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Ersatzteilbeschaffung 



Zur Beschaffung eines Ersatzteiles wendenSie sichbitte anihre nachst- 
gelegene R&S- Vertretung oder an das Stammwerk ROHDE & SCHW ARZ, 
D 8000 Miinchen 8, Miihldorfstrafie 15; Telefon (0811) 40 19 81; Telex 
05-23 703; Telegrammadresse: rohdeschwarz muenchen. 

Bei der Bestellung eines Ersatzteiles bitten wir in Ihrem Interesse um 
folgende Angaben: 

a) Kennzeichen und R&S-Sach-Nr. des schadhaften Bauteils (nach 
Schaltteilliste), 

b) Typ bzw. Bestellnummer (BN) und Fertigungsnummer (FNr. ) des 
Cerates (z.B. nach Frontplattenbeschriftung). 

Um unnotige Lieferumwege zu vermeiden, geben Sie bitte an, welcher 
Stelle das Bauteil zugesandt warden soil (Lieferanschrift). 



Bedeutung der Zusammenstell- Vorschrift 

Letzter Teil vorliegehder Beschreibung ist eine Liste, nach der sie 
zusammengestellt wurde. Anhand dieser Zusammenstell- Vorschrift 
(ZV) kdnnen Sie nachpriifen, ob alle in ihr aufgeftihrten Teile vorhan- 
den sind und ob die Schaltteillisten, Stromlaufe und andere Plane den 
vorgeschriebenen Anderungszustand (AZ) aufweisen. 

Sollte irgendein Teil fehlen, so stand er uns bei Auslieferung der Be- 
schreibung noch nicht zur Verfiigung, Oder es handelt sich um einen 
Irrtum bei der Zusammenstellung. Gegebenenfalls bitten wir umNach- 
richt mit Angabe der (in der rechten unteren Ecke genannten) R-Nr. 
der ZV und der Pos. -Nr. 
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1. Eigenschaften 



) 

1.1. Anwendung 

Der Video- Priifsignalgenerator SPF BN 4238/2 dient zura t)berprufen und 
Messen der llbertragungseigenschaften von Fernseh-Ubertragungssystemen 
und Fernsehsendern. 

Besondere Vorteile: 

Zusammenfassung von P riif signal erzeugung, Austastung und Hilfsimpulser- 
zeugung in einem Gerat. 

Vollstandig transistoriert. 

Kassettentechnik. Erweiterungsmdglichkeiten in Form von Zusatz-Ein- ) 

schiiben. 

Anschlufimbglichkeit fiir alle vorhandenen und geplanten R&S-Video-Mefi- 
gerate. 

Farbtuchtig. 

Der SPF entspricht dera Pflichtenheft der Deutschen Bundespost; 

,,Bildsender-Mel3gestell ftir TV-Sendeanlagen im Frequenzbereich 470 bis 
790 MHz". 

Geeignet zur Messung von Videosignalen und modulierten hochfrequenten 
Signalen am Fernseh sender. 

) 

Das im Video- Priifsignalgenerator SPF erzeugte Bildsignal wird im einge- 
bauten Mefimischer und Hilfsimpulsgenerator mit den entsprechenden Aus- 
tast- und Synchron-Impulsen versehen. Es steht als BAS-Signal am Ausgang 
des SPF zum Uberpriifen von Mefiobjekten (z. B. Anzeige am Mefioszillo- 
grafen) zur Verfiigung. Normgerechte Synchronisierimpulse (H, A, S, V) 
konnen extern eingespeist werden. 

Aufgrund der Verformung der vom Video- Priifsignalgenerator SPF gelieferten 
Rechteck-Impulse mit den Folgefrequenzen 50 Hz, 15,625 kHz und 250 kHz 
kann die Frequenz- und Phasenwinkelabhangigkeit des zu iiberpriifenden 
tibertragungsweges einfach und schnell beurteilt werden. Die Anstiegszeit 

) 
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von etwa 60 ns kann durch Einschalten des Thomsonfilters auf etwa 90 ns 
vergrSfiert warden. Fur die 50-Hz-Folgefrequenz besteht die Moglichkeit, 
sie netz- oder V-synchronisiert zu verwenden. 

Die Linearitatsmessung von Verstarkern Oder Ubertragungssystemen er- 
folgt im allgemeinen mit Sagezahnsignalen bei veranderbarem Gleich- 
strorn-Mittelwert. Grobe Nichtlinearitaten sind schon an der Verformung 
des Signals selbst feststellbar. Zum Messen kleinerer Abweichungen ist 
die Uberlagerung einer HF-Prufschwingung erforderlich, die im Gerat 
selbst erzeugt warden kann (1; 2; 3; 4; 5; 6 MHz und 4,43361875 MHz ±10 Hz). 
Die HF-Prfifschwingung wird entweder mit dem A-Impuls oder verbreitert 
ausgetastet. Bei der verbreiterten Austastung wird der Weifiwert und der 
Schwarz wert mit der HF-Schwingung nicht uberschritten. 

Nach dem Durchgang durch das entsprechende HochpafSfilter im MeUoszil- 
lografen ist die GroCe der Amplitude dieser Schwingung ein direktes Mafi fur 
die Nichtlinearitat. Eine genaue Messung der Nichtlinearitat beim Farb- 
hilfstrager (4,433 MHz) ist mit dem Verzerrungsmefigerat fiir Farbhilfs- 
trSger PVF BN 1942 moglich. Das Sagezahnsignal steht in 3 Variationen 
entsprechend dem CCIR-Testsignal Nr. 3 zur Verfiigung. 

Das Ausgangssignalgemisch (BAS) von 1 Vgg an 75 Q ist von 0, 1. . . 1, 5 Vgg 
stetig regelbar. Die einzelnen Signalanteile sind unabhangig voneinander 
und ohne gegenseitige Beeinflussung kontinuierlich einstellbar. Des weiteren 
ist eine Vorrichtung vorhanden, die es ermoglicht, das BA-Signal automa- 
tisch innerhalb eines bestimmten Zeitabstandes von Schwarz auf WeiC um- 
zUtasten (0,25 Hz). Am Mischerausgang konnen dem BAS-Signal sinus- 
formige Spannungen von 10 Hz. . , 6 MHz fremd iiberlagert werden. Zur 
Messung von Brummiiberlagerungen wird ebenfalls am Mischerausgang die 
Frequenz 50 Hz intern oder extern zugefiihrt. Diese Zumischung erfolgt 
ohne Austastung. Ein Farbsynchronsignal (Burst) kann extern aus einem 
Burstgenerator - z.B. dem Burstgenerator BN 422614 der Pal-Synchroni- 
sier-Anlage BN 42261 - zugemischt werden. Das GerSt ist volltransistoriert 
und in Kassettentechnik ausgefiihrt, so dafi eine spatere Erganzung mit zu- 
satzlichen Signalen moglich ist. Zur Zeit sind folgende Zusatz-Einschube 
vorhanden: 
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Impuls-Sprung-Signal-Einschub BN 42381 

V 

Der 2T- und der 20T-Impuls (moduliert mit 4,433 MHz) und das Sprung- 
Signal dienen zum Uberpriifen des gesamten Video- Bereichs auf lineare 
Verzerrungen (Amplituden- und Laufzeitverzerrungen). 

Einschub Zusatzsignal fdr Verzerrungsmessung BN 42382 

Das Zusatzsignal fiir Verzerrungsmessung ermSglicht die Messung der 
differentiellen Phase und der differentiellen Amplitude bis in den Burst- 
Aussteuerbereich. 

Einschub Dachschrage- Vorverzerrer BN 42383 

Die zeilenfrequente Dachschrage eines Priiflings wird durch Vorverzerrung ) 

des MeJJsignals kompensiert. Hiermit vermeidet man eine Bewertung der 
zeilenfrequenten Dachschrage bei Messung mit dem Video-Storspannungs- 
messer UPSF BN 120311/2. 



> 



) 
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1.2. Technische Dateh 



Prufsignale 

Auswahl der einzelnen Prufsignale .... mit Drucktasten 



Rechteckwechsel 

50-Hz-Rechteck CCIR-Testsignal Nr. 1 

DachschrSge ^0,5% 

k-Faktor k 50 S 0,2 % 

Synchronisierung Netzfrequenz Oder V-Impuls 

TastverhSltnis 2:1 



) 15, 625-kHz-Rechteck . 

Dachschrage 

k-Faktor kg 

Dberschwingen 

Anstiegs- und Abfallzeit 
Tastverh5,ltnis ...... 

Synchronisierung .... 



CCIR-Testsignal Nr. 2 
S 1 % 

SO, 5% 
s 1 % 

S 60 ns 
64 : 25 PS 
H-Impuls 



250-kHz-Rechteck 

DachschrSge S 1 % 

Uberschwingen S 1 % 

^ Anstiegs- und Abfallzeit 5 60 ns 

Tastverhaltnis 2:1 

Synchronisierung H-Impuls 



Thomson- Filter T = 67 ns wahlweise einschaltbar 

Anstiegs- und Abfallzeit der Aus- 

gangsimpulse 90 ns ±5 ns (bei einer Anstiegs- 

und Abfallzeit von 58 ns am Eingang) 



) 



Sagezahnsignale 

Frequenz 

Synchronisierung 

Richtung des Anstiegs 

Abweichung von der Linearitat 



CCIR-Testsignale Nr. 3 
15,625 kHz 
H-Impuls 

von schwarz nach weifi 
s ±2 % 
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Zeilenfrequente SSgezSfane mit 
nachfolgenden drei Weifl- Oder 
Schwarzzeilen (umschaltbar) 

Frequenz . 15,625 kHz 

Synchronisierung H-Impuls 

Richtung des Anstiegs . von schwarz nach weifl 

Abweichung von der Linearitfit *2 % 



Treppensignal 

Frequenz 15,625 kHz 

Synchronisierung H-Impuls 



Richtung des Anstiegs von schwarz nach weifl 

Anzahl der Treppenstufen 10 

Cberlagerungssignale 

Dem Vorlauf der S&gezahnsignale kann eine HF-PrQfschwingung zur Lineari- 



tStsmessung wie folgt tlberlagert warden: 



Frequenz der PrQfschwingung: 
HF-t)berlagerung intern .... 



Amplitude 

bezogen auf BAS-Signal 
Austastung 



1,0; 2,0; 3,0; 4.0; 5,0; 6,0 MHz 
=^2, 5 % umschaltbar 
4,43361875 MHz *10 Hz ziehbar 

100 mVgg *5 % ^ regelbar bis etwa 

10 % I 50 % des BAS-Signals 

> 

nicht ausgetastet, 

Austastung mit A-Impuls, 
breiter als A -Impuls -Austastung, 
so dafl das Mefisignal weder den 
Schwarz- noch den Weiflwert Qber- 
schreitet 



StdrOberlagerung 

ohne Austastung, am Mischer- 
ausgang zugesetzt 

Bru mmflber lage rung 



Frequenz (intern) 50 Hz 

Amplitude 10% des BAS-Signals (regelbar 



bis 50 % des BAS-Signals) 



Stdrspannung 

Frequenz (extern) 10 Hz. . . 6 MHz 

Amplitude 0. . . 100 % des BAS-Signals 

(regelbar) 
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Hilfsimpulsgenerator 

Der Hilfsimpulsgenerator liefert vereinfachten Takt mit H-Synchronim- 
pulsen (Sjj) und H-Austastimpulsen (Ajj) 

Frequenz 15,625 kHz ±1 % 

Anstiegszeit der Sjj-Impulse ....... 300 ns ±100 ns 

Anstiegsteit der Ajj-Impulse 300 ns ±100 ns 

Impulsdauer (bei halber Amplitude) 

H-Synchronimpuls (Sjj) 4, 7 ps ±0, 2 ps 

H-Austastimpuls (Ajj) 12 ps ±0,2 ps 

vordere Schwarz schulter 1,5 ps ±0,2 ps 

Umschaltmoglichkeit auf externen Normimpulsgenerator 



Mischer 

Der Signalmischer tastet ein beliebiges B- oder BA-Signal und die internen 
Priifsignale aus. Die internen Hilfsimpulse Oder die externen Norm-Impulse 
kbmien wahlweise verwendet werden. Am Mischerausgang lassen sich die 
ttberlagerungssignale und der externe Burst einmischen. Am BAS-Ausgang 
steht ein normgerechtes BAS-Signal zur Verfiigung. 

B-Eingange (Durchschleiffilter) 

Mit B-Signal-Wahlschalter 

umschaltbar auf eigene PiKifsignale oder fremde 

Quellen 

Eingangsspannung fur externe 

B- Oder BA-Signale 1 Vgg ±0,3 Vgg 

Eingangswiderstand 750 (Durchschleiffilter) 

Ruckflu/Jdampfung bis 6 MHz ^34 dB 



Bursteingang 

Eingangsspannung fur Burst . 
Eingangswiderstand fiir Burst 
Riickflufidampfung bis 6 MHz . 



fremde Quellen 

^ ^ss 
75 0 

S 34 dB 
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BAS- Signal- Ausgang 



Ausgangsspannung an 75 n ) 

einstellbar 0, 1. . . 1, 5 Vgg 

BA-Anteil 0. . . 1 Vgg 

S-Anteil .0... 0,6 Vgg 

Schwarz abhebung 0. . .0, 9 Vgg 

Burst (bei Eingangsspannung 1 Vgg) . . 0, 3 Vgg (Regelung am Burst- 

generator) 

Quellwiderstand 75C5 

Rvickflufidampfung bis 6 MHz S 34 dB 

Ubertragungseigenschaften des 

Signalmischers ^ 

Frequenzgang der Amplitude 



bis 5 MHz = ±0 , 1 dB (bezogen auf 0, 2 MHz) 

bei 10 MHz “ ^0 5 (bezogen auf 0, 2 MHz) 



Rechteck-ttbertragung 

Sprungsignal (15-kHz-Rechteck, 
CCIR-Testsignal Nr. 2) 

Uberschwingen (fiir Anstiegs- 
zeiten - 60 ns) 

DachschrSge 

k-Faktor kg 

50-Hz-Rechteck 

Dachschrage 

k-Faktor k^Q 



^ 1 % 

S 1 % 
s 0.5 % 



s 1 % 

s 0,25 % 



Impuls-Obertragung 

2T-Impuls 

k-Faktor k 2 -j. 5 0,25 % 

k-Faktor ^2T/S • • • 5 0, 25 % 

20T-Impuls 

k-Faktor k 2 oi> 5 0,25 % 



) 



) 
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Linearitatsma/5 
bei HF-Zumischung 

am Mischereingang $ 0, 99 

bei HF-Zumischung 
fiber Addierstufe am 

Mischerausgang =0, 999 



Differentieller Phasenfehler 



bei 4,433 MHz 
bei HF-Zumischung 

am Mischereingang S 0, 5° 

bei HF-Zumischung 
fiber Addierstufe am 

Mischerausgang =0,1° 

Fremdspannungsabstand 

bezogen auf BA = 0, 7 Vss 58 dB 



Sonstige Paten 

Pegelanzeige .... am Mefioszillografen 

Schwarz -Wei(5-Tastung automatisch mit etwa 0,25 Hz 

netzsynchron 

NetzanschlufS 115/125/220/235 V ±10 % 

47... 63 Hz 

Leistungsaufnahme . etwa 100 VA 



Abmessungen (B x H x T) 

Kastengerfit (mit Deckel) 

19"-Ausffihrung 

DIN-Ausffihrung 

Einschub 
1 9'*- Ausffihrung 

Frontplattengr6(5e 

Auflagetiefe . 

Uberstand nach hinten . . 
Oberstand nach vorne . . 



485 X 194 X 512 mm 
540 X 233 X 525 mm 



483 X 177 mm 
420 mm 
etwa 24 mm 
etwa 54 mm 
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DIN-Ausftihrung 

FrontplattengrSBe 520 x 202 mm 

Auflagetiefe 420 mm 

tiberstand nach hinten etwa 24 mm 

tiberstand nach vorne etwa 62 mm 



Gewicht 

Kastengerat 

19"-Ausfiihrung etwa 19 kg 

DIN-Ausfiihrung etwa 24 kg 

Einschub etwa 15 kg 

Das Gerat entspricht den Forderungen des Pflichtenheftes der Deutschen 
Bundespost ,,Bildsender-Meflgestell fiir TV-Sendeanlagen im Frequenzbereich 
470. . . 790 MHz". Die technischen Daten sind in vielen Werten wesentlich 
besser als im Pflichtenheft gefordert. 



Bestiickung 129 Transistoren 

120 Dioden 
27 Quecksilberrelais 
1 Quarz 
1 Thermostat 

1 Getriebe-Synchronmotor ZA 12031/15 
1 Schmelzeinsatz T 0,5 B DIN 41571 
fiir 220/235 V Netzspannung 
1 Schmelzeinsatz TIB DIN 41571 
fQr 115/125 V Netzspannung 
3 SchmelzeinsStze M 1,25 C DIN 41571 
3 Kleinlampen RLT 32400 
1 Kleinlampe RLT 31200 
1 Signalleuchte 4238-43. 2 
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1.3< Mitgeliefertes ZubehSr 

Zum Kastengerat 4 AbschluiSwiderstande 75 Q 

ixiit BNC-Anschlufi RMP BN 33524/75 

1 Netzkabel LKA 08025, 2 m lang 

Zum Gestelleinschub . 1 AbschluGwiderstand 75 Q 

mit BNC-Anschlul3 RMF BN 33524/75 

1 Adapterplatte BN 1942-52 

2 Schmelzeinsatze T 1, 0 B DIN 41571 fiir 110. . . 125 V 
2 SchmelzeinsStze T 0, 5 B DIN 41571 fiir 220. . . 235 V 
6 Schmelzeinsatze M 1,25 C DIN 41571 



1.4. Empfohlenes Zubehor 

1 Einschub Impuls-Sprung-Signal BN 42381 
1 Einschub Zusatzsignal fiir Verzerrungsmessung BN 42382 
1 Einschub DachschrSge- Vorverzerrer BN 42383 
1 Mefioszillograf OMTF BN 1915/2 
4 Abschlufiwiderstande 75 Q BN 33524/75 (BNC) 

1 HF-Verbindungskabel 2 m lang, 75 n, BN 9111507/200 (BNC) 
1 HF-Verbindungskabel 1 m lang, 75 Q, BN 9111507/100 (BNC) 



R 16822 Bl. 13 




2 . 



Betriebsvorbereitung und Bedienun 



2.1. Legende zum Bedienungsbild 
(siehe hierzu die Bilder 1 und 2) 



Pos.- 

Nr. 


. Beschriftung 


Funktion 


1_ 


50 Hz 

RECHTECK-SIGNALE 


Taste zum Einschalten des CCIR- 
Prflf signals: 50-Hz-Rechteckspannung. 


2 


15,625 kHz 

RECHTECK-SIGNALE 


Taste zum Einschalten des CCIR- 
Priifsignals: 15, 625-kHz-Rechteck- 
spannung. 


3 


250 kHz 

RECHTECK-SIGNALE 


Taste zum Einschalten des CCIR- 
Priif signals : 2 50 - kHz - R echteckspan- 
nung. 


4 


AW ■ 

sAgezahn-signale 


Taste zum Einschalten des CCIR- 
Priif signals: Normalsagezahn. 


5 


sAgezahn-signale 


Taste zum Einschalten des CCIR- 
Pnifsignals: Sagezahn+3 Zeilen weifi. 


6 


.A_J_ ^ 

SAgezahn-signale 


Taste zum Einschalten des CCIR- 
Priifsignals: Sagezahn + 3 Zeilen schwarz. 


2 


treppe 


Taste zum Einschalten des CCIR- 
Prufsignals: Treppen-Spannung. 


8 


HF-INTERN 
1/2/3/4/5/6/4.43 MHz 


Schalter zur Wahl der intern erzeugten 
Uberlagerungsfrequenzen oder des 
FarbhilfstrSgers 4,43 MHz. 



) 
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Pos. 

Nr. 



Beschriftung 



AMPLITUDE 



10/20/30/40/50 % BAS 



10 HF 



11 BRUMM 



12 EXTERN 



Funktion 



Regler zum Einstellen der Ampli- 
tude der HF- Oder der Brumm- 
Uberlagerungsspannung, die mit 
den Tasten TO bzw. jT gewahlt 
werden. Der linke Anschlag des 
Reglers ist auf eine Oberlagerungs- 
amplitude geeicht, die 10 % des 
BAS-Signals betragt (= 100 mVss)- 

Durch das Driicken dieser Taste wird 
dem BAS-Signal eine hochfrequente 
Spannung iiberlagert, deren Amplitude 
mit ^ , deren Frequenz mit ^ 
und deren Austastung mit ^ ein- 
gestellt werden konnen. 

Durch das Drucken dieser Taste wird 
dem BAS-Signal eine nicht ausge- 
tastete Netzbrummspannung iiber- 
lagert, deren Amplitude mit £ 
eingestellt werden kann. 

Durch Drucken dieser Taste wird 
dem BAS-Ausgangssignal das an 
Buchse ^ Oder an Buchse 6 ^ 
eingespeiste Signal iiberlagert. Die 
Amplitude des Uberlagerungssignals 
kann mit J[3 zwischen 0 und 100 % 
des BAS-Signals eingestellt werden, 
wenn ein Signal von 1 Vgg eingespeist 
wird. Die Austastung des Signals kann 
mit Schalter ^ gewahlt werden. 
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Pos.- 

Nr. 


Beschriftung 


Funktion 


11 


AMPLITUDE 
0. . . 100 % BAS 


Regler zum Einstellen der Amplitude 
zwischen 0. . . 100 % des BAS-Signals, 
des in ^ bzw. 6 ^ eingespeisten 
tJberlagerungssignals, das dem BAS- 
Ausgangs signal iiberlagert werden 
kann. 




14 


BETRIEBSART 
NORMIMP. EXTERN 


Mit dieser Taste kann die Betriebsart 
fiir extern zugefOhrte Normimpulse 
gewShlt werden. Hierfiir mufi an die 
Buchsen 6^ bis _66 ein Normim- 
pulsgenerator angeschlossen werden. 


15 


BETRIEBSART 
HILFSIMP. INTERN 


Mit dieser Taste kann die Betriebsart 
fiir intern erzeugte rein zeilenfre- 
quente Austast- und Synchronimpulse 
gewahlt werden, die an den Buchsen 
61 und ^ zur Verfiigung stehen. 


16 


NETZ 


Netzschalter mit Kontrollampchen, 
das aufleuchtet, wenn das GerSt ein- 
geschaltet wird und die Netzsicherung 
intakt ist. 


11 


B-AMPL. 


Regler zum Einstellen der B-Ampli- 
tude. Es kann die Amplitude von intern 
erzeugten und extern zugefilhrten B- 
Signalen gewahlt werden. Die rote 
Marke ist auf einen B-Anteil von 
700 mVgg des BAS-Ausgangssignals 
geeicht, gleichzeitig mu8 auch Regler 
22 auf der roten Marke stehen. 
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Funktion 



18 SCHWARZABHEBUNG 
AUTOM. 4 SEC. 

HAND 



19 SCHWARZABHEBUNG 



20 S-AMPL. 



B- SIGNAL 

INTERN (PRUFSIGN. ) 
EXTERN 

EXTERN (RUCKS. ) 



Zugschalter zur Wahl der Schwarzab- 
hebung. 

Gedriickt: Die Schwarz abhebung kann 
von Hand mit dem Regler ^ zwi- 
schen 0 und 10 eingestellt werden. 
Gezogen: Die Schwarz abhebung springt 
automatisch alle 4 s zwischen dem von 
Hand mit j[9 gewahlten Wert (z. B. 
weiO) und dem an dem im Uberlage- 
rungseinschub befindlichen Trimm- 
regler eingestellten Wert (schwarz) 
hin und her. Der Trimmregler R13 
(im 4238/2 S) ist an der rechten Seite 
des tiberlagerungseinschubs zugang- 
lich, wenn dieser herausgezogen wird. 

Regler zum Einstellen der Schwarzab- 
hebung des BAS-Ausgangssignals. Die 
Einstellung erfolgt von Hand, wobei j[8 
gedriickt ist. 

Regler zum Einstellen der Synchronim- 
pulsamplitude. Die rote Marke ist auf 
eine S-Amplitude von 300 mVgg geeicht. 
Hierbei mufi ebenfalls der Regler ^ 
auf der roten Marke stehen. 

Mit diesem Hebei kann gewahlt werden, 
ob das B -Signal des BAS-Ausgangs- 
signals intern (Tasten 1^ bis 7^) erzeugt 
Oder extern (Mittelstellung) uber die 
Frontplattenbuchsen 26 , 27 oder 

extern (rechte Stellung) uber die Riick- 
seitenbuchsen zugefiihrt wer- 

den soil. Die Amplitude kann mit P7 
gewahlt werden. 
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Pos.- 

Nr. 


Beschriftung 


Funktion 


28 


EING. [EXT.] 
FRONTPLATTE _TL 
RtiCKSEITE _r-t- 


Zugschalter zur Wahl des Eingangs 
fiir das (jberlagerungssignal. 
Gezogen; Der Eingang 2^ 1st ange- 
schlossen. 

Gedriickt: Der Eingang ^ 1st ange- 
schlossen. 


29 


EING. [EXT.] 

Re = 75 n 

Ug = 1 Vgg= 100 % BAS 


' 

Buchse, in die das extern zugefOhrte 
(jberlagerungssignal eingespeist wird, 
wenn der Zugschalter 2^ gezogen ist. 
Die Amplitude des tiberlagerungs- 
signals wird mit 13^ eingestellt. 




HF-INTERN 

Af 


Schraubenzieherregler, mit dem die 
Frequenz des internen FarbhilfstrSger- 
oszillators um ±10 Hz gezogen werden 
kann. 




AUSTASTUNG 

AUS 

NORMAL 

BREIT 


Schalter zum Ein- und Ausschalten 
der Austastung bei intern erzeugten 
Oder extern zugefuhrten Oberlage- 
rungssignalen. Die Stellung NORMAL 
gilt, wenn mit A(Ajj)’'Impulsen^die 
Stellung BREIT, wenn breiter als die 
A(Ah) -I mpulse ausgetastet werden 
soli. 




AMPLITUDE 

TREPPE 


Schraubenzieherregler zum Einstellen 
der Sollaraplitude des mit T. gewahl- 
ten CCIR-Prufsignals TREPPE. Die 
Sollamplitude betragt 1 Vgg an 75 Q 
(Messungen an Buchse 56). 
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Pos.- 

Nr. 


Beschriftung 


Funktion 




STEIGZEIT 
15 kHz + 250 kHz 


Schalter zum Einstellen der Anstiegs- 
zeit und der Abfallzeit der beiden 
Signale 15, 625 kHz ^ und 250 kHz 
3[ auf 60 ns oder T (= 90 ns). 


li 

15 

36 

/ 


> 


AMPLITUDE 

sAgezahnsignale 


Schraubenzieherregler zum Einstellen 
der Sollamplituden der mit A, ^ 

gewShlten CCIR-Prtifsignale SAGE- 
ZAHNSIGNALE. Die Sollamplitude 
betrSgt 1 Vgg an 75 Q (Messungen an 
Buchse 56). 


37 


AMPLITUDE 
250-kHz -RECHTECK- 
SIGNAL 


Schraubenzieherregler zum Einstellen 
der Sollamplitude des mit 3 gewShl- 
ten CCIR-PrUfsignals 250-kHz-RECHT- 
ECKSIGNAL. Die Sollamplitude be- 
tragt 1 Vgg an 75 n (Messungen an 
Buchse 56). 


M 


SYNC. 
50 Hz 
V-IMP. 
NETZ 


Mit diesem Schalter kann gewahlt war- 
den, ob das 50-Hz-Rechtecksignal 
(einschaltbar mit 1^) mit V-Impulsen 
Oder mit der Netzfrequenz synchroni- 
siert werden soli. 


11 

il 


> 


AMPLITUDE 
RECHTECK-SIGNALE 
15,625 kHz 
50 Hz 


Schraubenzieherregler zum Einstellen 
der Sollamplituden der miit ge- 

wahlten CCIR-Prufsignale 50-Hz- 
bzw. 15, 625-kHz-Rechteck-Signale. 
Die Sollamplitude betragt 1 Vgg an 
75 n (Messungen an Buchse 56). 



) 
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Pos.- 

Nr. 


Beschriftung 


Funktion 


11 


1 STEUERKONTAKT 
Z. SWOF 


Koaxiale HF-Buchse 3/7 (BNC, erd- 
freier SchleifenschluC). 

1st mit dem Zugschalter 1_8 die Stel- 
lung AUTOMAT. 4 SEC. eingestellt, so 
kann der Ablauf des Wobblers SWOF 
BN 424101/2 iiber die Buchse 41 
gesteuert werden. 


42 ] 

> 

43 

✓ 


g B-EINGANG 
[FILTER ] 


Durchschleiffilterbuchsen zura Ein- 
speisen eines B-Signals. 

Wird ein B -Signal mit 1 Vgg an 75 Q 
eingespeist, so gelten die Eichmarken 
am B- und BAS-Amplitudenregler j[7 
bzw. 

Der Hebei B-Signal ^ mufi in der 
Stellung EXTERN (RUCKS. ) stehen. 


11 . 


4 RESERVE 


Reservebuchse 


45 


4 BAS-AUSGANG 


Koaxiale HF-Buchse 3/7 (BNC) 

Ri = 75 n. 

An dieser Buchse steht das vollstSn- 
dige BAS-Signal zur Verfiigung, wenn 
der Zugschalter 2^ gedriickt ist. 


li 


Sil NETZ 
220/235 V T 0, 5 B 
115/125 V T 1 B 


Netzsicherung 


47 


Si2/-18 V 
M1,25C 


Sicherung fiir die -18- V-Regelspan- 
nung. 


48 


Si3/+18 V 
M 1,25 C 


Sicherung fiir die +18- V-Regelspan- 
nung. 
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Pos.- 

Nr. 


Beschriftung 


Funktion 




S14/+2 V 


Sicherung ftir die +2- V- Re gel span- 




M1,25C 


nung. 






Kontrollampchen, das aufleuchtet. 






wenn die +2-V-Sicherung defekt ist. 






Kontrollampchen, das aufleuchtet, 
wenn die +18- V-Sicherung defekt ist. 


M 




Kontrollampchen, das aufleuchtet, 
wenn die -18- V- Sicherung defekt ist. 




MISCHER 


Koaxiale HF-Buchse 3/7 (BNC). 




ENDSTUFE 


Diese Buchse ist am Mischerausgang 
angeschlossen. Wird die Buchse ^ 
fiber den Bfigelstecker ^ mit der 
Buchse ^ verbunden, so wird zum 
BAS- Signal am Mischerausgang das 






liberlagerungssignal hinzuaddiert. 

Wird die Buchse ^ fiber den Bugel- 






stecker ^ mit der Buchse 56 
verbunden, so wird das tJberlage- 
rungssignal zum B-Signal am Mischer- 
eingang hinzuaddiert.. 

Die jeweils freie Buchse mul3 mit 
75 n abgeschlossen werden. 






KontrollSmpchen, das aufleuchtet, 
wenn die Netzsicherung defekt ist. 



) 
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Pos.- 

Nr. 


- 

Beschrlftung 


Funktion 




UBERLAGERGS. - 


Koaxiale HF-Buchse 3/7 (BNC). 




SIGNALE 


Buchse an der das Uberlagerungssignal 
zur Verfiigung steht. Diese Buchse 
kann tiber den Bdgelstecker ^ mit 
der Buchse 5 ^ (Oberlagerungs signal 
am Mischerausgang) oder mit der 
Buchse ^ (tjberlagerungssignal am 
Mischereingang) verbunden werden. 


56 


prCfsignale 


Koaxiale HF-Buchse 3/7 (BNC). 

An dieser Buchse kSnnen die intern 
erzeugten Priifsignale (Priifsignal- 
Einschub oder Zusatzeinschiibe) mit 






1. Vgg an 75 Q entnommen werden. Der 
Ausgang mufi immer mit 75 R abge- 
schlossen werden. Wird der Ausgang 
tiber den Bugelstecker ^ mit der 






Buchse ^ verbunden, so dient der 






Quellwiderstand dieser Buchse als 
AbschlufJwiderstand. Siehe auch 58, 






Bugelstecker zum Verbinden der 
Buchsen ^ mit ^ oder 55 
mit 56. 


M 


UBERLAGERUNG 


Schaltungssymbol, das angibt, dafi 




AM MISCHER AUSG. 


Buchse ^ mit Buchse ^ iiber 
Steckerbugel ^ verbunden und dal3 
Buchse ^ mit 75 Cl abgeschlossen 




* 


werden mull, wenn das Uberlagerungs- 
signal am Mischerausgang zugefilhrt 
werden soli. 
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Pos.- 

Nr. 



Beschriftung 



Funktion 



^ UBERLAGERUNG 
AM MISCHEREING. 



NETZ 



AUSG. F. NORMIMP. 

[FILTER] UND 
AUSG. FUR HILFS- 
IMPULSE 
4 H [S„] 



AUSG. F. NORMIMP. 
[FILTER] UND AUSG. 
FtiR HILFSIMPULSE 
3 A [A„] 



Schaltungs symbol, das angibt, dal3 
Buchse ^ mit 75 Q abgeschlossen 
und Buchse ^ mit Buchse ^ ver- 
bunden werden mufl, wenn das Ober- 
lagerungssignal dem Mischereingang 
zugefuhrt werden soil. 

Netzanschluflbuchse fiir Europa- 
etecker. 

Koaxiale HF-Buchse 3/7 (BNC). 

An dieser Ausgangsbuchse steht der 
Horizontalimpuls mit -4 Vgg an 75 11 
zur VerfUgung, wenn an die Buchsen 
63 bis ^ ein Normimpulsgenera- 
tor angeschlossen und die Taste 14 
gedruckt ist. Werden intern Hilfsim- 
pulse erzeugt (Taste gedruckt), so 

steht an Buchse ^ ein Synchronhilfs- 
impuls mit -4 Vgg an 75 Q zur Ver- 
fugung. Die Buchse mu(3 stets mit 75 Q 
abgeschlossen werden. 

Koaxiale HF-Buchse 3/7 (BNC). 

An dieser Buchse steht der Austast- 
impuls mit -4 Vgg an 75 Q zur Ver- 
fiigung, wenn an die Buchsen ^ bis 6 ^ 
ein Normimpulsgenerator angeschlossen 
und die Taste gedruckt ist. Werden 
intern Hilfsimpulse erzeugt (Taste T5 
gedruckt), so steht an Buchse ^ ein 
rein zeilenfrequenter Austastimpuls mit 
-4 Vgg an 75 fl zur Verfugung. Die 
Buchse mu6 stets mit 75 Q abgeschlos- 
sen werden. 
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Pos.- 

Nr. 


Beschriftung 


Funktion 


63 


eingAnge fur 

NORMIMPULSE 
[FILTER ] 

4 H 


Koaxiale HF-Buchse 3/7 (BNC). 

Wird der Video-Priifsignal-Generator 
mit extern zugefiihrten Normimpulsen 
betrieben (Taste gedriickt), so 

wird in Buchse 6^ der Horizontal - 
impuls eingespeist. Dieser Horizon- 
talimpuls kann an Buchse 6^ mit 
-4 Vss sm 75 Q entnommen werden. 


M 


eingAnge ft)r 

NORMIMPULSE 

[FILTER] 

3 A 


Koaxiale HF-Buchse 3/7 (BNC). 

Wird der Video-Priifsignal-Generator 
mit extern zugefiihrten Normimpulsen 
betrieben (Taste TA gedriickt), so 
wird in Buchse 64 der Austastimpuls 
eingespeist. Dieser Austastimpuls 
kann an Buchse ^ mit -4 Vgg an 
75 Q entnommen werden. 


65 


eingAnge fOr 

NORMIMPULSE 
[FILTER ] 

2 S 


Koaxiale HF-Buchse 3/7 (BNC). 

Wird der Video-Priifsignal-Generator 
mit extern zugefiihrten Normimpulsen 
betrieben (Taste gedriickt), so 

wird in Buchse ^ der Synchronim- 
puls eingespeist. Dieser Synchronim- 
puls kann an Buchse ^ mit -4 Vgs 
an 75 Q entnommen werden. 




eingAnge FtiR 
NORMIMPULSE 
[FILTER] 

1 V 


Koaxiale HF-Buchse 3/7 (BNC). 

Wird der Video- Prufsignal-Generator 
mit extern zugefiihrten Normimpulsen 
betrieben (Taste j[4 gedriickt), so 
wird in Buchse ^ der Vertikalim- 
puls eingespeist. Dieser Vertikalim- 
puls kann an Buchse ^ mit -4 Vgg 
an 75 Q entnommen werden. 
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Pos,- 

Nr. 


Beschriftung 


Funktion 


§1 


AUSG. FtiTR NORMIMP. 
[FILTER ] 

2 S 


Koaxiale HF-Buchse 3/7 (BNC). 

An dieser Ausgangsbuchse steht der 
Synchronimpuls mit -4 Vgg an 75 Q 
zur Verfugung, wenn an die Buchsen 
63 bis ^ ein Normimpulsgenerator 
angeschlossen und die Taste 1_4 ge- 
driickt ist. 




AUSG. FtjR NORMIMP. 
[FILTER ] 

IV 


Koaxiale HF-Buchse 3/7 (BNC). 

An dieser Ausgangsbuchse steht der 
Vertikalimpuls mit -4 Vgs 75 Q 

zur Verfugung, wenn an die Buchsen 
63 bis ^ ein Normimpulsgenerator 
angeschlossen und die Taste 1_4 ge- 
drtickt ist. 




3 Uberlagerungs- 
EING. 


Koaxiale HF-Buchse 3/7 (BNC). 

In dieser Buchse kdnnen Oberlagerungs- 
signale eingespeist werden. HierfQr 
muf3 der Zugschalter ^ gedriickt 
sein. Die Amplitude des (iberlage- 
rungssignals kann mit eingestellt 

werden. 


70 


1 AUSG. 

farbhilfstrAger 


Koaxiale HF-Buchse 3/7 (BNC). 

An dieser Buchse steht der Farbhilfs- 
trager mit 2 Vgg an 75 Q zur Verfugung. 


71 


2 AUSGANG H/2 


Koaxiale HF-Buchse 3/7 (BNC). 

Nur bei 4238/2 M. 

An dieser Buchse kann eine Sinus- 
spannung mit doppelter Zeilenfre- 
quenz entnommen werden. Sie ist mit 
dem FarbhilfstrSger verkoppelt. 



) 
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2,2. Netzspannungswahl 



Vom Werk ist das GerSt auf 220 V Netzspannung (50 Hz) eingestellt. Die 
Umschaltung auf 115, 125 Oder 235 V erfolgt im Gerat am Spannungswghler 
auf dem Netztransformator. Fiir 115 V bzw. 125 V ist die Netzsicherung 
T 0,5 B DIN 41571 durch eine Sicherung TIB DIN 41571 zu ersetzen. Die 
Sicherungselemente bis befinden sich an der GerSteruckseite, 

sie sind mit einer Kennmeldung ^ bis 5 ^ und ^ ausgerustet. 

2.3. Netzanschlufi 

Der Netzanschlufi erfolgt uber den Europastecker Das GerSt wird mit 

16 eingeschaltet. 

2.4. Abscfalufi wider stand 

Der Priifsignalausgang ^ des Cerates mul3 mit 75 Q abgeschlossen war- 
den, ebenso die beiden HilfsimpulsgeneratorausgSnge ^ und 62 . Bei 
Normimpulsgeneratorbetrieb miissen auch die Ausgange fiir S- und V-Im- 
pulse ^ und ^ abgeschlossen warden. Der 75-Q-Ausgang 70 des 
Quarzoszillators muB ebenfalls abgeschlossen sein. 



2. 5. Einstellen des BAS-Signals 

Nach Wahl des Priifsignals und gegebenenfalls eines HF-t)berlagerungs- 
signals werden der B-Eingangswahlschalter ^ auf INTERN, die Regler 
B-AMPL. 17» S-AMPL. ^ und BAS-AMPL. 22 jeweils auf die 
rote Marke und der Regler SCHWARZABHEBUNG entsprechend dem 

Oszillogramm eingestellt. Mit dem Zugschalter ^ kann der BAS-Aus- 
gang FRONTPLATTE Oder RUCKSEITE gew^hlt werden. 

2. 6. Betrieb mit dem Videoskop SWOF 
Gestellanschlufi 

Das Videoskop SWOF BN 424101/2 wird an den Eingang STEUERKONTAKT 
Z. SWOF ^ angeschlossen. 
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Meseen des Frequenzganges bei nSchwarz" und nWeifi" des Bildsignal- 
bereichs 

Am Videoskop SWOF werden -20 dB eingestellt und sein Zeitablauf auf 
neinmalig" umgeschaltet. Am SPF wird der Knopf SCHWARZABHEBUNG 
18 gezogen, so dafi AUTOM. 4 SEC. eingestellt ist. 

Der Wobbelablauf des SWOF wird beim Umschalten von schwarz auf weifi 
bzw. von weifi auf schwarz von einem Steuerkontakt des SPF gesteuert. 
Somit wird abwechseln der Frequenzgang bei tiweifi" Oder bei ,, schwarz*' 
geschrieben. 



3. 



Wartung und Reparatur 

Das Gerat benotigt keine laufende Wartung. Ausgefallene Bauelemente 
kSnnen durch Exemplars des gleichen Type ersetzt werden. Danach ist 
die Kontrolle der Oszillogramme, die im Stromlauf angegeben sind, zu 
empfehlen. Hierfiir wird die betreffende Baugiruppe iiber eine Adapterplatte 
an die Steckerleiste angeschlossen. Der Codierbiigel mufS hierzu aus der 
Steckerleiste entfernt werden. 

Die Adapterplatte kann vom Werk unter der Bezeichnung BN 1942-52 be- 
zogen werden. 

Der Video-Prufsignalgenerator besteht aus den 3 Hauptgruppen: 

Grundgerat 

Priifsignaleinschub 

tiberlagerungseinschub 



3.1. Grundgerat 

Das Grundgerat ist bereits ohne EinschUbe ein funktionsfahiges Gerat. 

Es enthalt 

a) die geregelten Netzteile +18 V, -18 V und +2, 1 V, 

b) den Hilfsimpuls generator zum Erzeugen rein zeilenfrequenter Synchron- 
und Austastimpulse (Sjj, Ajj), 

c) die Umschalteinrichtung zum Betrieb des GerStes mit Normimpulsen 
(H, A, S, V). 

d) den Mischer zum Erzeugen eines normgerechten BAS-Signals 
und bietet 

a) die Moglichkeit zum Einspeisen und Austasten fremder Bildsignale, 

b) die Moglichkeit, einen Burst aus einem Burstgenerator zuzusetzen, 

c) die Mbglichkeit, ttberlage rungs -Signals (HF- und Brumm-Spannungen) 
einzuspeisen. 
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3. 1. 1. Funktionsschaltbild dee Grundgerates 
(siehe hierzu Bild 3) 

Der wesentlichste Bestandteil des Hilfsimpulsgenerators ist der Zeilen- 
oszillator, ein L-C-Oszillator (4238-18), der mit Zeilenfrequenz schwingt. 

Er liefert die Triggerimpulse fiir die Erzeugung der Synchron- und Aus- 
tastimpulse in den Baugruppen 4238-20 und 4238-19. 

Die Synchron- und die Austastimpulse werden innerhalb des GerStes ver- 
wandt und stehen bei Hilfsimpulsbetrieb an der Rvickseite des GerStes zur 
Verfiigung (Bu3. 3 und Bu3. 4). Ebenfalls an der ROckseite befinden sich die 
Impulseingange fiir Normimpulse (Bu4. 1 bis Bu4. 4), die von einem externen 
Generator geliefert werden. Alle Eingdnge haben einen Eingangswiderstand 
von 75 0. Bei Normimpulsbetrieb des GerStes werden die Normimpulse 
durchgeschleift und stehen an der Buchsenleiste Bu3. 1 bis Bu3. 4 zur Ver- 
fiigung. Die Umschaltung zwischen Hilfs- und Normimpulsbetrieb erfolgt 
mit einer eigenen Baugruppe 4238-17. 

Einen weiteren Teil des Grundgerates bilden die Schaltungen zur Herstel- 
lung eiries BAS-Signals. Ein Bildsignal, das entweder im Prflfsignalein- 
schub 4238/2-1 erzeugt Oder extern iiber die B-Eing§.nge - an der Front- 
platte iiber Bu8 und Bu9 oder an der Riickseite iiber Bui. 2 und Bui. 3 - 
eingespeist wird, gelangt an die Eingangsstufe 4238-7. Am Ausgang dieser 
Stufe kann die B-Amplitude mit dem Potentiometer RIO (an der Frontplatte) 
eingestellt werden. In der Baugruppe B-Verstarker und Austastung 4238/2- 14 
wird das B-Signal einseitig geklemmt und mit dem Austastimpuls A(Ajj) 
ausgetastet. Das entstandene BA-Signal gelangt an den Mischer 4238/2-15. 

An den Mischer werden auch die iibrigen zur Bildung des BAS-Signals be- 
ndtigten Signals gefiihrt. Uber das Potentiometer R17 wird dem BA-Signal 
der Synchronimpuls S(S|j) zugemischt.. Mit R17 kann die S- Amplitude ein- 
gestellt werden. Dem B-Signal kann weiterhin iiber den Eingang der 2. Addier- 
stufe (Bu25) eine HF- oder Brummspannung iiberlagert werden. Diese 
tiberlagerungssignale werden entweder im Uberlagerungseinschub 4238/2-3 
erzeugt oder kdnnen auch extern, entweder direkt iiber Bu25 oder iiber den 
Uberlagerungseinschub eingespeist werden. 

Zur Erzeugung eines Farbfernsehsignals besteht die Mbglichkeit, ein Farb- 
synchronsignal (Burst) iiber Bui. 4 (Eingangswiderstand 75 Q) zuzumischen. 
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Der Burst wird z. B. in einem eigenen Burstgenerator BN 422614 erzeugt. 

Die Burstamplitude und die Allgemeinphase werden am Burstgenerator 
eingestellt. Mit dem Potentiometer R15 lafit sich die Schwarzabhebung auf 
jeden beliebigen Wert zwischen schwarz und wei(3 einstellen. Automatisch 
alle 4 Sekunden kann ein Schwarz-Weifi-Sprung erzeugt werden. Hierbei 
wird zusStzlich der Steuerkontakt S4 betatigt, der den Ablauf eines Wobblers 
(SWOP) steuert (Bui. 1), so dafi abwechselnd der Frequenzgang bei ,, schwarz” 
und ijweifi” geschrieben wird. 

In einer zweiten Addierstufe kSnnen weitere intern erzeugte B-Signale Oder 
Anteile eingemischt werden, die nicht iiber die Austastschaltung laufen 
dQrfen (z. B. Sagezahnanteil unter dem Austastwert aus dem Einschub . 
Zusatzsignal fur Verzerrungsmessung BN 42382). Ana Ausgang des Mischers 
liegt das Potentiometer R16, mit dem die Amplitude des vollstSndigen BAS- 
Signals eingestellt werden kann. 

tiber die BAS-Endstufe 4238-16, die einen Innenwi der stand von 75 0 hat, 
gelangt das BAS- Signal an Bu29 (Ausgang an der Frontpl'atte) Oder Bu2. 4 
(Ausgang an der Riickseite). Die Ausgange sind an der Frontplatte wahl- 
weise einschaltbar. 

3.1.2. Schaltungsbeschreibung des GrundgerStes 
(siehe. hierzu den Stromlauf 4238/2 S) 

3. 1. 2. 1. Zeilenoszillator 

(siehe hierzu den Stromlauf 4238-18 S) 

Der L-C-Osziilator (T220) erzeugt eine Sinusspannung mit einer Frequenz 
von 15,625 kHz. Hierbei ist die InduktivitSt L221 zum Frequenzabgleich 
trimmbar. tiber einen Impedanzwandler T221 gelangt das Signal zum Ab- 
kapper T222, T223. Dieser liefert die exakten Schaltflanken fur den mono- 
stabilen Multivibrator T224, T225. Er bildet die VerzSgerung von 1,5ns ±0,2 ps 
zwischen der Ajj-Impuls- und Sjj-Impuls-Vorderflanke. Der Kreis C236, L222 
erhdht die TemperaturstabilitSt des Multivibrators. 
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3. 1.2. 2. Austastimpuls 

(siehe hierzu den Stromlauf 4238-19 S) 

Der positive Triggerimpuls des Multivibrators, der im Abschnitt 3. 1. 2. 1. 
beschrieben wurde, steuert den monostabilen Multivibrator T175, T176. 

Mit R178 lafit sich die Breite, mit R181 und R186 lassen sich die Flanfcen- 
steilheiten des Austastimpulses einstellen. T177, G1 177, R193, C180, R194 
dienen zur Begrenzung und Abschneidung des Impulses, um saubere Impuls- 
flanken, -dacher und -bbden zu erhalten. Die Endstufe (T178) liefert einen 
Ajj-Impuls von -4 Vgg andas A(Ajj)-Durchschleiffilter bei 75 Q Lastwider- 
stand. Die Amplitude des Ajj-Impulses kann iliit R198 eingestellt werden. 
Der Emitterfolger T179 dient zur Verteilung der A(Ajj)- Impulse im GerSt. 

3. 1.2. 3. S 3 mchronimpuls 

(siehe hierzu den Stromlauf 4238-20 S) 

Durch die Trigger-Umkehrung (T250) steuert der um 1,5 ps ±0,2 ps ver- 
zSgerte Triggerimpuls aus dein Multivibrator T224, T225 (siehe 3. 1. 2. 1. ) 
den monostabilen Multivibrator T251, T252. Dieser liefert den Synchronim- 
puls (Sjj). Mit R257 lafit sich die Breite, mit R266 und R268 lassen sich 
die Flankensteilheiten einstellen. T253, G1 252, R272, C255, R274 dienen 
zum Begrenzen und Abschneiden des Impulses, um saubere Impulsflanken, 
-dacher und -bSden zu erhalten. Die Endstufe T254 liefert einen Sjj-Im- 
puls von -4 Vgg an das H(S{j)-Durchschleiffilter bei 75 Q Lastwiderstand. 
Die Amplitude des Sjj-Impulses kann mit R277 eingestellt werden. Der 
Emitterfolger T255 dient zur Verteilung der H(Sjj) -Impulse im Gerat. 

Das Relais Rs25 schaltet von Sjj auf S um, wenn der SPF mit Normimpulsen 
betrieben wird. 



3. 1. 2. 4. Umschalter fOr Norm- und Hilfsimpulse 
(siehe hierzu den Stromlauf 4238-17 S) 

Das extern eingespeiste H-Impulssignal gelangt iiber den Stecker Stl7.26 
zum Relais Rsll und von dort zum Durchschleiffilter LI 50. Das andere 
Ende des Filters liegt iiber Stl7. 22 am Ausgang an der Ruckwanne und 
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wird dort mit 75 n abgeschlossen. Auf Shnliche Weise kann iiber das Relais 
Rsl2 der intern erzeugte Hilfsimpuls (Sjj) auf das Filter gelangen. Die 
Relais Rsll und Rsl2 sind Umschalter, die die unbenutzten Impulse mit 
75 Q abschliefien. Die Impulse H und Sj| stehen am Mittelabgriff von LI 50 
zur Verwendung im iibrigen Geralt zur Verfiigung. Das Relais Rsl5 trennt 
den hochohmigen Signalweg bei ausgeschaltetem Gerat auf, damit die Signale 
nicht kurzgeschlossen werden. Mit Cl 51 wird die Ruckflufidampfung auf 
den maximalen Wert eingestellt (- 34 dB). Das externe A-Impuls-Signal 
gelangt iiber Stl7. 8 und Rsl3 an das Durchschleiffilter L151. Von dort 
wird es iiber Stl7. 12 an den Ausgang an der Riickwanne abgegeben, wobei 
auch hier ein AbschluiS von 75 Q erforderlich ist. Der intern erzeugte 
Ajj-Impuls gelangt iiber Rsl4 an L151. Die Signale stehen am Mittelabgriff 
des Filters L151 und Stl7. 16 zur weiteren Verwendung im Gerat zur Ver- 
fiigung. Rsl6 trennt den Signalweg bei ausgeschaltetem GerSt auf. Mit 
Cl 54 lafit sich die gewiinschte maximale RiickflufldSmpfung einstellen 
(S 34 dB). 

Das Durchschleiffilter fiir die externen Synchronimpulse ist LI 52. Der 
Eingang ist iiber Stl7. 4 und der Ausgang ist iiber Stl7. 6 mit dem Filter 
verbunden. Mit Cl 57 kann die Ruckflufidampfung eingestellt werden. Rsl7 
sorgt fur die Trennung des Signalwegs im ausgeschalteten Zustand des 
Gerates. Der Emitterfolger T150 verteilt die Signale im Gerat. 

L153 ist das Durchschleiffilter fiir die externen V-Impulse und verbindet 
den Eingang iiber Stl7. 28 und den Ausgang iiber Stl7. 30. Das Relais Rsl8 
trennt bei Nichtbetrieb des Gerates den Signalweg zum Emitterfolger T151. 
Am Stl7. 32 stehen die Flanken des V-Impulses zur Triggerung des Priif- 
signaleinschubs zur Verfiigung. 

Die Dioden G1 150, G1 151, G1 152 und G1 153 dienen zur Begrenzung der 
Impulse, falls deren Amplitude die Betriebsspannung Obersteigt. 



3. 1.2. 5. Eingangsstufe 

(siehe hierzu die Baugruppe 4238-7 im Stromlauf 4238/2 S) 

Das B-Signal wird am Anschlufi 4 eingespeist und gelangt auf den Emitter- 
folger T3. Die Streuung der Daten des Feldeffekttransistors wird mit R9 
(Einstellen des Stromes) ausgeglichen. Der Emitterfolger T4 bildet den Ausgang. 
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3. 1. 2. 6. B-Verstarker und Austastung 
(siehe hierzu den Stromlauf 4238/2-14 S) 

t)ber den AnschluB Stl4. 3/4 gelangt das B-Signal zum B-VerstSrker T35, T36. 
Diese gegengekoppelte Stufe verstSrkt das B-Signal um etwa 14 dB. Der 
Transistor T37 liefert^^einen konstanten Gleichstrom fQr T36. Die Kora- 
bination von C36, C38, R39 bestirarat den Frequenzgang des VerstSrkers, 
der bis 20 MHz ausgeglichen ist. Der Emitterfolger T38 trennt die Stufe 
von der einseitigen Schwarzsteuerung. Mit dem Potentioraeter R15 (an der 
Frontplatte) lassen sich definierte negative Gleichspannungswerte fQr die 
Basis T42 einstellen. Der Emitter von T42 ist uber die Diode G1 37 mit der 
Basis von T41, dem eigentlichen Klemmtransistor, verbunden. Das Klemm- 
potential ist iiber den gezeigten Weg kontinuierlich von ,,schwarz bis weifi'* 
einstellbar. Um im kurzen Augenblick des negativsten Potentials bei den 
verschiedenen Varianten des B-Signals ohne Schlupf auf das eingestellte 
Potential am Kondensator C45 zu klemmen, wird der Klemmstrom uber 
T40, T39 verstarkt. Mit einem Synchronmotor und dem Steuerkontakt S33 
(4238/2 S) laBt sich alle 4 Sekunden ein Schwarz-WeiC-Sprung erzeugen, 
indem alle 4 Sekunden das Klemmpotential geandert wird. HierfOr wird 
Rs7aufStl4.il/l2 umgeschaltet und iiber einen Kontakt von Rs6 der Kurz- 
schlufl iiber C44 aufgehoben, so daB die Klemmzeitkonstante verkleinert 
wird. An Stl4. 11/12 werden alle 4 Sekunden abwechselnd zwei verschiedene 
Potentiate geschaltet, wobei z.B. der Schwarzwert mit dem Spannungs- 
teiler Rl3(auf 4238-5) fest eingestellt ist. Der Weifiwert ist mit R15 (an 
der Frontplatte) kontinuierlich einstellbar, so dafi auch ein Wechsel von 
Schwarz nach grau moglich ist. 

Den hochohmigen AbschluB der Klemmschaltung bildet der temperatur- 
kompensierte Emitterfolger T43. Er besteht aus zwei Feldeffekttransistoren, 
wobei einer als Konstantstromquelle geschaltet ist. Ein weiterer Emitter- 
folger T44 schlieBt sich an. Die Austastschaltung T45, T46 ist eine emitter- 
verkoppelte Stufe, bei der das B-Signal am Emitter des Transistors T45 
erscheint, solahge kein Austastimpuls an der Basis von T46 liegt. Der 
A-Impuls, der iiber Stl4. 9/10 auf die Schaltung gelangt, wird in dem ^gen- 
gekoppelten Verstarker T48, T47 verstarkt. Der Austastimpuls ist negativ, 
so dafi T46 den gesamten Strom iibernimmt und T45 sperrt. Zur Einstellung 
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des richtigen Aust a st potentials dient R471. Das ausgetastete B-Signal wird 
anschliefiend mit der emitterverkoppelten Stufe T49, T50 bei einem 
definierten Potential abgeschnitten. Mit R477 ist das Abschneidepotential 
so abgleichbar, da(3 sich das Austastpotential am BAS-Ausgang bei Betatigung 
des BAS-Reglers (R16) nicht verschiebt. 

3.1.2. 7. Mischer 

(siehe hierzu den Stromlauf 4238/2-15 S) 

Das im Abschnitt 3. 1. 2. 6. beschriebene BA-Signal (ausgetastetes B-Signal) 
erscheint am Stl5. 28/29 und steuert den Emitterfolger T75, der uber den 
Widerstand R93 am Mischpunkt liegt. Der Synch ronimpuls gelangt tlber 
Stl5. 7/8 an die Basis der Umkehrstufe T72. Zur Imepdanzwandlung und 
Entkopplung liegt der Emitterfolger T7 3 zwischen der Umkehrstufe und 
dem Mischthansistor T74. Der Burst fiir die Burstzumischung T70, T71 
wird in Stl5. 13/14 eingespeist. Die beiden Transistoren bilden einen 
gegengekoppelten Verstarker, dessen Versta.rkung mit R75 abgeglichen 
werden kann, damit am Mischpunkt 30 % Burstamplitude - bezogen auf 
das BAS-Signal - stehen, wenn der Burst mit 1 Vgg extern amgeliefert 
wird. tiber den Anschlui3punkt Stl5. 31, der Trennstufe T78, T77 und den 
Emitterfolger T76 kdnnen tlberlagerungssignale dem Mischpunkt zugefuhrt 
werden. Der Frequenzgang ist mit C75 trimmbar. Die Uberlagerungs- 
amplitude ist mit R106 so eingesteilt, dafS bei 150 mVss Eingangssignal 
am Mischpunkt 10 % Uberlagerung auf das BAS-Signal entfallen. Eine 
zweite Addierstufe T80, T79 gestattet es, weitere intern erzeugte Signale 
dem BAS-Signal zuzumischen. 

T81 bildet den Ausgangsemitterfolger, fiber den das entstandene BAS-Signal 
am Stl5. 3/4 zur VerfUgung steht. 



3. 1.2. 8. BAS-Endstufe 

(siehe hierzu den Stromlauf 4238-16 S) 

Das im Mischer erzeugte BAS-Signal gelangt fiber Stl6. 3/4 auf die gegen- 
gekoppelte Endstufe T120, T121. Die Widerstande R130, R128 bilden den 
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Innenwiderstand von 75 Der Frequenzgang der Stufe lM6t sich mit 
R124, C121 abgleichen. Der Spannungsteiler R120, R121 sorgt fur den 
gleichspannungsma(3igen Ausgleich zwischen den Anschliissen des BAS- 
Amplitudenreglers an der Frontplatte, da der Mischer-Ausgangsemitter- 
folger iiber den BAS-Amplitudenregler galvanisch mit der BAS-Endstufe 
verkoppelt ist. Auf diese Weise werden Gleichspannungsanderungen des 
Ausgangssignals bei Amplitudenregelung vermieden. 



3. 1.2. 9. Netzteil 

(siehe hierzu die Stromlaufe 4238/2 S, 4238-21 S und 4238-22 S) 
Netztransformator 

Der Netztransformator hat primarseitig Anzapfungen fvir 115 V, 125 V, 

220 V, 235 V. Mit einem Spannungswahler ist eine schnelle Wahl der Netz- 
spannung durch Umstecken eines KurzschluBbiigels moglich. Mit Sil ist 
der Transformator primarseitig abgesichert. Der Sicherungsausfall wird 
an der Riickseite des Cerates mit einer Glimmlampe angezeigt. Sekundar- 
seitig stehen 2 x 26 fur die Netzteile +18 V und -18 V, 190 Veff zur 
Brummiiberlagerung im tJberlagerungseinschub (Teller R33, C30) und zur 
Net ztrigge rung der 50-Hz-Rechtecke im Prufsignaleinschub (Teller R34,G114) 
und 8 Vgff fur das +2, 1-V- Netzteil zur Betatigung der Relais zur Ver- 
fiigung. 

+2, 1-V- Netzteil 

Der Regelnetzteil besteht aus den Transistoren Til, T12 und T13. Der 
Transistor T13 ist der Leistungstransistor. Die Referenzspannung wird 
aus der geregelten Spannung +18 V mit Hilfe von R27 und der Zenerdiode 
G1 8 gewonnen. Mit R20 laCt sich der Strom durch Til und damit die Aus- 
gangsspannung auf +2,1 V (bei 25 °C) einstellen. Die Ausgangsspannung 
wird mit R24 temperaturabhangig geregelt, um ein optimales Schalten der 
Relais zu gewahrleisten. 

Der Netzteil ist mit der Sicherung Si4 geschiitzt. Ein Durchbrennen der 
Sicherung wird mit der Lampe R1 4 an der Riickseite des GerStes angezeigt. 
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+18- V- und -18-V-Netzteil 



Die beiden Wechselspannungen 26 werden der Gleichrichterplatte 
4238-22 zugefiihrt. Auf ihr befinden sich die beiden Briickengleichrichter 
G1 312 bis G1 314 und G1 316 bis G1 318. C26 und C27 sind die dazugehorigen 
Ladekondensatoren. An ihnen steht die gleichgerichtete Oberspannung zur 
Verfiigung, die der Netzteil-Regelplatte ±18 V BN 4238-21 zugefiihrt wird. 
An iden Dioden G1 309, G1 310 bzw. G1 302, G1 301 werden die Referenz- 
spannungen gebildet. Die Widerstande R316, R317, R318 bzw. R301, R302, 
R303, die Transistoren T306 bzw. T301 (Treiber), die Transistoren T7 
bzw. T8 (Leistungstransistoren) und die Transistoren T305 bzw. T302 
bilden den Regelkreis. 

Die Leistungstransistoren T7 und T8 sind auflerhalb der Platte auf einem 
Kiihlblech angeordnet. 

Mit R312 bzw. R307 lassen sich die beiden geregelten Spannuhgen ein- 
stellen. Die Dioden G1 307, G1 308 bzw. G1 304, G1 303 dienen zur Tem- 
peraturkompensation. Die Kondensatoren C308, C307 bzw. C301, C302 
dienen zur Brummunterdriickung im Regelkreis. Mit den Sicherungen Si3 
bzw. Si2 sind die beiden Netzteile abgesichert. Eine Anzeige mit R1 3 
bzw. R1 2 bei Ausfall der Sicherungen ist an der Riickseite des GerStes 
vorhanden. 



3. 2. Prufsignaleinschub 

(siehe hierzu den Stromlauf 4238/2-1 S) 

Der Prufsignaleinschub ist nur in Verbindung mit dem Grundgerat betriebs- 
fahig und erzeugt folgende Signaler 

50-Hz-Rechteck 
15, 625-kHz-Rechteck 
2 5 0 - kHz - R echteck 

Sagezahn in jeder Zeile (Normalsagezahn) 

Sagezahn und 3 Zeilen wei6 
Sagezahn und 3 Zeilen schwarz 
lOstufige Treppe in jeder Zeile 
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Die Signale werden durch Driicken auf die entsprechende Taste eingeschal- 
tet. Sie konnen mit den zugehorigen Frontplattenreglern in der Amplitude 
geandert werden. Die Sollamplitude betragt 1 Vgg an 75 D. 



3. 2. 1. Funktionsschaltbild des Priifsignaleinschubs 
(siehe hierzu. Bild 4) 

In der Schaltung 4238-1. 10 wird das 50-Hz-Rechteck-Signal erzeugt. Mit 
dem Schalter SYNC. 50 Hz an der Frontplatte kann zwischen V- oder Netz- 
synchronisation des 50-Hz-Rechtecks gewahlt werden. Durch Triggern mit 
dem H-Impuls werden in der Baugruppe 4238-1. 6 das 250-kHz-Rechteck- 
Signal und in der Baugruppe 4238-1. 7 das 15-kHz-Rechteck-Signal erzeugt. 
Beide Rechteckspannungen werden anschlieCend im Impulsformer 4238-1. 8 
so geformt, dafl definierte Flankensteilheiten von 60 ns entstehen. Mit 
Hilfe eines Thomsonfilters 4238-1. 9 konnen wahlweise die Flankensteilheiten 
des 15-kHz- und des 250-kHz-Rechteck-Signals auf 90 ns vergrofiert werden. 
Ein weiteres Priifsignal ist der Sagezahn, der im Sagezahngenerator 4238-1. 3 
erzeugt wird. Zur Ansteuerung des Generators dient ein in der Baugruppe 
Ajj-Impulsformung 4238-1. 1 aus dem H-Impuls gewonnener Ajj-Impuls, 
der die Verrundungen am Anfang und Ende des Sagezahns verhindert. Mit 
Hilfe des 4:1-Teilers 4238-1. 2 ist es moglich, den Sagezahn alle 4 Zeilen 
zu erzeugen, wobei die drei Zeilen innerhalb des Intervalls wahlweise 
t,weifi" Oder ,,schwarz” sein konnen. Wenn zu dem Sagezahn aus dem Sdge- 
zahngenerator 4238-1. 3 das zusatzliche Sagezahnsignal aus der Baugruppe 
Treppe 4238-1. 5, das sich lOmal in einer Zeile wiederholt, addiert wird, 
entsteht die lOstufige Treppe. Das zusatzliche Sagezahnsignal wird mit dem 
in der Baugruppe Ajj-Impulsformung 4238-1. 1 erzeugten Steuerimpuls aus- 
gelbst. Alle Priifsignale werden dem Drucktastenschalter zugefiihrt und 
beim Driicken der entsprechenden Taste der Priifsignal-Endstufe in der 
Baugruppe 4238-1. 9 zugefiihrt. Die Endstufe hat einen Innenwiderstand von 
75 Q. tiber das im Grundgerat befindliche Durchschleiffilter gelangen die 
Priifsignale an den Pi^fsignalausgang Bu28 und zum BAS-Mischpunkt des 
Grundgerates. In der Baugruppe HF-Austast-Impuls 4238/2-1.4 wird der 
HF-Austastimpuls fiir den Uberlagerungseinschub 4238/2-3 hergestellt. 

Mit Hilfe einer Steuerleitung vom Uberlagerungseinschub nach St5. 30 kann 
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die HF-Austastung in ihrer Breite verandert werden (NORMAL = A-Impuls- 
Austastung, BREIT = Austastung breiter als A-Impuls). Beim Betrieb 
,,Sagezahn +3 Zeilen schwarz" bzw. ,,Sagezahn +3 Zeilen weifl” erscheint 
der HF-Austastimpuls durchgehend wahrend der drei Zeilen ,, schwarz'* 
bzw. ,,weifi". 

3. 2. 2. Schaltungsbeschreibung des PrQfsignaleinschubs 
(siehe hierzu den Stromlauf 4238/2-1 S) 

3.2.2. 1. 50-Hz-Rechteck-Signal 
(siehe hierzu den Stromlauf 4238-1. 10 S) 

tiber St49. 22/23 gelangen die im Grundgerat erzeugten Netztrigger-Recht- 
eckimpulse an die Basis des Impedanzwandlers T729. Die Flanken werden 
bei Netzsynchronisation fiber C733 differenziert, weil in diesem Fall vom 
Schalter S43 an der Frontplatte des Einschubs der Netztriggerimpuls fiber 
St49. 26/27 mit R726 belastet wird. Bei Stellung des Schalters S43 auf 
V-Synchronisation werden die V-Impuis-Flanken vom St5. 21 an C733 dif- 
ferenziert. Die Netz- bzw. V-Triggerimpulse gelangen fiber G1 726 an den 
monostabilen Multivibrator T725^ T726, der die 50-Hz-Rechteckimpulse 
erzeugt. Mit R728 wird das Tastverhaltnis auf 1:1 eingestellt. In der Schalt- 
stufe mit T727 werden die Flanken der 50-Hz-Rechteckimpulse versteilert, 
die dann dem Impedanzwandler T728 zugeffihrt werden. 

Beim Betrieb mit V- Synchronisation gelangen fiber C726 und G1 725 negative 
H(SH)-Impulse an die Basis von T725. Hiermit fSllt das Zurfickschalten des 
Multivibrators zeitlich mit der Rfickflanke des H(Sj^)-Impulses zusammen. 

3. 2. 2. 2. 15-kHz-Rechteck-Signal 
(siehe hierzu den Stromlauf 4238-1. 7 S) 

Die positive Flanke des positiven H(Sjj)- Impulses (Vorderflanke) trigger! 
den monostabilen Multivibrator T635, T636. Mit R639 wird die Verzogerungs 
zeit der Vorderflanke des 15-kHz-Rechteckimpulses auf 30 ps eingestellt 
(Diagramm (^) . Die negative Flanke des Impulses am Ausgang des Multi- 
vibrators T635, T636 (Diagramm(^ ) triggert den monostabilen Multibrator 
T638, T637. Mit R665 wird die Rfickflanke des 15-kHz-Rechteckimpulses 
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auf 25 MS abgeglichen. Ober das Relais Rs41 gelangt das entstandene Signal 
an den Gegentakt-Impedanzwandler T639, T640, dessen Aus gangs signal am 
St46. 26/27 zur Verfiigung steht. Die gleiche Gegentaktstufe ist der Impe- 
danzwandler f(ir das 250-kHz-Sinussignal, das iiber St46. 20/21 und Rs41 
auf die Schaltung gelangt. Beim Driicken der Taste ,,250-kHz-Rechteck" 
wird der Kontakt rs41 betatigt. 



3. 2. 2. 3. 250-kHz-Rechtecksignal 
(siehe hierzu den Stromlauf 4238-1. 6 S) 

Am St45. 13/14 liegt der negative H(Sjj)-Impuls mit 4 Vgg. Er wird mit 
C601 und der Diode G1 601 geklemmt und gelangt zur Trenn- und Umkehr- 
stufe T601. Die positive H(Sjj)-Vorderflanke triggert den monostabilen 
Multivibrator T602, T603. Mit R609 wird die Zeitverschiebung der 250-kHz- 
Schwingung abgeglichen. Der Start- Stop-Oszillator T604, T605, T606 er- 
zeugt das 250-kHz-Sinussignal, Solange der Emitterfolger T604 am Emit- 
ter positives Potential fiihrt, ist die Diode G1 605 gebffnet. Es fliefit ein 
Gleichstrom iiber R620 in den 250-kHz-Schwingkreis. L603 speichert 
magnetische Energie. Kippt der Multivibrator T602, T603 in seine Ruhe- 
lage zuriick, liegt am Emitter T604 negatives Potential, und die Diode 
G1 605 sperrt. L603 gibt seine gespeicherte Energie an C610 ab. Der 250- 
kHz-Kreis beginnt zu schwingen. Vom Emitterfolger T606 wird das Signal an 
den Emitter der Basisstufe T605 riickgekoppelt, so dafi eine ungedampfte 
250-kHz-Schwingung entsteht. Das Teilungsverhaltnis von R623, R624, 

R625 bestimmt den Riickkopplungsgrad. R620 bestimmt die Amplitude der 
ersten 250-kHz-Schwingung. 



3.2.2. 4. Impuls-Former 

(siehe hierzu den Stromlauf 4238-1. 8 S) 

Am St47. 26/27 erscheinen der 15-kHz-Rechteckimpuls oder das 250-kHz- 
Sinussignal. Die Signale werden nach positiven und negativen Werten von 
den Dioden G1 675 und G1 676 auf etwa 1,5 Vgg begrenzt. G1 677 klemmt die 
Signale negativ auf -17,7 V. Anschlieflend werden sie im Verstarker T675 
auf etwa 21 Vgg verstarkt. T676 dient als Impedanzwandler. Die verstarkten 
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Signale werden mit G1 678, G1 681 auf 3,3 Vgg begrenzt. T677 arbeitet als 
Verstarker und T678 als Impedanzwandler. Die Kondensatoren C678, C679 
bestimmen die Anstiegszeit der negativen Rechteckflanken, da der Innen- 
widerstand des Emitterfolgers zu negativen Werten bin ansteigt. Wieder 
werden die Signale von den Dioden G1 682, G1 683 begrenzt. R693 bestimmt 
die Anstiegszeit der Rechteckflanken. Die Kombinationen L677, R692, C682, 
R695 und C685 verhindern ein Uberschwingen Oder Verrunden der Recht- 
ecke. Der Enaitterfolger T679 dient als Impedanzwandler. Die Anstiegs- 
zeiten der Rechtecke betragen etwa 60 ns. 



3. 2. 2. 5. Thomsonfilter und Prlifsignalendstufe 
(siehe hierzu den Stromlauf 4238-1. 9 S) 

Beim Betrieb mit dem 15-kHz- und 250-kHz-Rechte?kimpuls kann zusatz- 
lich durch Betatigen eines Schalters an der Frontplatte des Priifsignal- 
einSchubs ein Thomsonfilter mit einer Anstiegszeit von 67 ns in den Signal- 
weg eingeschaltet werden. Hiermit vergr6/3ern sich die Anstiegszeiten der 
Flanken auf 90 ns. In diesem Fall sind Rs44 und Rs45 erregt>: 

liber St48. 26/27 gelangen samtliche Priifsignale, die mit dem Drucktasten- 
schalter an der Frontplatte des Einschubs gewahlt werden konnen, zur 
Prlifsignalendstufe T711, T712. Infolge der zusatzlichen Ansteuerung des 
Transistors T712 mit dem umgekehrten Eingangssignal wird eine Gegen- 
kopplung erreicht, so da6 der Innenwiderstand der Stufe erheblich herab- 
gesetzt wird. R718, R715 bilden den Ausgangswiderstand der Endstufe 
von 75 0. Der Kondensator C723 verbessert die RiickfluOdampfung. 

3.2.2. 6. Ajj-Impulsformung 

(siehe hierzu den Stromlauf 4238-1. 1 S) 

liber St40. 28/29 gelangt der negative H(Sjj)-Impuls von der Trennstufe 
4238-1. 6 an die Baugruppe Ajj-Impulsformung. liber C435 trigger! die 
H(Sjj)-Vorderflanke den monostabilen Multivibrator T435, T436. Seine 
verzbgerte Flanke am Kollektor T436 bildet die Ajj-Impuls-Rflckflanke. 

Der Impuls des Multivibrators wird iiber G1 440 zu dem Signal an der 
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Basis von T441 addiert. Mit R438 lafit sich die Apj-Impuls-Riickflanke ab- 
gleichen. 

Der H(Sjj)-Impuls wird iiber C446 mit der Diode G1 438 mit seinem posi- 
tiven Dach auf +0,7 V geklemmt. Wahrend der Zeit des H(Sjj)- Impulses 
schaltet T438 durch, so daI3 am Kollektor Massepotential liegt. Wahrend 
der Zeit zwischen den H(Sj^)-Impulsen ist T438 gesperrt, so dafl gemafi 
der Zeitkonstante C447, R450 ein Sagezahnsignal entsteht, das an der 
Basis von T439 liegt. Am Emitter des Transistors T439 entsteht wahrend 
der Sperrzeit von T439 ein gegenlaufiger Sagezahn kleinerer Amplitude. 

In dem Augenblick, in dem zwischen Basis und Emitter 0,7 V liegen, 
schaltet T439 durch. Am Kollektor erscheint ein Impuls. Die Vorderflanke 
dieses Impulses liegt zeitlich vor der H(Sjj)- Vorderflanke und kann mit 
R453 abgeglichen werden. Der Transistor T440 dient als Schaltstufe. Der 
entstandene negative Impuls wird iiber G1 439 zu dem an der Basis von 
T441 liegenden Impuls addiert. Seine Vorderflanke wird hiermit gleich- 
zeitig die des Ajj-Impulses. Der Transistor T441 arbeitet als Auskoppel- 
stufe fiir den Ajj-Impuls. 



3. 2. 2. 7. Sagezahngenerator 

(siehe hierzu den Stromlauf 4238-1. 3 S) 

Samtliche Relais sind in Ruhelage, wenn die Taste fiir den Normalsagezahn 
ttAAAA" (sagezahn in jeder Zeile) betatigt wird. tiber St42. 26/27 gelangt 
der in 4238-1. 1 geformte Ajj-Impuls an die Basis von T501. Mit G1 502 
wird das Signal auf seine positiven Werte geklemmt. In der Zeit des 
negativen Ajj-Impulses schaltet T501 durch und schliefit den Ladekonden- 
sator C505 kurz. Wahrend der Zeit zwischen zwei Ajj-Impulsen ist T501 
wieder gesperrt. Am St42. 24/25 liegt 0 V. tiber R501, R503 und der Zener- 
diode G1 501 befinden sich -11,8 V an der Basis des Transistors T502. 

Dieser liefert den konstanten Strom zum Aufladen des Ladekondensators 
C505, so dafl an ihm eine Sagezahnspannung entsteht. Mit R506 laflt sich 
die GrSfle des konstanten Stroms und damit die Sagezahnamplitude einstellen. 
tiber die Umkehrstufe T503 und den Impedanzwandler T505 gelangt das 
Signal an St42. 5/6. Wird die Taste TREPPE gedruckt, wird iiber St42. 9/10 
ein zusatzliches Sagezahnsignal (10 negative Sagezahne in einer Zeile) 
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zu dem positiven Sagezahn iiber eine Zeile an der Basis von T505 addiert. 
Hiermit entsteht eine zehnstufige Treppe. 

Beim Driicken der Taste (Sagezahn +3 Zeilen schwarz) wird Rs30 

betdtigt. Ober St42. 28/29 gelangt ein positiver, in 4-Zeilenrhythmus er- 
scheinender 52-Ms-Impuls an die Basis von T501. In diesem Augenblick 
wird T501 gesperrt und an dem Ladekondensator C501 entsteht wdhrend 
52 ps ein SSgezahn. In der dbrigen Zeit ist C501 durch T501 kurzgeschlossen, 
d.h. am Ausgang St42, 5/6 erscheint das Potential fQr den Schwarzwert. 

Wird die Taste (Sagezahn +3 Zeilen weifS) gedriickt, werden die 

Relais Rs31, Rs32 und Rs33 erregt. Uber St42. 13/14 gelangt der Ajj-Impuls, 
der alle 4 Zeilen erscheint^ zur Basis von T501 und startet damit den Sage- 
zahn. Der positive 52-ps-Impuls liefert die Vorspannung fur die Konstant- 
stromquelle T502. Verschwindet der Impuls fur 3 Zeilen, wird der Tran- 
sistor T502 gesperrt, so daC damit das Potential an C505 fiir 3 Zeilen 
konstant bleibt. Zu dem Impuls am Mischpunkt, der Basis von T505, wird 
iiber rs33, R517, R522, R521 der Ajj-Impuls addiert. 

Die Ajj-Impulse vom St42. 26/27 oder St42. 13/14 werden mit Hilfe von C506 
und G1 503 geklemmt und stehen iiber die Trennstufe T504 am St42. 20/21 
zur Verfiigung. 

3. 2. 2. 8. Treppengenerator 

(siehe hierzu den Stromlauf 4238-1. 5 S) 

Mit der positiven Aj|-Riickflanke am St44. 13/14 wird der monostabile 
Multivibrator T565, T566 iiber G1 565 gestartet. Am Kollektor von T566 
■ entsteht ein positiver Impuls von 50,5 ps. Mit R568 wird die Verzogerung 
abgeglichen. T567 arbeitet als Trennstufe. WMhrend 13,5 ps liegt am Emit- 
ter der Trennstufe negatives Potential und sperrt somit den Transistor T568, 
womit der Sperrschwinger stillgelegt wird. Wdhrend der Dauer von 50, 5 ps 
hat der Emitter von T567 Massepotential. Der Sperrschwinger schwingt 
an. Wahrend der stromfiihrenden Zeiten des Transistors T568 entstehen 
negative Impulse am Widerstand T586. 
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T570 bildet mit dem Ladekondensator C579 einen Sagezahngenerator. T569 
liefert den konstanten Strom ftir C579. Die Zenerdiode G1 570 und die 
Emitterwiderstande R593, R592 bestimmen die Grbfie des Stromes und 
hiermit die Amplitude des Sagezahns. Solange das Signal am St44. 13/14 
negativ ist, schliefit T570 den Ladekondensator C579 kurz. Mit der posi- 
tiven Flanke des Signals am St44. 13/14 wird T570 iiber C578, R590 ge- 
sperrt. Es entsteht der l.SSgezahn am C579. Im weiteren Verlauf wird 
T570 aber durch die negativen Impulse an R586 mehrfach kurzzeitig durch- 
geschaltet und C579 entladen. Im Laufe einer Zeile werden 10 Sagezahne 
erzeugt. tiber die Trennstufe T571 gelangt das Sagezahnsignal an den 
St44. 9/10. Bei Addition noit dem normalen Sagezahn der Baugruppe 
4238-1. 3 (siehe 3. 2. 2. 7. ) entsteht eine zehnstufige Treppe. Mit R581 
und C576 ISfit Sich die Treppenzahl und die Hbhe der 1 . Treppenstufe be- 
stimmen. 



3. 2. 2. 9. Teiler 4;1 

(siehe hierzu den Stromlauf 4238-1. 2 S) 

Der positive Ajj-Impuls am St41. 22/23 triggert iiber G1 475 mit seiner Riick 
flanke den monostabilen Multivibrator T475, T476. Dieser ist mit R478 auf 
eine Verzbgerungszeit von 3,5 Zeilen eingestellt. tiber den Diodenschalter 
G1 477, G1 478 (Impulsunterdriickung) wird wahrend der VerzOgerungs- 
dauer verhindert, da(3 der positive Ajj-Impuls von St41. 22/23 iiber G1 478 
auf die weiteren Stufen gelangt. Nur alle vier Zeilen ist der Weg tiber die 
Umkehrstufe T477 fur den Ajj-Impuls frei, der dann am St41. 13/14 zur 
Verfiigung steht. Auflerdem triggert alle vier Zeilen die Riickflanke des 
Ajj-Impulses iiber G1 483 den bistabilen Multivibrator T479, T478. Mit 
der Vorderflanke des negativen Ajj-Impulses vom St41. 24/25 wird er 
wieder zuriickgeschaltet und bleibt in dieser Stellung, bis er von neuem 
iiber G1 483 angesteuert wird. Am St41. 28/29 steht alle vier Zeilen ein 
positives Rechtecksignal zur Verfiigung. 
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3.2.2.10. HF-Austastimpuls 

(siehe hierzu den Stromlauf 4238/2-1.4 S) 

Der negative Aj^-Impuls am St43. 20/21 trigger! mit seiner Vorderflanke 
iiber G1 531 den monostabilen Multivibrator T531, T532. Die Verzdgerung 
der Multivibrator- Riickflanke (HF-Austastimpuls-Vorderflanke) wird mit 
R534 eingestellt. Die verzogerte Flanke trigger! iiber C533, G1 534 den 
monostabilen Multivibrator T533, T534. Seine Verzdgerung, die mit R549 
einstellbar ist, bestimmt die RUckflanke des HF-Austastimpulses. tJber 
rs531 gelangt der steile Austastimpuls auf die Trennstufe T535 und von 
dort auf ein iiberschwingfreies Impulsfilter bestimmter Anstiegszeit. Mit 
diesem Impuls, der breiter ist als der A(Ajj)-Impuls, werden die tJber- 
lagerungssignale im Einschub 4238-3 ausgetastet. Der verbreiterte HF- 
Austastimpuls wird alle 4 Zeilen erzeugt, wenn die Tasten ,,Sagezadin + 
Weifizeilen" oder ,,Sagezahn + Schwarzzeilen" gedriickt werden. Sollen 
die tiberlagerungssignale mit dem A(Ajj)-Impuls ausgetastet werden, so 
wird Rs531 iiber eine Steuerleitung am St44, 22/23 erregt und schaltet um. 
Bei iiSagezahn in jeder Zeile" erscheint kein HF-Austastimpuls am 
,St44. 13/14. Werden die Tasten i,S§.gezahn + Weifizeilen" oder ,,Sage- 
zahn + Schwarzzeilen" gedriickt, so wird Rs532 erregt und schaltet 
einen HF-Austastimpuls iiber drei Zeilen an die Trennstufe T535. Die 
Flanken dieses Signals stimmen zeitlich mit denen des A(Ajj) -Impulses 
iiberein. 



3. 3. tiberlagerungseinschub 

(siehe hierzu Bild 5) 

Der tiberlagerungseinschub ist nur in Verbindung mit dem Grundgerat 
betriebsfahig. 

Es werden Signale mit folgenden Frequenzen erzeugt: 

1 MHz, 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, 5 MHz, 6 MHz und 4,43361875 MHz 
(quarzstabil). 

Die Frequenzen sind an der Frontplatte wahlbar. Sie werden unausgetastet 
Oder ausgetastet (NORMAL oder BREIT) dem tiberlagerungsausgang zuge- 
fiihrt. 
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Externe Signale von 10 Hz bis 6 MHz kSnnen iiber dafUr vorgesehene Ein- 
gange eingespeist werden. Sie stehen ebenfalls nicht ausgetastet Oder aus- 
getastet am Uberlagerungsausgang zur Verfugung. AuBerdem kann eine 
nichtausgetastete Brummspannung auf den Ausgang geschaltet werden. 

Der Dberlagerungsausgang befindet sich an der riickwartigen Anschluflwanne 
des Grundgerates. Die Amplitude der abgegebenen Signale kann an der 
Frontplatte des Einschubs an entsprechenden Reglern eingestellt werden. 



3. 3. 1. Funktionsschaltbild des tJberlagerungseinschubs 

Der Quarzoszillator 4238-3. 1 und der Oszillator 1. . . 6 MHz 4238-3.2 
liefern die internen tJberlagerungssignale. Externe Uberlagerungen von 
10 Hz bis 6 MHz kbnnen iiber die hierfiir vorgesehenen EingSnge einge- 
speist werden. In deren Signalweg liegt die Baugruppe Trennstufe-Fremd- 
eingang 4238-3. 3. Tiber St7. 21 gelangt die Netzbrummspannung in den 0ber- 
lagerungseinschub. Durch Tastendruck kann zwischen HF (intern), BRUMM 
und EXTERN gewahlt werden. Ein Drehschalter der Baugruppe 4238-3. 2 , 
der an der Frontplatte bedienbar ist, gestattet ein Umschalten der internen 
Frequenzen. Der Quarzoszillator 4238-3. 1 ist standig in Betrieb und liefert 
zusatzlich den Farbhilfstrager, z. B. fur einen Pal-Verkoppler Oder einen 
Burstgenerator und fiir den bei Standard M im Grundgerat befindlichen 
NTSC - V erkoppler . 

Die genannten tiberlagerungssignale werden der Baugruppe HF-Austastung 
4238/2-3. 8 zugefiihrt. Mit dem Schalter S62 an der Frontplatte des Ein- 
schubs kbnnen die Signale mit Ausnahme des Brumm ausgetastet werden. 
Neben der normalen Austastung mit dem A(Ajj)-Impuls ist auch eine ver- 
breiterte Austastung vorgesehen, so dafl bei 10 % HF-tiberlagerung und 5 % 
Schwarz abhebung im BAS-Signal der Weifl- bzw. Schwarzwert nicht iiber- 
schritten wird. 

Tiber drei Ebenen des Tastenschalters und den Amplitudenreglern an der 
Frontplatte wird die Uberlagerungs-Endstufe 4238-3. 5 angesteuert. Mit 
dem Kompensationsnetzwerk 4238-3. 6 laBt sich die RiickfluBdampfung am 
Uberlagerungsausgang auf - 34 dB abgleichen. 
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3. 3. 2. Schaltungsbeschreibung des Uberlagerungseinschubs 
(siehe hierzu den Stromlauf 4238/2-3 S) 

3. 3. 2. 1. Quarzoszillator 

(siehe hierzu den Stromlauf 4238-3. IS) 

Der Quarz Q1 und T851 bilden den Oszillator. 

Zur besseren Temperaturstabilitat wird der Quarz im Thermostaten RsTl 
auf einer konstanten Temperatur gehalten. Mit C854 IMt sich die Fre- 
quenz des Oszillators genau abgleichen. t)ber den Teller C851, C853 ist 
eine Kapazit^tsdiode G1 851 angeordnet, die es gestattet, die Oszillator- 
frequenz von einem Frontplattenregler aus um ±10 Hz zu andern. Durch 
Verschieben des Arbeitspunktes von T851 mit R854 laCt sich die Ampli- 
tude der Oszillatorspannung einstellen. Das Diodennetzwerk G1 852, 

G1 853, G1 854 sorgt durch Begrenzung fiir eine gute Amplitudenstabilitat. 

Tiber den Kapazitatsteiler C857, C858 wird die Aus gangs spannung der End- 
stufe T852, T853 zugeftthrt. Diese verstarkt das Signal um 6 dB, so dafi 
iiber C861, R867 am St61. 20/21 bei Belastung mit 75 Q ein Farbhilfs- 
trager mit 2 Vgg zur VerfOgung steht. tiber den Teiler R868, R870 ge- 
langt das 2-Vgg-Signal zum Emitterfolger T854. Dieser bildet die Trenn- 
stufe zur internen Verwendung des Farbhilfstragers. 



3. 3, 2. 2. Oszillator 1. . . 6 MHz 
(siehe hierzu den Stromlauf 4238-3. 2. S) 

Der L-C-Oszillator besteht aus T871, L872, L873, C871, C872 und den 
umschaltbaren Kapazitaten C873 bis C880. Infolge einer Verschiebung des 
Arbeitspunktes des Transistors T871 ia/5t sich mit R878 die Amplitude der 
Ausgangsspannung abgleichen. Tiber den kapazitiven Teiler C887, C888 
wird die Endstufe T872, T873 angesteuert. An den St62. 1 bis St62. 5 stehen 
die Frequenzen 1 MHz bis 6 MHz mit einer Amplitude von 2 Vgg zur Ver- 
fOgung. Mit C889 laCt sich der Frequenzgang der Endstufe ausgleichen. 
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3. 3, 2. 3. Treimstufe Fremdeingang 
(siehe hierzu den Stromlauf 4238-3. 3 S) 

Extern eingespeiste Uberlagerungssignale von 10 Hz. . . 6 MHz gelangen iiber 
Stacker St63. 12/13 zur gegengekoppelten Trennstufe T895, T896. Diese 
verstSrkt die Signale um 6 dB und gibt sie iiber Stacker St63. 1/2 zur 
weiteren Verwendung ab. Mit R901 kann die Verst§.rkung, mit C897 der 
Frequenzgang abgeglichen werden. 

3. 3. 2. 4. HF-Austastung 

(siehe hierzu den Stromlauf 4238/2-3. 8 S) 

liber die Kontakte rs48 und rs49 werden die tJberlagerungssignale der Aus- 
tast-Diodenbriicke G1 918 bis G1 922 zugefiihrt. Von entsprechenden Impulsen 
werden die Dioden zeitweise gesperrt. Das Signal ist an diesen Stellen aus- 
getastet. tiber den Impedanzwandler T916 gelangen die tiberlagerungsfre- 
quenzen an den St62. 5/6. 

Im Falle einer norraalen Austastung mit A(Af|) -Impulsen und z. B. einem 
BAS-Signal mit einem S^gezahn in jeder Zeile erscheint am St64. 20/21 
kein HF-Austastimpuls. Am St64. 11/12 liegt der negative A(Ajj)-Impuls 
mit einer Amplitude von 4 Vgg- Der Transistor T912 verstarkt ihn auf 
etwa 10 Vgg. Mit G1 916 wijrd der Impuls auf sein positives Dach geklemmt 
und dann der Umkehrstufe T911 zugefiihrt. An der Steuerleitung amSt64. 9/10 
liegt Massepotential. Mit R913 lafit sich das negative Potential des Impuls- 
bodens einstellen, so dafi im weiteren Verlauf der Austastschaltung die HF- 
Spannung sicher ausgetastet wird. G1 913 begrenzt die Impulsdacher auf 
+0, 7 V. tiber G1 912 wird der geformte A(Ajj)-Impuls dem Transistor T913 
zugefiihrt. Dieser erzeugt die gegenphasigen Impulse fOr die beiden Schalt- 
transistoren T914 und T915. Mit G1 917 und G1 .920 werden die Signale ge- 
klemmt, damit T914 und T915 sicher schalten. Die Potentialunterschiede an 
den Kollektoren der beiden Transistoren wahrend des A(Ajj) -Impulses sperren 
die Diodenbriicke G1 918 bis G1 922. Die HF-Spannung ist ausgetastet. Bei 
einem Sagezahnsignal mit Weifi- oder Schwarzzeilen erscheint am St64. 20/21 
ein Austastimpuls, der die Dauer der Weifl- bzw. Schwarzzeilen hat, so da6 
w5hrend dieser Zeit die HF-Spannung ausgetastet ist. Bei verbreiterter 
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Austastung erscheint am St64. 20/21 ein HF-Austastimpuls aus dem Pruf- 
signaleinschub. Dieser wird iiber Gl 911 an der Basis von T913 zum nor- 
malen A(Ajj)-Impuls hinzuaddiert. Bei BAS-Signalen mit SSgezahn und 
WeifJ- bzw. Schwarzzeilen wird der verbreiterte HF-Austastimpuls von 
der Dauer der Weifi- bzw. Schwarzzeilen hinzuaddiert. 

Bei ausgeschalteter Austastung oder bei Nichtbetatigung sSmtlicher Tasten 
mufi die Austastung ausgeschaltei sein. Rs50 wird erregt, so daI3 kein HF- 
Austastimpuls wirksam wird. tlber die Dioden Gl 914, Gl 915 liegen +18 V 
am R912, Hiermit wird das Potential am Gl 913 auf positivere Werte als 
+0,7 V gelegt, so dafi Gl 912 gesperrt wird.. Der A(Ajj)-Impuls wird nicht 
mehr wirksam. Die Diodenbriicke Gl 918 bis Gl 922 ist in diesera Fall 
durchgeschaltet. 

3. 3. 2. 5. Oberlagerungs-Endstufe 

(siehe hierzu die Baugruppe 4238-3. 5.im Stromlauf 4238/2-3 S) 

Samtliche t)berlagerungssignale werden dem Anschlufipunkt 6 der Schaltung 
zugefuhrt. Dieser bildet den Eingang der gegengekoppelten Stufe T801, 

T802. Mit R813 wird der Arbeitspunkt eingestellt, so dafi am Ausgang 
(AnschlulJpunkt 3) der Signalmittelwert von 0 V ±0, 1 V liegt. R814 beein- 
flufSt die LinearitSt der Endstufe, wahrend C805, R820, C804 den Frequenz- 
gang ausgleichen. 



3. 3. 2. 6. Kompensationsnetzwerk 

(siehe hierzu die Baugruppe 4238-3. 6 im Stromlauf 4238/2-3 S) 

Das Netzwerk dient zum Abgleichen der RuckflufidSmpfung auf S 34 dB bis 
6 MHz. 
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30135 


Geratebuchse 


FHM 


14041/50 


I 

i 

Geratebuchse 


I 

FHM 


14041/50 



• And.-MHU^ 
zuit. I Nr. 



O^fum I Nam$ 



ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 



ItithrUbm [ 1 1 , 68 i WU 

b^urMwt 

ZL&<i j/^. 

normg*prHf{ 




Utf* Nf 


i 




fluf ^ ^ DlaU 


4258/;.' 3 a 


■ j 

j DlaU Nr. 

: 1 


Ertafr, 




fuf Lt$f9 




XCSiSUK MallMhtIt n 

Video-Fruf signalgenerator 


Typo SPF 













) 







^rri0if6lt-Pauf Nr, 

') ' ■ 

ArMtipw Nr. 



?fl; 05S4; 100 5 




* 



fhh^n 


Stock- 

icM 


DcAcnnufff 

- - 


So 9 k-Nr. 


' 


B'fiutrk\ttigcn 


1 


1 


S 


4 


5j 


6 


Bu28 




Ceratebuchee 


FHM 14041/50 




Bu29 

_ 




GercLtcbuohse 

. 

^ 

. 

' ■ 


FHM 14041/50 


■ - 












C 1 


■ 


Keraaik->Konden8ator 


CCO 68/8 


- ■ ■ - -■ ; 


c 2 




Soheiben trimmer 


cvc 10511 p 50 




c 3 




Keramik-Kondensator 


CCH 68/47 












' ' 












C 6 




'Xeraffllk^KondeQaator 


COG 68/8 




c 7 




Schelbentrinmer 


CVC 10511 p 30 




C 6 




Keraaik-Kondenaator 


CCH 68/53 




c 9_ 


i 

1 


Keraaik'Kondenaator 


CCO 68/15 






i 

1 
































Xeraaik-Kondenaator 


CCO 68/8 




C14 




Scheibentrlmaer 


CVC 10511 p 30 




. 




Keraaik-Koodenaator 


CCH 48/33 

i 




Ci6 




Kerasik-Xondeneator 


I 

CCG 68/15 


















! 
















C20 




Kf-Kondensator 


CKG 50054 u 1 




C21 




Tentalelko 


CEU 36343 u 10 











jud.- 

tUft. 


JJtd.-MHUg 

Nr. 


Ooium 


N^cttc 


Utfc Nr. 




U»t§ bcctckt 
out Blatt 


ROHDE &SCHVMRZ 




\ 1 


4230/2 3a 


. 




1 mOnchen 


MB 












DIall Nr. 

2 




















gtrekrUbci 


i 11.60 


Wu 










Ertah\ j 

/Cr L/i/# i 






bcarMct 




Wafl: 










:sjsrjm iMamtiiu,i. t. 






gcprOft 








■B 






Video.PrUf signalgeaerator 


Type SPP 


aorfcgt/nOft 








BWi 





















i-L'ioie 1 N 914 



uFi:; 26421 



Diode 1 N 914 



2-Diode Z 6 



Vvrhl/iU.-PaMt Nr. 



SID 02 D 


Oi-uJ 20^^41 


SID 02 N 


GkL 2B041 



W- ind.-MIHI]. 
TUit. Nr, 



ROHDE a SCHWARZ 

mOnouen 



'w . j Datum I Nam* 



Nr, g»sckrt*^ 1 1 • 6 0 V‘ ' i 

bmrb*H*t \ < f i P 

narmg^prUfl 



Datum I Nam* 




Usta t^4ieht 



4r50/2 Sa 



I SahaltiaiUUta xu 

Y i d e o - r li f n i ^ ; I i.'i I o n o r a t o r Ty ;j e SV v 



k2d; OCUi fOOS 6 7 
















If 

Makhan 


SHkA- 

xaki 




Saak-Nr. 




Bamarkuftffaa 


1 


2 


J 


4 • ' ' 


5 


6 


GI15 




3 i-Gl. SID 02 N 


GK£ 28841 






GI1.4 


; i 


Z~Dio(ie Z 6 


GEE 26340 6,5 







.Ill 

II 



cm 


HF-Kabel 


LKK 71903 




Kabel (Gr.) 


4258 - 90 / 74 - 




Kabel (Gr.) 


4238 - 90/64 




Kabel (Gr.) 


4238 - 91/57 




Kabel (Gr.) 


4238 - 91/57. 




Kabel (Gr. ) ' 


4238 - 88/15,5 


58 

cm 


HF-Kabel 


LKK 71905 


55 

cm 


UF-Kabel 


LKK 71903 


'W 

cm 


HF-Kabel 


1 LKK 91600 


1 51" 

1 cm 


HF-Kabel 


LKK 91600 


,3-2- 

om 


HF-Kabel 


LKK 91600 




Kabel (Gr. ) 


4258 - 87/23 




Kabel , (Gr.) 


4238 - '8^/50 



KJ 4 _ cm HF-Kabel 

' 54 

^^ 5 _ om_ 

K 16 Kabel (Gr./ 

8 ' 

K 17 „„ HF-Kabel 



K 18 Kabel (Gr. ) 

K 1 i^ ' Kabel (Gr.) 

K 20 Kabel (Gr.) 

K 21 Kabel (Gr. ) 

K 22 _ Kabel (Gr. ) 

K 25 Kabel (Gr.) 



Nr, 



lad.- lad.-HHUg. 
ttuL Nr, 



Dafam Nornt 



LKK^l 600 

LKK 91600 
4258 - 92/28 

LKK 91600 
4258 - .52/56 

4258 - 92/28 

4258 - 87/22 

4258 - 85.4/16 

4258 - 85 . 5 / 1*^. 5 

4258 - 05. 8/18 
1 \ u»f$ Nr. ' 



Aaoh 2«ichn9.4238-^ 

hi#T 2 u Stiicklist# 4230-90 St 

nacH Ztichn9.4233-90 

Aiorzu Stuck list* 4238-90 St 
f>ach Ztichng. 4230-91 
hjer tu Stuck list# j423^-9l St 
Aach ZcicHng •4230-91 
hicrzu Stuokliatt 4236-91 St 
Aach 2«ichn9.4238-68 

hicrzM Stuokllata 4233-68 St 



mo^jlichnt lang 
go s c h i rm t ve r 1 o t e t 



nach ZaiahAg •4230-07 
hiar* 2 u Stucklista 4230-07 St 
nach ZaichAg .4230-66 
hiarzu Stuoklista 4258-66 St 



ROHDE &SCmARZ 




1 CDK 


Dalym 


Noma 










g^Mthrhb— 


11.68 


Wii 










bavMM 




Wag 










9 %f>r&il 














aarmgtprJN 















425a/; 



Aach Za iohAg .4233-02 
hiarzu Stuck liata 4236-92 St 



I Aach ZaichAg.4230-^ 

I hiarzu Stiicitliata 4236-02 St 
I Aach Ztiohng.4238-02 
hiarzu Stuckliata 4238-92 St 
Aach Zaichng.4238-67 
hiarzu Stuck list# 4236-07 St 
nach Zaichng. 4238-05 
hiarzu Stuckliata 4238-85 St / 
Aach ZaichAg.4238-85 
hicrzu.Stuckllsta. 4238-85 St . . 

Aach 2a ichng, 4238-05 
^ hiarzu Stuck list A 4230-^^5 5t 

! Uti* t*9i4ht 



Btaii Nr, 

4 



S^hoUt^fUfth XU ^ 

Video-Prufsignalf^enerator Type SPF 



; 0S64; tOOS 




^ Stack- 
icickcm 







KJO cm 
27 . 

K51 «m 
KJ 2 cm 

K 53 

31 

■<54 cm 



K 3 

10 

f .37 

K^a 

1^50 cm 



Kabel (Or.) 
Kabol ( Or. ) 
Kabel (Gr.) 
Kabel ^or.) 
Kabel (Gr. ) 
Kabel (Gr.) 



HF-Kabel 



HF-Kabel 



HF-Kabel 



Kabel (Gr. ) 



HF-Kabel 



Kaoel (Or. 



Kabel \Gr. ) 



HF-Kabel 



liF-Kabcl 



4258 - 85 . 2 /IB 

42}8 - 05.4/17*5 

4258 - 05 . 5/20 
4258 - 05 . 8 / 18,5 
4258 - 85 . 2/18 
42J8 - 64/19 
LKK 91600 
LKK 91600 
LKK 91600 
4250 - 94/44 
LKK 91600 
4230 - 87/28 
4258 - _89/45 
LKK 91 600 



LKK 92220 



nach Z#ic hog. 4230-05 
hierzu Stiickliate 4238-05 St 
nach ^•ichng, 4238-05 
I hiarzu StiicK lisle 4238-<J5 St 
I nach ^eichng.4?3S-35 
hierxu Stuck list# 423^Wi5 St 
nach Zeichng, 4236-85 
hierzu Stuck! lete 4238-85 St 
nach ^aic hog. 4 238 -85 
hierzu Stuck list# 4230-*'5 St 
nach Zeichog, 4238-64 
hij^rzu St^klis^_422W-^ St 



an 3u7 no<'lichst lar**^ 

*i;cschir;iit verlotet 
nach Z«ichng,42'38-94 
hierzu SluckUste 4238-94 St 



nach Zeichng,423fJ-87 
hierzu Stuck! is tc 4230-87 St 
nach Zeichng.423f!*-0!ar 
hierzu Stuckliste 4230-0^^ St 



liF-Kubol 



LKK 92220 



K 40 cm 

53 



K 42 47 

.. cm 

46 

K 45 cm 

21 

K 44 I cm 



iiF-K.'ibol 

HF-Kabel 



HF-Kabel 



HF-Kabel 



isF-Kabel 



LKK 71905 
LKK 92220 

LKK 92220 

LKK 92220 



LKK 92220 



K 4 o c.r, ur’-Kauei 

' 54 

K47 f.m iiF-Kabel 



LKK 92220 
LKK 71905 



i rrM/M.-fiout* Nr. 



Mr. 



ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 





Video-Frul'sigaalg;enerator Type G^*F 

















I, 



if. 

Mi 

5|l 

11 ^ 

Jf 



xjix 

A®/»4- 

x»ioh*n 


StOdt- 

xaMf 


Bt* 0 /inu»g 


$uoh-Nr. 




B 0 m 9 rktifig^ 


f 


2 


S 


4 








— 


, ..... 


■ - - . • ■ - - - ■ • 


.... .. . ..... 












L 1 




Filterspule (Gr.) 


4238 - _5j. 5 


hiersu bes^Stiickliete 


L 2 




Filterspule (Gr.) 


4238 - 5.5 


bierzu bea.StUckllste 


L 5 




Filterspule (Gr.) 


4258 - 5.5 


hlerzu bes.Stiicklisto 
































Uo 1 




Gtiriebe-Synohronfflot. 


zk 12051/15 






— 





— V- ■ ‘ 




- ■ - . 


R 3 




Schichtvidarstand 


WFK 521 k 2,2 




R 4 




Sobiohtviderstand 


WPF 221 K 68 


• 


R 5 




Schlchtwideretand 


VFE 221 B 47 




R 6 




Schiohtvlderetand 


WFB 321 U 10 




R 7_ 




Sciiichtwlderstand 


WPB 221 k 3»3 




R 6 




Sohicbtvldarstand 


»FB 221 k 2,7 




R 9 




Schiobt'Drebviderst. 

[ 


WSG 11010/5 k 


0 


RIO 




Schicbt-Drebwideat. 


4258„ - 41.8 




R11 




Sohiobtwiderstand 


WFE 221 k 1,5 




R12 




Scbichtwlderstand 


WB 221 k 4,7 




HI 5 




Sohic bt-Drehwiderat. 


WSG 11010 / 2,5 k 




RI 4 




Schichtniderstand 


WPB 221 k 10 


- ^ . 



rvM/itt.^Pwtw Hr, 



ArMtMpQUtm Nr. 



<$> 

ROHDE & SCHWARZ 


/Of/. 


Nr. 


O^tvm 


Nam§ 










mOnchen 










1C1>B . 


Doium 


Namx 










gotthfhhaa 


mas^ 


















IB 






— 


mm 


fgmsM 


piy 


■ 






^mQrmg$prifi 


BBBi 


Bi 


H 









U$i% Nr. 



4258/2 Sa 



Uri* k*9Hht 

9ut BleH 



Blah Nr. 



'6% 



ErtQtt^ 

IQr U»t9 



SimsSiA / Schalth/Wth zm 

Video-Pruf eignalf^enerator 



Type SPF 



M; 0 B 64 ; 100 5 













♦ 

' # 



f 



lit 

if 
IIj 






t 0 fcJttn 


jM 




S^^Nr, 




tNmtrkwgti 


f 


i 




4 


5 


$ 


R15 




Schioht-Orehulderst. 


4258 - 5.16.9/5 


k 




naoh Zeichnung 
423803. 16.9 


HI6 


' 


Schioht-Drehwiderat* 


11256 - 5.16.9/1 


k 




naoh i^eichnung 

_4238-3-16.9-. 


an 




Schi oh to Drehwi de rst . 


4258 - 41.8 






R18 




Schichtwidorstand 


WPfi 521 s 150 




R19 




Schich t»i der 8 land 


WEB 521 E 35 








R20 




SohiohtoRrehvidarst. 


WSG 11010/100 




R21 




Sohlchtwlderstand 


WFE 321 B 270 




R22 




Drahtwiderstand 


WD 2/2 




R23 




Scbiohtwlderstand 


WFE 321 K 10 




R24 




E«lBl8lt«r 


WHD 292/500 ■ 




H25 




Sohlehtvidarstazid 


WFE 321 It 1. 




R26 




Sohiohtviderstand 


WFE 521 B 270 








R27 




Sohl oh tvidftra t and 


WFE 521 B 27CF 






H28 


' 


Drahtviderstand 


WD 2/6 




R2^ 


i 


Sohio b t wi d« r B t and 


WFE 521 B 560 




RJO 




Drahtvi dhratdnd 


WD 2/6 ' 




?AL 




Schi oh twi da r 8 tand 


WFE 521 S 560 






• / 


^52_ 




Schioht«ider 8 tand 


WFE 321 E 82 












Sohichtaiderstand 


WFE 521 k 56 




R54 




Sohiohtaldarstand 


WFE 521 k 47 








R55 




S c h i c h t •.*' i d e r s t a n d 


WFE 521 E470 














■ 








R550 




AbechluBwiderstand 


RUF 35524/75 1 








!L5.l 




AbschluOwiderstand 


RMF 33524/75' . 






je nach Auftrag; 


■i55JL 




Abschlufiwideratand 


RMF 53524/75 • 






nnr bei Verwendung 

to. s t/^ b 1.1 c a e ri. 






Abschlui?.wid erst and 


J®F_:5 5524/75 , / 


* 












' 

1 





rvMfm.-Pmt99 Nr, 



<8> 

ROHDE &SCmJARZ 

M0,\'CmN 


fUtt. 


Nr, 


Daittm 


Nam 


Utfa Nr, 

4238/2 Sa 


Uita tatisltf 
oui 




1 ^ 1 












Bhtt Nr, ^ j 


IlCDE 


Cetan 


Nam 












rTT7SE~ 












furUstw 


1 














/ SthaUt^Klftia tM ■ 

Video-^PriiJfBignalgcneraio^? Type SPP 


1 














1 






MMM 









i; m*; fOOS 

. i - : . 




Nr. 



). 



Nr. 



x*fah9ti 


jnM 




SocA-^fr. 






1 


t 


J 


4 


5 


a 


R1 1 




Slgnalleuohte 


4250 - 45.2 




R1 2 




Kleinlanpe 


HLT 32400 




R1 3 




Klsinlampe 


RLT 52400 




R1 4 




Kleinlampe 


RLT 51200 






HI 5 




Klsinlaaps 


RLT 52400 


(zu S8) 


















% 
























Rs 1 




Eelais 


RSQ 110020 




Rs 2 




Ralals 


asj) 110020 




Ra 5 




Rslais 


rsd 1 10050 




Rs 4 




Relais 


BSD 110030 


— 


-■ 1 






i„ .. 




* 


SI 




_Kippschalter 


SKH 33103 




S 2_ 




Schiebssohaltsr 


SSB 12500 




1.5. 




Uikroschalter 


SDH 35300 




3,1 




Hikrosohal t«r 


SDH 33500 




3 ,5 




Scbisbsschalter 


4238 - 5.10 


bearb.aus SSB 12300 


S_ 7 




Schalter-Aggregat 

% 

Schal ter-Aggregat 


4238 - 41.4 /... 
4230 - 4.1 .’4/2.. 


-s 


ja nach Auftrag; 

flir Normal ausfuhrung biw.AusfUrg* 
jiach Standard: 0, K, L 

fiir • Ausfuhrung Standard: M, 


s e 




Dx'uckaohaltsr 


SJ>D 2054O ,> 




s 9 




S paanungswahl « r 


FD 605OO . 


hlerzu 1 StUck 
FJ> 60599 


























' 


' 



<%> 

ROHDE & SCHWARZ 

MONCHEN 


i*d.. 

TH*1. 


Nr. 


Dofttm 


N^mt 


Utf* Mr. 

■ 

4236/2 Sa 


Uth b9*t*kt 

BhU 

eitiiNf. 

8 




















Oahm 


A/am* 












11.68 


Wu 


m 


miii 






Efia (4 j 

fQrUth j 






Wag 


IK 


mm 






Mollimih n 

Yideo-Prufaignalgeae3|^a4oqf Type SPP 


fprB/i 










- 




§9fmg^prif1 















a; Om; 100 S 















isf mmttr Eiqtntum 

wnttfugf* Verwtriung, Mftf»i}ung en ead<tr* at 
ttrafimr aad icJ^od^aertaf^pfichtig^ 



Stick- 
Ktnn- gaJft 



04it9tunmg 

‘j 




d§m0rhu»g0ti 



chmol zoinsatz 


T 1,0 B Bin 41t)71 
T 0,^ B jin 4r^71 x) 


bei 110... 1?!; V , 

bei 720... 2Y) V 


chmel ze insatz 


Bi 1,?‘; C DIB 41‘:>71 




chmo 1 zeinsatz 


M 1,?S C BIB 41‘)71 





chmel zeinsatz 



u \,?b c Dii; 4 i*?7i 



x) ... , 

' rr I I rt * . T 'y 1 



zua^itzl. jb 2 3 t*i:irfiatz 


















• 

* 


^ 1 

‘’.5_ 




FBT-Trana. ? N 24‘;8 . GS*;. 26440 




r 4. 


1 

1 


Si-Tran??. 2 N 708 rt Gi*^’ 24541 





ni-Traru^. 2 N 








Si-Trann. BSY ^2 
Si-TrariG. BSY 5^ 



5i-Tranr. . 2 N 5024 



GQF 2S442 
i 2442 



i sol ie rt ei nge b au t 
isoliert o in gcbaui 



isol lert eingebaut 



ind.- Ind.-MttUg. 




! 


zust. Nr. 


Ocdum 


j Nam§ 

f 



ROHDE a SCHWARZ 

mOnohen 





Datum 


Namu 


g*3€hfwh4ffi 


11.68 


till 






V’aA 


g»pr£f1 






normgtpruff 


I 






Sth<stii%iUi$i9 XU 

Video-i'riif s geuorator Type Si'i*’ 
























rmtki 

rmieh^m 

^ i 

t i 






iNetztrafo (Cir* ) 





Impul 8 -Si)rung-?)ignal 



ZusatzaiKnal f . 
Verzorrungnraoseung 



Dachachrage- 

Vorverzerrer 



2302 



42383 



4236/2 - 3 





Wischer ( 81 ;.) 



8 AS-Snd 0 tufe ,(Gr.) 



Umachalter f.Normimp 
u.Hilf aimouls (Or.) 



4238/2 - 15 



4238 - 16 



4238 - 17 



Hivrzu b«t. SiropUuf, 



Schalit«illiftie ur>d SiviCklisU 




425B - IQ 



Zeileno8zilletor(Gr. ) ]| 42J8/3 - 2? 





Aun tastiinpul s(Gr . ) 



4238 - 


iy 




4238 - 


1'2/M 


f > 





" ■ ROHDE & SCHWARZ p443l 

mOnchen 1 



ICjK ' Oaf urn Nam* 



kaHtffoaaa Nf. ^ 9**^>Mahaa 11,69 V/li 

flTag 



aarmaagmsfl 



Xrtrf.- irnd.-MiHlf. 






Mi. Nr 


Datam 


Nama 




U»t(t Mr. 

42^6 /P 


I LUta 

\ 

I cat BMt 


A y V / ^ OCX 


I dktH Nf. 

10 

I 


Cf§ati 
/dr U»ta 




MalHafllNt* ta 




Vi d eo - r fs i gnal gene ra 1 0 r T;,' ; 


)C $PP 






























f(0ntt- I foMl 



J 



^yncnroniapuls(iJr. ) 



4^53 •. 20 



- 20/M 


Kitriu bog. Stroolouf, 


4 2}» - 20/K 


Schalit»‘illUio uod Stucklisto 



) v,ahl\^cisq je nach Auftra,; 



,ie nach Aul trat' nac 


h CCIR Hep. 508-1 


*1 tandard s D, G, H ( 


f -4,^5581875 iiilz) . 

SC* 


,1c nacr* Aui'tra/; nac 


h GCIH He 500-1 



tandard: D, K, L 



ROHDE & SCHWARZ 

MUNCHEN 



Nam§ 



A/b*iUp«^$0 Nr, f 1 « 68 V/U 

\ 7 a^c^ 

g*prQft 

tiormy^pfi/i 



Si^M^^iSthaltMlU,* jra 

; ' i d o o - i ' r '7 f s i c; a a 1 f, e n e i - a 




















I 























BAS - Endstufe 

(siehe 4230 - 16 S ) 



n(T» 



Umschalter fur Normimpulse und Hilfsimpulse 

(sieh* 4236 - 17 S) 



Zeilenoszillator 

( sieh» X ) 



mil rm 






IH 



6 7 8 9 10 1? 12 13 14 15 16 T7 18 19 20 2 1 22 2324 25 28 27 26^ 30 31 32 33 ’ 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 2 3 24 2 5 26 27 28 29 30 31 32 33 .,.^2 3 4 5 6 7 8 9 K) 11 12 33 14 15 16 17 18 19 20 21 21232425 26 27 28293031 32 13 

yTTTTT-TTTTTTTTTTrTTTTTTTTYTT -^ TTTTTfTTTYTTYTm'rTyTTTTTrrTTTTTT '-^ 



Austostimpuls 

(siehe * ) 

I I I I t-1 I I 1 i I iXl ii ^4 1 ^ 4 

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 293031 32 33 




l!!!lllllBainmiinuHiM!B!iHNran!iiM||U 




2 V S A[Ah]H[S„] 

I Alisgang fur Norm ur>d Hilfsimpulse 



V 5 A M 
Eir>gang fur Normimpulse 



ischub 

nehe 4238/2 -IS) 



, 17 , , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 - 24 , 25 ^ ^ 

" I ' M I * I * I *1 N H ‘ I 

Y2 Jmpuls-Sprung- Signal BN 4231 



Jmpuls-Sprung- Signal BN 42381 
Zusatzsignol f Verzerrungsmessung BN 42382 
Dachschrdge-Vorverzerrer BN 42383 















ROHDE & SCHWARZ ■ MONCHEN 



5 




10 



11 







20idm.Hr. 


Vi deo-Prufsignalgenerator 


4238 P 



10 



11 































Mh4k, 






Nr. 







LKK 91600 
LKK 91600 


^ . _^.3SSfc!1 


LKK 71905 
LKK 91600 





Q9$ISl»i»b«M 






itfirefi 






4258/2 - 1 Sa 



im3LlS*iflil»ia$ltn 
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Sehichtvideratand 


WFK 521, E 276 




R402 




Sohioht-Drebviderst. 


WSG 21031 K 100 




R403 




Sohichtvideratand 


»FE 321 E 68 




R404 




Schiohtwiderstand 


WFE 521 E 22 




R^5 




Schicht-Drehviderat. 


WSG 21051 E 100 


• 


R406 




Sohicht-Drehwiderat* 


WSG 21031 E 100 
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Sohicht-Drehwideratt 


WSG 21031 E 100 
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1 CDE 
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99preff 






i>atem 



4,-tbr49 



Nam^ 



vm 



zmt 


Nr, 


thtgm 


Nmp4 












































i 
















t/»« Mr. 



Uttw b4»teht 
mi» Blaft 
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4238 - 1.3 
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4258/2-1.4 


Treppengenerator(Gr. ) 


4238 - 1.5 


230-kBs-Reohteok(Gr. } 


4238 - 1.6 


13-kHz-Rechteok (Gr.) 


4238 - 1.7 


Impala-Foner (Gr. ) 


4238 - 1.8 
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30-Hz*ReohH;eok (Cr.) 
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42 38- 1 9/K S 
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Kf-Kondensator 
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Kf-Kondensator 


CKD 2 / 60/500 




) 

f 
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.&:§ 1 

in— 


0457 




Kf-Kondensator 


OKD 2 / 300/500 




0438 




Kf -Kondensator 
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Keramik-Kondensator 
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Tantalelko 


OBU 36543 u 100 
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Tantalelko 


OEU 56545 u 100 
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Kf-Kondensator 
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0447 




Kf-Kondensator 
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Si-Diode 1 N 914 



Si-Diode 1 N 9 M 



Si-Diode 1 N 914 



Si-Diode 1 N 914 



Si-Diode 1 N 9 U 



Si-Diode 1 N 914 



1441 Si-Diode 1 N 914 
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R441 
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GFj:J 
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GFG 
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GFK 
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GFE 


26421 


GFi; 


26421 


GPP 


26421 



L 435 




Drossel 


L 456 




Drossel 



DUP 125/8 



DUP 123/8 




Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 
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Schichtwiderstand 
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Schichtvider stand 


WFE 321 k 2,2 
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Schichtwiderstand 


WFE 521 k 1 


































R449 




Schichtwiderstand 


WFE 321 k 10 




R450 




Schichtwiderstand 


WFE 321 k 15 






R451 




Schichtwiderstand 


WFE 521 k 1 
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Schichtwiderstand 


WFE 321 k 10 
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Schicht-Drehwiderst. 


WSG 11010/50 k 
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Schichtwiderstand 


WPE 321 k 2,7 
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B 










tH;»m;-1«0S 


• • 












BwteiiHung 



3adi-Nr. 
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C 479 



C 480 



Kf-Kondensator 

Kf-Kondensator 

Kf-Kondensator 



Kf-Kondensator 



Keramik-Kondensator 



Tantalelko 



CKD 2/100/500 



CKS 5000/125 



CKD 2/100/500 



CKD 2/100/500 



CCH 68/68 



CEU 56543 u 100 



C 484 Tantalelko 



C 485 Kf-Kondensator 



CEU 56545 u 100 



CKD 2/200/500 



C 486 




Kf-Kondensator 


CKD 2/I000/ 


'125 


C 487 




Kf-Kondensator 


CKD 2/500/500 
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stuck- 
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And.-MMtg. 

Nr, 






tM* Hr. 
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3 
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Schicht-Drehwiderst . 


WSG 11010/25 k 




R479 




Schichtwider stand 


WFK 521 k 5,6 




R480 




Schichtwider stand 


WFE 521 k 22 




R481 




Schichtwider stand 


WFE 521 k 4,7 




R482 




Schichtwider stand 


WFE 521 k,1 




R485 




Schichtwider stand 


WFE 321 k 1 




R484 




Schichtwider stand 


WFE 521 k 47 




R485 




Schichtwider stand 


WFE 521 k 1 




R486 




Schichtwider stand 


WFE 521 k 18 
























R489 




Schichtwider stand 


WFE 521 k 10 




R490 




Schichtwider stand 


WFE 521 k 10 




R491 




Schichtwider stand 


WFE 521 k 18 




R492 




Schichtwider stand 


WFE 521 k 18 




R493 




Schichtwider stand 


WFE 521 k 10 




R494 




Schichtwider stand 


WFE 521 k 10 • 




R495 




Schichtwider stand 


■WFE 521 k 27 




R496 




Schichtwider stand 


WFE 52i E 470 
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Schichtwider stand 


WFE 521 k 27 
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Kf-Kondensator 


OKG 50055 n 470 
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Kf-Kondensator 


OKG 50055 n 470 
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Kf-Kondensator 


OKD 2 / 1 000/125 




C 504 




Kf-Kondensator 


OKG 50055 n 470 


t 


C 505 




Kf-Kondensator 


OKS 5O000/125 
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Kf-Kondensator 


OKG 50054 u 1 
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C 507 




TantalalKo 


GBU 56545 u 100 
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KS-Kondensator 


OKD 1/50/125 
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Tantalelko 


CBU 56545 u 100 




0511 




Keraaik-Kondensator 


CCG 68/15 






















































0150 
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Z-Diode ZF 6,2 


GEE 254^0 E 6,2 
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? 
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4258 - 1.5 Sa 
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3 


4 
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$ 
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. 


Si-Diode 1 N 91 4 

— 


GFi 26421. 






CI50 


A 


Z-Diocic ZF 6,2 


GEE 2 i\ 2 b E 6,2 






GI50 


3 


Si-Diode 1 N 914 


GFE 26421 






GI50 


5 


Si-Diode 1 N 914 


GFE 26421 
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Drossel 


DUP 123/8 




• 
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Droseel 


DUF 123/8 
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R 501 




Sehichtwiderstand 


WPE 521 k 1 




R502 




Schlchtwiderstand 


WPE 321 k 10 






K 505 




Schlchtwiderstand 


WFK 321 k 10 






R 504 




! 

Schichtviderstauad 


WFK 321 E 100 




«505 


i 

I 


Schlchtwiderstand 


WPE 321 k 22 




« 


J506 




Schicht-Drehwiderst. 


WSG 11010/500 






R 507 




Schlchtwiderstand 


WPE 321 E 330 






R5O6 




Schlchtwiderstand 


WFE 321 k 330 






R 509 




Schicht-Drehwiderst. 


WSG 11010/1 U 






R 510 




Schichtwideratand 


WFE 321 B 68 






R 51 V 




Schicht-Drehwiderst. 


WSG 11010/250 
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Schlchtwiderstand 


WFK 521 k 1,5 










Schlchtwiderstand 


WFE 321 k 3,9 
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WFE 521 E 470 





V$nfhtf6tl-Pau*$ Nr. 



I 



Arb0i1spmi4^ Mr, 





'A SCHWARZ 


lK 9 i. 








Uti0 Nr. 

4238 - 1.3 Sa 


Ll 9 t 9 b 99 t 9 ht 

9 tu Blatt 


Rnnnt 


a 




10.65 


Wa (7 


1 mOnchen 


, man Nr. 

2 


b 


1 5296 


12.67 


Wag 


1 EKK 1 


Nam9 


c 


14162 


1 .69 


Wa_£_ 


£r 99 fi\ 

fir U*t§ 


g 9 fhrM 0 M 


24.6.65 


Wu 














Wag 












g^prift 




mm 


1 




j 




Sagezahngenerator (Gr. ) 




normg^prijt 




mm 


















• 


w 

Kenn- 

zelchen 


StSek- 

zaht 


Banennung 


Saeb-Nr. 




Bemerkungen 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


R516 
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R 517 
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R 519 




Schichtwider stand 


WFE 321 k 2,7 
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Schichtwiderstand 


WFE 321 k 1,2 
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Schichtwider stand 
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l<«1 

•a fc » 

r|l 

§45 - 
N §» 

•S ft 

Q S 

) 

Vervietfdit’Pause Nr, 

) 


Rs 51 




Relais 


RSD 110030 




Rs 32 




Relais 


RSD 110030 




Rs 35 




Relais 


RSD 110010 












































St 42 




Steckerleiste 




enth. in 4238 - 1.3 










































<g> 

ROHDE &SCHWARZ 

MONCHEN 


And.^ 

zttit. 


And.-MiiUg. 

Nr. 


Datum 


Nama 


U$f* Nr '. 

4238 - 1.3 Sa 


U$t9 buttbi 
au 9 Blatf 


















BMt Nr. 

5 


EKE 


Datum 


Nama 










£r«a/z] 
fur Uita 


Arbeitspaus9 Nr. 

i ^ 


geschrhben 


24.6.65 


m 










bearbeifef 




Wag 










)SSamU l ScbatthiWste zu 

Sagezahngenerator (Gr. ) 


geprOft 














tiormgeprufi 















m ; 086^: 100 s 












Si-Trans. BSY 52 


G(^F 25445 


Si-Trans. BSY 52 


GQP 25445 



V9r¥htfd!t.‘Paus9 Nr, 



Arb9it9peu99 Nr. 




IMnbuhhi 
at Btati 



ROHDE & SCHWARZ \ b li 5296 

mOnchen 



1 CI)]^ Datum Nama 



gesehHabenl 12.6? |Wu 



baarbattui 



g^praft 

normgBprOfl 




4258 - 1.5 Sa 



Ertati 

farLMa 



/ ScbalthittMa zu 

ScLgezaniigenerator (Gr. ) 



428: 0866: iOOS €1 




























^ i 

CL 

a 

^ s 

•- a 

5 tn 



Q- S 



0) — . 

i< s 

•? Ill 3» 



§ 7 ? " 

r ® 3 <b 

- -?5 <^1 

{/) < m o 



( I 



10 .11 .12 .13 .14.15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 27 26 .29 .30 31 .32 .33 

I I \ 1=4^1 I I I I » » » « I M I I I Ml 



Jmpuls- Addition 



MM 1712 



rii 



Mr 519 


T505 


T 2,7k 


BSY52 . 


ti 





Arbeits 



4238- 1.3 



Sdgezahngenerotor — 
Schichtseite 




:iB lAnaiMncw %n 6/5 ^0 m 



Umkehrstuf# -J I — Jmpedanz^ 

wanaler 





Relais und 




Steuerleitung 


Signal 


an 5t42. 


5/6 



5 41 IV 



541 VI 



541 vn 



keiri’ 5ignal 
Sdgezahn 

Sdgezahn 4 3 Zeilen ws 



Sdgezahn 4 3 sw 



Treppe 



Relais in Ruhelage 



Relais in Arbeitslage 



Osziliogramme gtmessen mit Tastteil^r ■ R^^WMTL.C^^IOpF 
Gleich%pannungen g^me^sen mit RohrtnvoitmttT ^ Rf^fOMJl (z, B.UR 



Die der 

Wi i«| 






Sfra m hu f zu ' '' 

^ Sdgezahft^enerator (Gr.) 




’fc-' 



m 



hierzu SchaltteiUtste 4238 iJiSa 



4238 - 1.3 S 



w 
























tauchgelotet nach HVN 230 




( 5 Stuck) 



- 1.1.6 und 1.1.7 nach dem Tauchldten geklebt nach HVL ^20 
C508 auf GZK 304010 



hierzu Stromlauf 423d - 1.3 S 
Stuckliste 4236 - 1.3 St 



<a> 

ROHDE a SCHWARZ 

mOnchen 


Halbzeug, Werksfoff 


EKD 


Tag 


Name 


And.’ 

zust. 


iltd mHIg 
Nr. 


Tag 


Name 


gazehhnaf 


30.6.65 




a 




25.8 65 


m 


baarbahai 






b 


13296 


5.2.68 


Ss 


gaprap 




f 


c 


14162 


30.1.69 


Grb. 


normgapr. 















Unfoieherte MaBe 



Zechn, Nr, 



MaBsfab 



1:1 



4236 - 1.3 



Ersatz fOr 
Zehhnung 



Sagezahngenerator (Gr.) 




















K!^ 






SMk-Nr. 


V 


1 


S 


4 


-1 


— 


- ■•■ - - - '■ ■ - 


- • -- - - 


1 
















C 531 




Kf-Kondensator 


CKD 2/300/300 


C 532 




Kf-Eondanaator 


CKD 2/100/500 


C 555 




Kf-Kondansator 


CKD 2/300/500 


C 534 




Kf-Kondenaator * 


CKD 2/100/500 


C 555 




KX^Kondenaator 


CO 2/1 000/1 25 


C 5 J 6 




Kf-Kondenaator 


CKD 2/100/500 


C 557 




Kf-Kondenaator 


CKD 2/100/500 


C 530 




Kf-Xondenaator 


CKS 5000/125 


C 559 




TantaleXko 


CWJ 36543 u too 


C 540 




Tantalelko 


CEO 36343 u 10 


C 542 




Kf-Kondenaator 


CO 2/200/500 


C^A 2 


j 


1 Kf-Kondenaator 

■ 

' 


CO 2/200/500 






I 






i 

" " 


1 












QW 


i 


Si-Diode 1 N 914 


.GFK 26421 


0155: 




Si-Diode 1 N 914 


GFH 26421 


01512 


i 


Si-Diode 1 K 914 


__ GF2; 26421 J 


01.51 


i 

L__ 


3 i-Dipde _1 N 914 


G P _ii 26421 


i 












Nr, 



«r. 



ROHDE &S(mAkZ 

MOKCHcN 

) (J J) Detam j Hem 



tu€krf,i»i, S . 5 . t' 4 I'il 



imrMM 









423^2-1.4 Sa 




■* * Ent^fr] 

fir UtU 






XlSOatlMIUthu 

HF-4.ustastlapula (Or. ) 








9»b0fyfh mi mh^i 

9ir9fhmr 0ck0^ms*rMtz^fa9i)ti§, , 



m^K 

KrX 

t^kmi 


SH^- 








dmnmiiMngmi 


1 


i 


$ \ 


4 


5 


$ 


\ 

i 






.... , . , .... 


- - • ■ 


L551 




Drossel 


DUP 125/8 




L552 




i 

Drossel 


DUP 123/8 




! j 

11-555 




Pilterspule (Cr.) 


4258 - 1.4.5 


hiarsu bes.StUokliste 








































• 












R551 




Schiohtwidcrstand 


WFK 521 k 2,7 




R552 




Schiohtwiderstand 


WPK 321 k 2,7 




®555 




Sohichiwiderstand 


WPK 521 k 15 


■ 




®53_4 




Schioht^Drohwlderat* 


WSG 11010/10 k 




?553 




Schichtwlderstand 


WFK 521 k 1 




K556 




Schicbtwiderstand 


WPlfi 521 k 2,7 




■' 


V 








R557 




Schiohtwiderstand 


WPE 321 k 22 




, - 


R550 




Schiohtwiderstand 


Wi-'K 321 k 1 




R53? 




Schiehtwiderstand 


WPK 321 K 150 




R540 




Schichtwl'derstand 


WFK 321 k 1,5 




R541. 




UeiSleiter 


WHD 452 / 130/10 






























• 




R546 


- - — 


Schiehtwiderstand 


WFE 521 k 2,7 


« 



■vM/M.-Pmis^ Nr. 





Namz 


Z9it Nr. 





ROHDE &SCHV/ARZ 

mOnchsn 



1CD;*J I tyaium I 



^•wAf/.A#*Ko5*69 Wii 



b%9rb9it9t 



§9^a/i j 

»9fmg9pri^1 i 




Utf9 Nr, 1 


1 U$tm h9»i9hi 




9Ut Bltttt 


4230 / 2 - 1.4 Sa 


Bi 0 it Nr. 


_ _ j 


2 


i 




fQr UrU i 




sssaam 1 S>AallM(Utl» n 

HF-Austastimpuls (Or.) 














Mttfnkm 



Sf^ 



R 542 

^48 

RM 9 

R550 

R 552 

R55^ 

1555 

11 ^.. 

®555 

»556 

R557 

9558 . 

R559 

n '360 



Sohiohtvldarstand 
Schloht«ld«rs ta&d 
Sohloht^Brehwidarst. 
Schichtvldarstand 
Schlchtvlderstaad 
Schichtwldarstaad 
Sohi eh tvi d a r s t an d 
Schi oh tvl da rs taad 

HalBlaita r 

Sohiohtvidarstand 

Soh^htvidarataad 

_S^iohtaiderstand 

Sehiohtwidarstand 

3 c nich t w ^d_e _ 
Relais 
y Relais 



Staekarlaista 



WPB 521 k 2,7 
m 521 k 10 
WSG 11010/5 k 
WPK 521 k 1 
IFB 521 k 2,7 



^ 55 i 

^532 

.■^553 

T534 

T535 



i -Tran 3. B 3Y 52 
Si-Trans. BSY 52 
Si-Trans. B3Y 52 
Si-Trans. BSY 52 



Si-Trans. MM 1614 



WFS 


521 k 22 


WPB 


521 K 470 


WPK 


521 B 550 


WHS 


292/500 


WTV 


521 k 2,7 


WPK 


521 k 3,5 _ 


WPK 


521 E 220 


WPK 


521 E 470 


WFE 


121 k 47 


ftSD 


110050 


R3D 


210 01^ __ 


Gt^P 


25445 




25445 


GviP 


25445 


Gt*P 


25445 




anth. in 4258/2-1.4 



G^K 25544 



f Hr. 





ROHDE & SCHWARZ 

HdNCHEN 



CDil 



4258/2-1.4 Sn 



Er»ats\ 
far U»l9 






f S4h0tH€tW*f9 M 

HS^Auetastimpula (Gr* ) 



iHafi 




























^ E 




♦ 2 


a 

E 


t: S 


u. 


s» < 




2 1 . 


1 


01 ^ 


dn 





a Bei Rechtecksignalen . Normatsagezahn und Treppe und be: 
Ruhestellung oiler Tosten von S41 ( kem 0- Signal) 

b . Bei Sagezohn m»t 3 Zeilen weifB bzw 3 Zeilen schworz 



Os2(Uogramme gemegsen rmt Tastteiler^ R ^ ^ W fi ,C^^10pF 



/ 



hierzu 






SchaUteiiliste 4238/2-! 4Sa 



j /eiehn A/r 

i 4238/2-1.4 S 

1 



HF- Austastimpuls (Gr) 



Uberlagerungsemschub ongeschlossen 

und Austastung emgeschaltel , Taste HF gedruckt 








3 



5 



7 




a Bei Rechtecksignalen , Normalsagezahn und Treppe und be; 
Ruhestellung oiler Taslen von (kern B- Signal) 

b Bei Sagezohn rmt 3 Zeilen weiB bzw 3 Zeilen schworz 
OszfUogramme geme^sen nmt Tastteiier, R ^ - 10 M fL ^C^S>0pF 









tauchgelotet nach HvN 230 



A23d~hl.6 
A236-U. 7 



• — ^ 55 ^ — • 
H RSS £ 



GZT 2037U5SWck) 




6ZK 34170 



•-fSGS33h* 

H 4 - HEGS -* 

• . 

• C 533 .[; 

/ T rf n L 



^552 h 
4 R S3 6 




0 




*N 

r> 


I0 


i i-j RSSe J 



# C 5^2 

[ cs^rt 



1 

^ M I 

I. ^ ir> 

R J ± ^ 



»- { R533 h > 

> HZS 3 Zh « 

»- ( /? S 3 r 

» j CS3J [ « 



- 1.4.1 



R534undR549 ohne WZG 11002 

-1.1.6 und -1.1.7 nach dem {Tauchl6t»n geklebi 
nach HVL 620 



hierzu 4236/2-1.4 S 
4236/2-1.4- St 



] %Prc}tkUon 
I £ 




ROHDE &SCHWARZ 

M0NCH£N 


1 CDD j Datum 


* Namo 


g$ztlch/i0t JJ 2.69 


Mir 






VprOft 


-\fC- 


ftarmg^pr. 





Halbzeug, Werktio/f 



Ueitohrhrte MOB 0 i Zeichn, Nr» 



Oaiam i Nom0 




MaSsfab 

1:1 



4238/2 -1 .4 



HF- A ustastimpuls (Gr.j 



S; Om; 200 S 6S 



j 6;0m; 






















C565 



C 566 



C567 



C 568 



C575 



C576 



C577 



C57fl 



C579 




GI 56 



GI 56 



G 




0157 




KS-Kondensator 



KS-Kondensator 



Tantalelko 



KT-Kondensator 



KT-Kondensator 



Schei ben trimmer 



Keramik-Kondenaator 



KS-Kondenaator 



Kf-Kondenaator 




i-Diode 1 N 914 



Si-Diode 1 N 9 H 



Si-Diode 1 N 9 U 



Si-Diode 1 N 9 U 




Z-Diode ZP 6,2 



Si- Diode 1 N 9*14 



CKD 2 / 100/500 



CKD 44215 p 100 



CUU 56545 u 100 



CKK 62564 n 1 



CKK 62564 p -470 



cvc 11522 p 16 



CCG 41/6 



CKD 2 / 250/500 



CKS 5000/125 



GKJ:; 26421 



CPE 26421 



GFE 26421 



GFE 26421 



GDK 16421 



GKE 25420 K 6,2 



GFK 26421 







L 565 




Drossel 


DUP 125/8 




hiorzu bes.Stiickliste 




Aad.-MiHtg. 
xutt Nr. 



i Nr. ^ 

ROHDE a SCHWARZ 




4258 - 1.5 Sa 



Treppengonerator (Gr. ) 



I • Lki9 
an 3 BJaf/ 



BhiiNr. 



















































m 

Nrf- 

ATa/M* 

fichm 


smk- 

nki 






♦ 


B9m0rkMMi9H 


1 


i 


3 


4 


1 


€ 




R566 



R567 



R568 



R570 



R571 



R572 



R5T4 



R575 





R 580 



R 581 



R 582 



R5841 



R^63 

R 586 



R587 



R58 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schicht-Drehwiderat 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



HeiQleiter 



Schichtwiderstand 



WFi: 321 k 10 



WFi: 521 k 10 



WFi! 321 k 68 



WSO 11010/25 Ic 



WFK 321 k 3,3 



WFJS 521 k 18 



WPK 321 k 18 



WFii 321 E 680 



WFK 521 k 2,7 



232/10 k /10 



WFE 321 E 560 




Schichtwiderstand 


WFE 321 k 1 


Schicht-Drehwiderst. 


wsu 11010/50 k 


Schichtwiderstand 


WFE 321 k 68 



Schichtwiderstand 



Schicht-Drehwiderst. 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 



WPE 321 k 39 



WSG 11010/10 k 



WFE 321 E 680 



WFE 321 k 3,9 



WFE 321 k 39 







I rrh^M.-Pmu* Nr. 

\ 

f , i 

j I 1 C I Dci'dm I Namt 



brntrMH 

tiormgepr^ff 



UrhNr. 


LMi9 M9lit 
mu BMt 


4258 - 1.5 Sa 


BhIINr. 

2 



i tu 

Treppengenerator (Cr. ) 



S; OfUi 100 s €1 
































































ArMitpmiit Nr, 



f(0nn» tchl 
XtIchM 



B^ntmung 



B^mulamgm 



R5891 Schiohtwiderstand 



R590 

R591 

R992 

R595 



R594 



Schichtwidere tand 
Schichtwidoretand 
Schicht-Drehwiderat. 
Schichtwidere tand 



Schichtwidoretand 



R596 



R597 




Schichtwidere tand 



Schichtwi derat and 



Steckerleiate 



111 W 

1^1 T^66 

It 

T568 



Si-Trane. MM 1712 



Si-Trane. MM 1712 



Si-Trana. BSY 52 



Si-Trans. 2 N 913 



T570 



T571 



Si-Trans. MM 1712 



Si-Trana. MM I614 



WFK 521 E 100 
WFE 521 k 2,7 



WFE 521 k 22 

'^ 3 G 11010/500 



WFE 521 E 390 



WFE 521 E 100 



WFE 521 K 470 



WFE 321 k 10 



WFE 321 k 10 



G(.iE 25442 



GCiE 25442 



GttF 25445 



24344 





Jbui.-lAnd.-Mftitg. 






zuti. Nr. 


Doium 


Ncm§ 



ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 







enth.in 4238- 1.5 





UsHHr. 


Uzft 

au* BMi ' 


4256 - 1.5 Sa 


BhxtfNr. 

5 



M Oi M i $chaiH(WUM$ zit 

Treppengenerator (Gr.) 



































\ i 






Uj 








o 


i p 




! it 


Q5 


5-I 


5: 

• 




N 


»£ 1 

>Sg| 

S|1 

Ik 


Ct 

•'X 




I: 




o 




<o 


11 


«8 


1 It 


ki 




Q 




:c 


1 


o 


\ 


tt 





4238 - 1 5 



C567 

loop 



S.I 


f r \ MM1712 . 




Wt 

G1 565 






1N914 




RE7C [ 

18 k , 1 

1 




Gl 566 1 


r ^ 


. i 


GI567 


1N914 i 


■ 


’N 9K 









Gl 568 

1 N914 








R567 

68k 1 








00 

OTrsi 




1 RS€9 

J 





T 566 ,© 



T567 

BSY52 



Arbeitspunki 



• Si/ # W 

MM 1712 



T571 



f^582 

^=?-ri(wrv 




Gl 569 


R 595 \r 


^ MM1614 ' 


N 


AA2 15 k 


4 70 

R594 


] 1 


© ^ 


T 569 Ql 


n — ^ — " 
• y 100 


|i 








Treppenzahl q 

470 ■ 



|T568 

I 2N 918 



BSY52 



fC576.. 2 39k 

Hbhe der 
1 Treppenstufe 



^390 ^ 


^ 2F 6 2 


592, 00 

T Amplitude 

1 


k ■ " — 4 



Osz/llogramme g 



_ j 



Monostabiler Multivibrator 



Trennstute -* 



Sperrschwinger 



Sdgezahnerzeugung — 



L . Trennstute 



Schichtseite 



BU ^ oJS 



T565 T567 

T569 T571 





Hi 

IiIMj 



Dtf E’r'trogung oe' e*ek*' 
von Ba r, f 

Genaue S<. ' 



22 19/ 15 14/13 12/1110/9 



Sfromfauf /u 










> 

00 



'>■ 

OD 



? 

3 

C7» 

£ 

I- 

N a 

0 8“ 
»/» c 

3»- 

Nl 

1 3 
N 



3 

a. 

E 

u. 

4; 

I 

tn 



^ t 



t44 



1 2 
h 



3 4 5 6 7 8 9 10,11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 



* * I I 






I *4 =1 



T 



13/U 




T 566 



MM1712 



I 



R5B6 

680 



©- 



J T567 

/pN BSY52 



il567 

N9K 



31560 ' 

1N9K • 



R573 

2?n 






i 



R574 

10k 



R575 

560 



C578 

250 



R590 

2,7k 



O 



© 



10 k 



R597 



9/10 1/2 



■ Ife 

L565|g 



0 



R507 

3,9k 



l Oky^ 



ArbeitspunM 



R585 



pi* 



R572 



L566 

'“xjuLia/ 

R582 

R581 ®®'* ^ ^ 

' 50k 

1H 0 




MM 1712 



Treppenzahl q 

470 ■ 



C577 






580 




T568 

2N 918 

r: 

R584 

4: 4^0 576.. 

Hbhe der | |R589 

1 Treppenstufe 



Gl%9 

AAZ 15 

T569 

BSY52 



T570 -Lc 579 nR596 

T" bn U 10k 






R594 

100 



c3 * 



- 16 V 



li 



R 595 

4 70 



T571 

MM1614 



R593 

390 



^G1570 

TC C O 



R592^x 

Amplitude 



ZF b2 



0 



ov 



/<5,5 K 



ss 



J3j5fjs 



© 



ov 



tZ5V^ 






11^ 2V, 



ss 





1 JJV, 



ss 






Limum 



uw 



© 

© 



V V 



-16 V 



OV 



10 V, 



ss 









ov 



ss 






OsziHogramme gemessen m/t Tastte/ier, = /O M/L,C^ 5 /OpF 



j 



Trennstufe 



Sperrschwinger 



Sagezahnerzeugung — 



J L„ 



Trennstufe 






Schichtseite 






I 




V/AVy. 



II 

Miii^ 



D'f 6’r>frQgyn(^ Oe' etekf' AeMe 

VOO Ba -jel#nr»e "/ 1 f s’ y/ef b n CT . r h 
Genaue s-<*he S*. tsie 



22 19 / 15 14/13 12/n 10/9 



hierzu Schaltteilliste 4238-15 So 



Stromlauf /u 


Jeichn Nr 


Treppengenerator (Gr.) 


4238-1.5 5 



▲ 6 



11 







zehhen 


Stuck- 

zahl 


Benennung 


Sa^h-Nr, 




Bemerkungen 


1 


2 


3 


4 


5 


6 








































































C 601 




Kf-Kondensator 


CKG 50053 n 470 




C 602 




Kf-Kondensator 


CKD 2/200/500 




C 605 




Kf-Kondensator 


CKD 2/100/500 




\ 


c 6 o 4 




Kf-Kondensator 


CKD 2/300/500 




f* 

II 

ls| 
|l § 

S .5 ^ 




C 605 




Kf-Kondensator 


CKD 2/100/500 




C 606 




Keramik-Kondensator 


CCG 96/lOooa 




C 607 




Tantalelko 


CBD 56543 u ^00 




C608 




Tantalelko 


CKD 36545 u 100 




^ o 

8 .•§ 

ill 

rU 
1^1 
§45 - 
N 5 * 

«» V 

St 
Q S 

1 


C .609 


* 


Kf-Kondenpator* 


CKG 50055 n 1O0 




C 610 




Kf -Kondensator 


CKD 52117 p.' 50 O 




C 611 




Kf-Kqndensator 


CKD 2/I000/125 


i 













































1 

j 

VervielfSlt-Pause Nr, 

) 








' 


* 


S 1601 




Si-Diode 1 N 914 


GFE 26421 




S 1602 




Si-Diode 1 N 914 


GFK 26421 




S 1603 




Si-Diode 1 N 914 


OFF 26421 




51604 




Z-Diode Z 12 
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ni ... r ~ -* 1 in^ X I 1 



|T679 

2N708 



Stdigxftit 



I 10...40 
-1- 

Uberschwingen 



-16,5 V 




G1681 R683 


R685 


1N9U 10K 


VK*” 



R692 R697 

^ 6,8 V 



-/q5V'nR699 

M22K 



I 5S SB 120 

^C678 C679 
Steiczeit 
negativ e Ranke 



Jceel 



GieevL^sK ® 



R701 

|Arbeitspunkt 



Abkapper 



Verstdrker und 
EmiHerfolger 



■Abkapper 



Emitterfolger 



Schichtseite 




Oszitiogramme gemessen mif Tastteiter Re z WMCl^Ce - lOpF 
Gleichspannungen gemessen mif Rohrenvoli meter Re ^ 10M/1 (i.B. URL 

541 n Mgedrucki 



7 6/5 4/3 2/1 



/26 26 



10 



11 



15KH2 



250 KHz 



I 




145VSS 



*6V 1S(5Vs3 



^SVss 



ohne Fitter ( 342 in Stetlung 60ns ) 



mif Fitter ( 542 in 5tettung 90 ns ) 



Siromtwi/ zu 




OV 34 Vss 



1,6 Vss 



4V 2 2 Vss 



*6V 20 Vss 



-d35V 





hlerzg Schaltteilliste 4238— 1.8 5a 



Zeichn, Nr. 



Jmpuls -Former (Gr) 



4236- IBS 



9 



10 



11 







tauchgeloiet nach HVN 230 



GZT 31260 



p 


-h C663 


J- 


C604 + 


A 




mS *0 • 

|‘S|’ 

IgS 

III 

SL^ '= 

If1 

•2 I =» 
§‘1 
■I 



^ •- [ R'57f\ 

(re^ (t6^ 



•J i H ~ 

^ RS64 ~ 

»- |cg77f ^ 



2 S 

«o ^ ^ 

S <o 

LJ 0: Ct 



xKL 93 041-1 
(2 Stuck) 



- 1 . 1.6 

-1.1.7 

J3ZT 20371 
(3 Stuck ) 



- 1 . 6.1 



GZT 12266 
GZT 20283 (2Stiick) 



*tt t 

^GZT 12376 
GZT 20370 



-1.1.6 und -1.1.7 nach dem Tauchidten geklebt nach HVL 620 

C 679 geldtet nach HVM 230 
C 665 Bei Bedarf im Pruffeld geldtet nach HVM 230 



hierzu Stromlauf 4236 - 1.6S 
Stuckliste 4236 - 1.6 St 



VervMfdit. -Pause Nr. 



Arbeifspaute Nr. 



301; 0165; 50 S 



<#> 

ROHOe t SCHWARZ 

mOnchen 



Halbzeug, Werksfoff 



EKD 


Tag 


Name 


And.- 

zuzt. 


And-Mittig. 

Nr. 


Tag 


Name 


gezehhnet 


16. 7. 65 


m 


a 




22.9.65 


Ln 


beorbeifei 






b 


11055 


9.2.66 


Now 






A . 


c 


12687 


2.2.67 


Wt. 


aormgapr. 






d 




5.2.68 


Ss 



Unfolerierfe MaBe 



MaBstab 



Zeichn. Nr. 

4236-16 



Ersatz /Or 
Zehhnang 



Jmpuls - Former ( Gr.) 












1 * 

■ ts 

1 st 

iri 
IS 5 

• 2 * 3 : « 


Kenn- 

zelchBn 


Stock- 

zaht 


B9n9nnung 


Sach-Nr. 




. Bamarkungan 


1 


2 


3 


4 


5 


6 




















































C 71 1 




Kf-Kondensator 


CKD 52119 P 26 




C 712 




Kf-Kondensator 


CKD 52117. P 870 




C 713 




Kf-Kohdensator 


CKD 52119 P 56 




C 714 




Kf-Kondensator 


CKD 52117 P 225 




C 715 




Kf-Kondensator 


CKD 52116 p 70 












































C 720 




Tantalelko 


CliU 56543 u IOO 




fc. ^ o 

s|l 

i’ll 

S I 

45 *• 

»5 2 » 

II 

Q S 

) ^ ■ 


C 721 




Tantalelko 


CEU 36543 u 100 










• 




C 723 




Scheiben trimmer 


cve 11512 p 30 




C 724 




MKT-Kondensator 


CKG 58053 n 22 














































GI711 




* Z-Diode Z 6 


GEE 26340 E 6,5 




GI712 




,Z-Diode Z 10 


GEE 26340 E 10 . 














• 

V9r¥hlf8if.-Paus9 Nr. 

} 


G 171 ^ 




Z-Diode ZP 5,1 


GEE 25420 E 5,1 




<8> 

ROHDE 8 SCHWARZ 
mOnchen 


RjJjjJ 


And.-Mittlg. 

Nr. 


Datum 


Nam9 


Utit Mr. 

4258 - 1.9 Sa 


Utta b9st9ht 
aut ^ Blati 

Btatt Nr. ^ 


a 




10.65 


Wag 


b 


13176 


10.67 


D'ag 




Datum 


Name 


c 


15296 


12.67 


Y/ag 


Ersatz] 

fOrUsta 


Arbelfspause Nr. 


getchrhben 


24.6.65 


Wii 










b9arb9iiet 




Wag 










aaamat 1 Schaiu 0 miti» zu 

Thomsonfilter u.Priif signal ends tuf €5^ Gr. ) 




g 9 pruft 
















ttormg 9 prSft 















m; 0864; 100 S 













Dm— Z9kh—ti§ M un—r Eipmium, VwvmifMigMf, 
—t9f¥gi9 V9n—Htmg, MHHHMg — and— M 
tfrafbar and —kadmmnaU^ttahtig. 



Stack- 

zahi 



Ocacnauag 



S—h-Nr. 



damcHmagcn 



WaU,-Paa- Mr. 



kaHcpa—c Nr, 






R715 




Schichtviderstand WF£ ^21 k 62 



Schichtviderstand 


WPE 321 E 560 




Sohi ch twi de r 8 1 and 


WPE 321 k 3',9 









Schiehtsiderstand 


WPE 321 k 2,2 





0W4; 400 S 


































Kenn~ 

zeichen 



Stuck- 

zahi 



Benennung 



Saeh-Nr, 



Bcmcrkungw 



.0> tt 



l-i 

Jgl 



6 '»•§’ 
|j| 
.III 



S 

a S^xj 

S'? S 



o.^ g 



•H 

Q S 



V9rvMfdli.*Pau99 Nr. 



Arb9/f9pau99 Nr. 




ROHDE^CHWARZ 

mOnchen 


I22J 






Nam9 


Utit Nr. 

4259 - l.y 3 a 


U9f9 b9if9hf 

au9 Btaff 

BkMNr. 

't> 


c 


15296 


12.67 


Mag 


d 


14162 


1.69 


Wag 


■ramH 




Nam9 










g99chri9b9/i 


12.67 


Ylii 










Erzatz 

farUst9 


b9arb9it9f 




VJa^: 










$cbaltf9t'UM9 zu 

Thonisonf i 1 ter u.Pra.r''i.;ri^lendstyXjp(Gr* ) 


gtprifi 






■ 








normg9pruft 




mm 


B 









42S; 0666; 100 S 67 























A 




unbefugte Verwertung, Mifteitung an ondere ht 
strafbar dnd schadenersatzpfffchtig. 



tauchgeldtet nach HVN 230 




- 1 . 1.6 
- 1.1.7 



B 



C 



L 712 nach dem Tauchldten monfierf und geldtet nach HVM 230 
- 1.1.6 U.-1.1. 7 geklebt nach HVL 620 



hierzu Stromtauf 4238 - 1.9S 
Stucklisfe 4238 - 1.9 St 



nOHDEi SCHWARZ 

mOnchen 


Hatbzaug, Werkstoff 


Utthlariarfe MaBa 


Zeichn. Nr, 

4236 - 1.9 


MaBstab 

1:1 


EKD 


Tag 


Name 


J^nd.- 

zust. 


iad-mmg. 

Nr. 


Tag 


Name 


Enali for 
Zakbnung 


gazahhnat 


A 7, 65 


Wh. 


a 


13296 


1.2.68 


Fre 


Thomsonf liter und 
Pruf signal Endstufe (Gr) 


bearbaitat 




/ 














V 










normgapr. 














▲ 6 


7 8 











> 


m 

Kenn- 

zeichen 


Stuok- 

zahi 


Benennung 


Saeh~Nr. 




Bemerkungen 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


































' 

') 

II • 

ts# 

1st 

i 

•S § « 

III 






















C725 




Kerau&ik-Kondensator 


CCG 96 /IO 000 




C726 




Kf>Kondensator 


CKD 2 / 8 OO /125 




C727 




Kf-Kondensator 


CKG 50033 n 470 




C728 




KfoKondensator 


CKS 25000/125 




C729 




Kf'Kondensator 


CO 2 / 1 000/1 25 




C730 




Tantalelko 


CBD 30443 u 100 


|CJ 


C731 




Tantalelko 


CSD 56343 u 10 




C732 




Tamtalelko 


CEU 56543 u 100 




C733 




Kf -Kondensat or 


CKG 50053 n 100 














•i. ^ 8 

• ll§ 

g>ll 

gig" 

li- 

N §* 

5*5* 

•§l 

» 

VarvMfeit.-Paiui Nr. 

) ■ 






























' ; 








( ■' ■ 


f* 

ti- 

k 


G172J 




Si-Diode 1 N 914 


GFE 26421 


f 


G172£ 




Si-Diode 1 N 914 


GFK 26421 




G172'i 




Si-Diode 1 N 914 


GFE 26421 




G1726 




Z-Diode Z 12 


GEE 26540 E 12 




G172S 




Si-Diode 1 N 914 


GFE 26421 












• 






















ROHDE &SCHWARZ 

MONCHEN 


And.- 

ZttSt, 


And.-Mittlg. 

Nr, 


Datum 


Name 


Utit Nr. 

4238 - 1.10 Sa 


Uste beeteht 
aus 3 

Biatt Nr, 

1 


b 


13296 


12.67 


Wo#? 












Datum 


Name 










Arbeitspause Nr, 


geschrhben 


24.6.65 


wu 










Ersatz] 
far Uste 


J 


bearbeiief 




Wag 










saameLSchoUMtitit z» 

50 -Ha-Hechteck (Gr. ) 


gepruft 
















normgBpruft 










- 





m; 0864; 100 S 










llj* 

^'1 
III 
— ?ll 

Ifl 


m 

Kwin^ 

zdehM 


StQek- 

zaht 


B9tt9ttoung 


Saeh~Nr. 




B9m9rkung9n 


1 


2 


3 


4 


n 


6 
































L 725 




Drossel 


DUF 125/8 












































R 725 




Schichtwiderstand 


WPE 321 k 1 




R 726 




Schichtwiderstand 


WFE 521 k 2,7 




R 727 




Schichtwiderstand 


WFE 321 k 2,7 




R 728 




Schicht-Drehwiderst. 


WSG 11010/25 k 




R 729 




Schichtwiderstand 


WFE 321 k 22 




R 750 




Schichtwiderstand 


WFE 521 k 2,7 




R 731 




Schichtwiderstand 


WFE 321 k 1 




R 752 




Schichtwiderstand 


WFE 321 k 15 




}H 

r 5 §» 
5 *?* 


R 733 




Schichtwiderstand 


WFE 321 k 1,8 




R 734 




Schichtwiderstand 


WFE 521 E 150 




Q s 


R 735 




Heiflleiter 


WHD 452/130/10 




R 736 




Schichtwiderstand 


WFE 321 k 1 






R 737 




Schichtwiderstemd 


WFE 321 E 390 




R 758 




Schichtwiderstand 


WFE 321 E 470 




R 739 




Schichtwiderstand 


WFE 521 E 470 




R 740 




Schichtwiderstand 


WFE 321 k 10 




/ervieifOit-Pause Nn 
ArbeiUpause Nr, 


R 741 




Schichtwiderstand 


WFE 321 k 1 




R 742 




Schichtwiderstand 


WFE 321 B 470 














ROHDEtSCHWARZ 

mOnchen 










Utit Nr. 

4238 - 1.10 Sa 


U$i9 b99t9ht 

au9 Blaft 

Blatt Nr. 

2 


a 




10.65 


WaR 










EKE 


Datum 


Nam9 










geathrl9ben 


24.6.65 


Wti 










Er»at3^ 

farUit9 


b9orb9iM 




Wag 










.waarafc / sthaiiMm$h m 

50-Hz-Rechteok (G^t.) 


g9pr8f{ 
















normg9prQft 















m; 0864; 100 S 












stack- 

zahi 



Benenming 



Saeh-Nr, 



Bcmcrkungw 



i 

I 

I 



Kent!- 

icictiM 







429: 0666: 100 S €1 





















d 



10 



11 



1 ^ i 

24/25 30/31 28/29 



inzwandler 1 

netzsynchron ) 







© 


■ 










1 




B C733 














T729 








BSY52 






■ 


1 








L 







o 

© 

© 

© 

© 

© 

© 



V - Synch r ■ 
-20 ms (16.7 ms*)- 



— *0,7V 

- ^51/33 
OV 65VSS 



1 



--S5V 



H — Jmpuls n€g. 4 V ss 



lIVss 



5SV 



^3Vss 

.OV 



Netz- Synchr. 

20ms(16,7ms*)- 



T 



*0,7V 
— 7SVss 



-5^5 V 
dl<S5 



r-' 



-5,5V 

8Vss 



-18 V 



H— Jmpuls ntg. 4Vss 



-55V 



^ 31/33 

. OV 



J 



OsztMogramm* gtm^ssen mil TasUeiltr R» = lOMfi^C* — 10 pF 
S41Ig*druckl 



gilt fur CCIR Rep 308-1 Standard M 



hierzu Schaltteilliste 4238— 1.1 OSa 



Stromtouf zu 

50Hz ( 60 Hz Rechteck (Gr.) 



Zeichii. Mr. 

4236- nos 



9 



10 



11 


























tauchg&ldtet nach HVN 230 




-1.1.7 

-1.1.6 und -1.1.7 nach dem Tauchloten geklebt nach HVL 620 



hierzu Stromlauf 4238-1.10 
Stiickliste 4238-1.10 





<$> 

ROHDE aSCHWARZ 

MQNCHEN 


Halbzeug, Werksfoff 


Unfolerierfe MaBe 


Zeichn. Nr, 

4238-1.10 






Vervielfalt.-Pause 

j 


MaBsfab 

1:1 


EKD 


Tag 


Name 


And. 

zusf. 


And.-Mitflg. 

Nr. 


Tag 


Name 


Eraaiz f, 
Zeichn, 


gezeichnei 


22.7.65 


Meu 










50 Hz Rechteck (Gr.) 


Arbeiispause Nr. 


bearbeitet 


27.7.6S 


/h. 










gepruff 
















normgepr. 















424; 0K4; 100 S 



M 10367 



Co Co 









































ifd. 

Nr. Stick- 

Kcnn- jffffff 

gchtk^n 



Bu60| 

! 

Uu6l 

Bu62 

Du 65 | 

V 

Bu 64 i 



lh^nftu/f0 



Geriitebuchae 

Buch&enleiste 

Buchsenleiste 

Buchsenleiste 

Buchsenleiste 




FUU 14041/50 
FUL 50155 

FUL 30125 

FUL 50125 
TOL 30155 



d^m^rkuttgtn 



\ |l 0805 

I !«:? • 

I C804 

I i thV ■ - ■ 

L l|| 

i 0806 



Tantalolko 

Tantalelko 

Tantalelko 

Schei bentrimmer 

Schei bentrimmer 

KT-Komlennatoi' 

KT-Kondennator 



CL’U 50543 u 220 
CmlJ 36545 u 100 
OiiiU 56545 u 100 

ovc 10561 p 4 
cvc 10511 p 50 

OkO 46054 u 2,2 

OKG 46054 u 2,2 



C 8 O 9 Keramik-Kondensator 

C810 Ocheibontrimmer 



OCO 68/12 
CVC 10511 p 30 



OI 8 O 1 ! Gleichrichter 0502 



GK£ 27743 



iW.- \ 

zuL Nr. 1 



i Datum ! Nama 



¥tai/M.*p0a9a Nr. 



ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 




U$ta Nr. 1 


1 Lhta t>4giahi 

j cue 4 Btatt 

1 

1 


4258/2-5 :3a 


i Btatt Hr. 

1 . 1 


Fr$trti\ ,1 

fOr Ufiu *1 • - 


SthaltiaiHitiu tu 

Jberlagerunt^aoinschub (Gr 


/ 

.) 










5ach-Nr. 



XM. Stuok‘ 

Ktnn- xahl 

/t/cA»n 





K80 rcm HF-^wabel 

K81 I cm HK-Kabel 

128’ 

X82 i cm HF-Kabel 

l55' 

K03 i cm HP-Kabel 

i'lo' " 

K84 icm HF-Kabel 

T 32 " 

K83 HF-Kabel 

’ cm 

K86 ill HP-Kabel 
cm 

K07 1 ciir HF-Kabel 
K88 [cm HF-Kabel 



dttHtnnu/tg 



LKK 71505 
LKK 71503 
LKK 71905 
LKK 71503 
LKK 71905 
LKK 51600 
LKK 50500 
LKK 71905 
LKK 92220 



B%m^hungBn 



ci,n St 7 niogiichst lan^;(. 
geschirmt verlotet 
an St 7 ino^lichst lan^je 
^^cschirmt verlotet 



Drossdl 

Drosaol 



Dl^'F 125/8 



Hr. 



ROOO SchiclitwiderR tand 

K801 ochicht-Oreh^i/iderat . 

H002 ' ochichtwideratand 

R 8 O 5 Schiohtwideratand 

R 8 O 4 Schicatwiderstand 

R 805 Schicht-Drehwiderat • 

ROO 6 Schichtwiderstand 

R307 Schicht-Drehwidorst « 

R808 Schicht- Drehwiderst. 

R80^ Sciiicht?/iderstand 



ROHDE & SCHWARZ 

MOs’CHEN 

1 r n 1 Mam | *fa»« 



W. Jiad.>MiWg \ 
rmai. Hr 


Oalam 


1 

1 


1 


- j 





VFE ■y^1 K 75 
WSC 2 I 051 k 25 
V.FE 321 k 4,7 
W£ 541 K 75 
ViFE 541 K 75 

II 000 / 5 OO 

321 k 5,5 

WFG 321 k 5 , 6 . 

4238 - 5 . 16 . 9/250 
4250 - 5.16.9/100 

531 E 25 



I nach CCIR R«p,TiB-.1 tandard B 'j.Hu 

IP /A 

nach ,(^\P R«p.3CB-1 standard M 

nach Zeichnung. 

,425075. 18. y . . . 

nach Zeichnung 
4238-5.16.9 



rMhpaiau Hr, g Mkr hk^n "I ] >68 \7ii 
S^prU/t 







U$t9 Hr. 


j Uita baaiaki 




auM matt 


4238/2-3 Sa 


Glett Hr. 




2 

i 


£rtatx\ 


r 


fSr Uii* 1 




XISU4iM£l x« 




Uborlaiierungscirisohub (Or.) 












« Z^hhmtM^ M £}f*9fwM. YfYhffiWfvM$, 

tfttft0 Y^fwtrhtaf, MtfhHitMf «/» 9»d9r9 mi 

rtrv^mr m4 itkM^9»*rtmtzpf:hhH§. 



Sidek- 



d4M99IW9ff 



Sach-^ir. 



B0m9rku0ff90t 




H810j ochichtwiderstand 

RO 1 1 I Schi ch twiderstand 

! 

R812: Schichtwiderstand 

HBIjj Schicht-Drehwiderst. 

r 

R814 I Schicht-Drehwiderat. 

HOI5 Schichtwiderstand 

ROI6 Schichtwiderstand 

R8I7 Schichtwiderstand 

R818 Schichtwiderstand 

R8I9 Schichtwiderstand 

R020 Schicht-Drehwiderst. 

U621 Schichtwiderstsuid 



VVTE 521 S 120 
v.Fi; 521 k 59 
WFK 521 k 10 
WSO II000/25 k 
WSO II000/50O 
WFIi) 521_k 27 
V-FS 521 E 100_ 
WFE 521 K 550 
WTE 521 E 180 
WFE 341 E 75 
WSO 11010/2,5 k 
WE 321 E 180 



R825 Schichtwiderstand 

R824 Schicht-Drehwidorsti 



WFE 221 k 2,7 
WSO 11 00 0/2 50 



Schal ter- Aggregat 
Schal ter- Aggregat 
Schi e be schal ter 
i Stufcnschalter 



4238 - 5.16.7/... 

4258 - 3.16.7/2 

4250 - 5.10 

SRW 12540 



jo rvach Auftrag; 

fur Normalausf lihruriQ bzw.Ausfiihrq. 
^Standard; 0, K, I 
fUr Ausflihrg.nach Standard: 

bearb.aus S3B 12500 
Achs-L - 19 



St 7 Steckorleiste 



Nf. 



ROHDE & SCHWARZ 

mQnchen 



1COE I 



„nlirhknl 11.68 1 ?/U 





I n9fmg9ffrQf1 



8 - 1.12 


■ - 


— 


U9t* Hr. 




Uth t*Mt9ht 
Bicfl 


4258 / 2-3 


Sa 


B(atl Hr. 

5 


Ensiii 


> 




fur Uti9 


i 





Uberlageruftgsoiuachub (Gr.) 

r 



t; 0M4; 100 3 







mi i»tf Etf9»him. 

^pifi9 ytrm*fiu9^ M/fttUMf m» md^rt mi 
Hnfk&r B*d i^«4umn€t2ffrmhtif. 



7£fd. 

X^. Siiek- I 

Ktitn- I / 0 ^/ j 

xthfmtt < I 



B00t§/ittuog 






Gi-Trnnr. ? i, 7 O 8 rt I G^F 24541 



Si-Tranr. MM 1/12 



GQE 25442 



UuarzoBzillator (Or.) 

Oszillator (Cxr.) 

Trennstufo Premd- 
«iJ4gang (Gr. ) 

HF-Austaatung (Or.) 



4250/5 - 5.1 
4258 - "3',2 ■ 
4250 - 3 . 2 /M 

4250 - 5.3 

4238/2 - 5.8 



++ ) 1 hierzu bea. 5tromla]i^ 
I Gchaltteilliate u. 

. Stuckllste 



+ ) jo nacn Auftra;.; nac i CUIR Rep. 388-1 
, . Standard Bj G,^ H . ( f ig^_4 liCilSiJ lUiz 
und Standurd B, K, L (f8C=.4,4y/[; luilz 

jc riacii Auftra;^ nacii CCIR Rop,308-1 
• 3laadard U ( I oc«3 , 37yt>45 



Aad- AU-MitUg 
tuti. Hr. 



ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 



\rk4it*patm9 Hr, I fiT***^'^** 



g«pfSft 



itormgtprSH 




4238/2-^„Sa 



i SehoUMliih m 



Lhh 



I DtattNr. 



UberlagerunjsQinsohub (Gr* ) 



); 096*: 100 5 










i 













1 

p 

ts 

!s 

^>1 

H. - ^*S 


K»mi- 

zeiehen 


SHick- 

zahl 


Benwnung 


Saoh-Nr 




Bemerkungen 


1 


2 


3 


4 


5 


6 




















































C851 




Keraaik-Kondensator 


OCG 68/27 




C052 
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Si-Trans. BSY ^2 
Si-Trans. BSY 52 



Si-Trans. 2 N 2505 






GQK 24440 



24560 



GWF 24541 



gwf 24541 



Gi^F 24560 



GttF 23445 



G(iE 25442 



CdG 25442 



GQP 25445 

G^iF 25445 



GQC 25440 



0<iE 25442 





'*lf4U.-Pout§ Nr. 



ArM»p»i§4 Nr. 



24 ; 0666: 100 S €7 



Jbid.AJind.-MiHlg. 
guit I Nr. 



Ooium Namg 



ROHDE a SCHWARZ 

mOnchen 





U*U Nr. 


I Lkh bggfghf 




I ati9 Blafi 


4258/2 - 1S Sa 


I 




BkiHNf. 




I 


Erg0U I 




f ir Ugh I 




f SgkaUtg/lHih iv 




Kipcncr (Or*) 






































Name 
























tauchgelbtet nach HVN 230 



c 



as Q 



/so Projektion, 
M9ihodt E 



V9r¥te(fdtt. -Pau$9 
Nr. 



Arb9ttspaa49 Nr 



3V0;^Vb>.50Sftf 



61 75 auf GZK 34 010 
FBU 03110 (SStuck) 

GZK 34170 (3 Stuck) 
ZBT 70011 (9 Stuck) 



4238 -1.1.6 
-1.1.7 




FBU 03210 (7 Stuck) 
GZT 12378 (3Stuck) 



- 15.1 
. LD 208 



R73, R75, R102.und R 106 ohne Staubkappe 

4238-1.1.6 und 1.1.7 nach dem Tauchldten geklebt nach HVL 620 



jfi. . 

# \ 

I H '.rt \ 



hierzu 4238/2 - 15 S 
4238/2 - 15 St 



Werk staff Untolenen 

ROHDES SCHWARZ — 

MONCHEN MaBstob 

1C DD I Datum I Name | Datum Namt ^ 

g0Z9/chnet \l87l2.mSchw\ ! ^ 1 “ 



b9artt^i*et 
I gtprijfl 
\~noffngepr 



5 



Mischer (Gr.) 



Zetchn. Nr, 

4238/2 -15 




Erscf/ 

ItiLhn- 


/ 















f 9; 06$*; 100 S 

I . ^ 
















hi tmsf VfY 7 *tfetir^% 

Y§n*^riuit^ Miti^ilun^ «« e*^*r» hi 
tinifhot u»4 te^^9a^ct^zpphhti^ 




T120 




Si-Trans. 2 N JOS rt 


GUF 2454"’ 






2 


1 


■ 


ISi-Trans. UU 1?12 


GtiE 25442 







ROHDE & SCHWARZ 

MONCHEN 



1 CDK Datum 



taarMtat 



gaprQfi 



normgaprUfi 





UafaHr, 

A 9^ A 


UtfaMahi 
OU9 Bhft 




a. JO o a " 

DIall Hr. 

2 


Ertatr 




fir Lhf a 




1 ZtMtitIKhh n 




bis - 


Endstufe (Cr. ) 





































BAS - Signal 




4hrUf 

voo 0Mi»l«fMfil«f) f4l 

09mm wmrim Mm 

....^ .,, 



V 

Osziilogramme gemet 
Gleichspannunatn ae 














A 



C 



D 

VervhtfOtt, -Pause Nr. 
Arbeifspause Nr. 



301 ; 0165 ; 50 $ 



DieseZeichnung M unser Eigenfum. VervielfSftIgang, 
unbefugte Verwertung, Mitfeiiung an andere hf 
strafbar und schadenersafzpflichtig. 



















/Cen/i- 

zeichen 


Stuck- 

zahl 


Benennung 


Sach-Nr. 




Bemerkungen 


1 


2 


3 


4 


5 


6 
























- 








— 




1 

e 

si . 

•S § >5* 
5§| 
6 

l -i § 



w ^ o 
« <« 
e» ■« O 
c; th H 

'5 fe =* 
§ ;5 S 

c ^ p 
-h 

•S* Q> <• 

»51 

«» S 

•§l 

cs 1 
















































* 
















C150 




Keramik-Kondensator 


ecu 68/8 




C151 




Schei ben trimmer 


cve 11512 p 50 




C152 




Keramik-Kondensator 


CCH 68/33 




C155 




Keramik-Kondensator 


CCG 68/8 




C154 




Schei ben trimmer 


cve 11512 p 30 




C155 




Keramik-Kondensator 


CCH 68/33 




C156 






Keramik-Kondensator 


CCG 68/8 




C157 




Schei ben trimmer 


cve 11512 p 30 




C158 




Keramik-Kondensator 


CCH 68/33 




:159 




Tantalelko 


CEU 41445 u 10 


- - 




' 


:i6e 




Tantalelko 


CEU 41445 u 22 




C161 




Keramik-Kondensator 


CCG 68/8 




C162 




Schei ben trimmer 




cve 11512 p 30 




C165 




Keramik-Kondensator 


CCH 68/33 




C164 




Kf-Kondensator 


CKG 50055 n 100 


— 




C165 




Tantalelko 


CEU 41445 u 22 




J> 

Sf^r^fmt-Pause Nr. 

7(<»i .,»> 

ArbeJtspause Nr. 


C 1 66 




Keramik-Kondensator 


CCG 96 /IO 000 




:i 67 




Tantalelko 


CEU 36545 u 100 




ROHDE &SCHWARZ 
mOnchen 


And.- 

zust. 


Attd.-Mittlg. 

Nr. 


Datum 


Name 


Uste Nr. 

4238 - 17 Sa 


Uste besteht 
aus 4 


















Blatt Nr. 

1 


EKE 


Datum 


Name 










geschrhben 


22.6.6' 


i WU 










Ersatz] 
fur Uste 


bearbeiht 




Wag_ 










/ SchattteiUiste zu 

Umschalter f. Normimp. u.Hilfsimp. (Gr.) 


gepruft 
















■■■■ 














m; 066^; 100 S 













Ihm§rkuiig9n 



















Si-Diode ■ N 914 


GFK 26421 


Si-Diode 1 N 914 


(jFe 26421 


Si-Diode 1 N 914 


GF^ 26421 


Si-Diode 1 N 914 


CFii 26421 . 





L_1J^ 

LI5I 



L152 



LI55 



LI54 



Fllterspul« (Gr. ) 



Fllterspule (^^*) 
Filterspula (Gr.) 



I tara pu ^a (Gr. ) 
Drossal 



_4238- 5.5 

4256 - _ 5 _. 5 
4238 - 5 .J^ 

4238-5.5 
DGF 123/8 



hierzu bes.Stiiokliste 
hierzu bee.StUokliste 
hierzu bea.StUckliate 
hierzu bea.Stiickliste 




RI 50 _ Schichtwideretand 



Sohich'^ide^ta^_ 
Sohichtw id erstand 
3 c h i c h t w i d e r s t amd 
Sohichtwiderstand 






R 15 J_ 

R1.53. 
HI 54 



• Mr. SCHWARZ lai - )io .6 

mOnchen b . 12.6-^ 

EKE Dafum Namt c 1 5 9 6 12.67 



\rt4lUfeu»t He. I 




geprSft 



fiormgeprQft 
















241 E 75 




24 i_E 75 

221 k 47 


‘ - ^ - 





221 E _470 




221 k 10 


tr 


Mr. 




U«/« bftUbi 






CHS Blait 


^ 4258- 17 


Sa 


DM! Nr. 

2 


£r*o/x{ 






fUr U»1$ 






SthQiitWWth ti 






Uaschalter f.Normimp. u. Eilfeiiap. (Gr. ) 



























p 

,g § 

1 s| 


Kwn- 

zeichen 


Sfuck^ 

zahl 


Benennung 


Sacb-Nr. 




Bemerkungen 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


R155 




Schichtwiderstand 


WFE 221 k 39 




R 156 




Schichtwiderstand 


WPK 221 k 10 




RI 57 




Schichtwiderstand 


WPE 221 E 100 
























RI 60 




Schichtwiderstand 


WPK 221 k 47 




RI 61 




Schichtwiderstand 


WPE 221 k 4,7 




R 162 




Schichtwiderstand 


WPE 221 k 10 




RI 63 




Schichtwiderstand 


WPE 221 k 39 




RI 64 




Schichtwiderstand 


WPE 221 k 1,0 




RI 65 




Schichtwiderstand 


WPE 221 E 100 


































ill 












^ ft 
1^1 

•5 S =• 

?|l 

e ^ g 

'2| 

•?l 

Q § 

') 






















Rs11 




Kelais 


fiSD 110030 




Rs12 




Relais 


RSD 110030 




RslJ 




Relais 


RSD 110030 




Rs14 




Relais 


RSD 110030 






Rs15 




Relais 


RSD 110010 




Vervidif&t-Pause Nr. 

i 

4iitmfiiw* tir. 


Rsl6 




Relais 


RSD 110010 




Rs17 




Relais 


RSD 110010 




Rs18 




Relais 


RSD 110010 


























■■ 


Attd.^ 

zust. 


And.-MiiUg. 

Nr. 


Datum 


Name 


Liste Nr. 

4238 - 17 Sa 


Liste besteht 
aus Blatt 

Blali Nr. 

5 


ROHDE & SCHWARZ 

MONCHEN 


b 


- 


12.65 


Wag 










EKE 


Datum 


Name 










gtaehrhben 


22 . 6.65 


Wii 










Ersaf^ 
fur Liste 


bbarbeiM 




Wag 










SBHhUtM 1 SchallMllitIt zu 

Umschalter f. Normimp. u. Hilf simp. (Gr. ) 


ijeprufi 






■ 








imrmgepruff 






■ 









’WnSSTmf 











Sack-Nr. 



B§m$rkwig 9 ti 




Arb 9 H$pau 99 Nr. | 9-chH9ben | 1 2 . 6? |V7u 



geprUfi 



normgBprUfi 



429: 066$: 100 S 61 































- Jmpuls 





f I I I I 




.3 .4 „5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 ..18 .19 .20.21 .22.23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .X .31 .32 .33 



t I t t I 




1 t t t t 



I 

to 



VI 

3 

CL 

£ 



in 



1 

E 

I 

< 



V) 

E 



X 

< 



VI 

3 



X 

< 



S 

M 

I I 

< ? 

< X 



Z7 

CL 

E 



X 

m 



1 



I 

> 



> 
VI ^ 

I"’ 

I » 

I § 



3 



in 



hierzu Schaltteilliste 423 
Sfromltmf zu 

^ Umschatte 









V —Jmpuls 

Steuerleitung (♦ 2ilV) 












touch gel 6 fet nach HVN 230 



GZT 20371 (2Stuck) 



[ - 



id 5 

O ^ 







ll 

fsf 

■«V 



•5*5^ -S 
iu < ^ 

l|l 

l^t 

^ -fi ^ 
^ o» •• 

§ 



to ^ 




+ 


tv 




to 


o 




to 


o 






o 


+ 





•HBZS1-* 

l*-EZ3S>« 

^» 4777571 -» 

•-ESZ1-* 

■ •- ITTTgTT -# 

» Jff7g7T - 



- 17.1 
- 1 . 1.6 
-1.1.7 



-1.1.6 u. -1.1.7 nach dem Tauchloten geklebt nach HVL 620 



hierzu Stromlauf 4236 - 17 S 
Sfuckliste 4236 - 17 St 



Hatbzeug, V/erksioff 



VeryklfUt-Paute Nr. 



Arbeitspau 99 Nr. 



301; 0165; 50 S 



ROHDE S SCHWARZ 

mOnchen 



EKD 


Tag 


Name 


gezeichMt 


28.6.65 


Wh. 


bevbeitet 






gaprap 




St3 


normg^pr. 







Izusf.l Nr. 




Unhierierfe MaBe 



MaBstab 



Zeichn, Nr. 



4238 - 17 



£rtQtz fOr 
Zehhnung 



Umschalter fur Normimp. 
und HUfsimp. (Gr.) 











Kenn^ 

zeichen 


stuck" 

zahl 


Benennung 


Sach"Nr. 


Bemerkungen 


1 


2 


3 


4 5 


6 




















































C 220 




Tantalelko 


C^U 36545 U 100 




C 221 




Tantalelko 


OKU 41443 u 22 




C ?22 




Keramik-Kondensator 


CCH 68/330 




C\J 

CM 




Kf-Kondensator 


CKG 50055 n 470 




C 224 




Kf-Kondensator 


CKS 5000/125 




C 225 




Kf-Kondensator 


CKS 5O000/125 




C 226 




Kf-Kondensator 


CKG 50053 n 100 




C 227 




Kf-Kondensator 


CKG 50053 n 100 


































C251 




Kf-Kondensator 


CKD 2/125/500 




C 232 




Tantalelko 


CKU 56543 u 10 




C 235 




Keramik-Kondensator 


CCH 48/18 




C 234 




Kf-Kondensator 


CKD 2/100/500 




C 235 




Kf-Kondensator 


CKD 2/500/125 




0236 




Kf-Kondensator 


CKS 2500/125 























































And.^ And.^MiWg. 
2 utt Nr. 



Datum Name 



\-ervielfdlt.^Pause Nr. 



ROHDE &SCHWARZ _a 

MONCHEN 



I EKE I Datum I Name 



ArMhpaue Nr. gtnhrhbm 24«6.6^ ..'U 

bearbeitet V/a 

gepruft 
normgepruft 




U$te bettehi 
aus ^ Blait 



4258 - 18 Sa 

Ersat^ 

fSrUtte 



JSmmaQScheltteiWste zu 

Zeilenoszillator 



(or.) 



i2d: 0864; 100 $ 











Wk 


Slack- 


Kbmi‘ 

ZBio/lBB 


zahl 


1 


.2 



Benennung 



BMiBrkung9n 

6 



C1220 Si-Diode 1 N 914 

•1221 Si-Diode 1 N 914 



GF^i; 26421 . 
GFF 26421 



D22t Sptile (Gr.) 

L222 Spttle (Gr.) 



4238 - 10.5 
4258 - 18.6 



hiersu 
hiers« !>••• 



B220 SgteiciittrtLderataaA 

R22j|I SchichttriideretMid 

R2S^ Sohiehtrideretend 
R225 ____ Schicfateideretend 
R224 ___ Sqfeicfat8ider»t>Bd 

R223 3di^i<^i»id»r»teaA 

R226 ScRi^^ideretond 

R227 Sehichtnderet^ai 

8228 Sehtditerider e tejed 

R229 ^ 8ofaicRtwider8t4ia4 

R250 Sehiehtvi4«rst«Bd 






m 


521 


k 


CM 

CM 


WF£ 


521 


k 


■6,8 . 


WFS 


521 


k 




IFS 


521 


k 


2»2 


IFS 


321 


k 


1 


¥F£ 


521 


S 


22 


PF8 


521 


k 


18 




521 


k 


18, 


inps 


321 


k 


2.2 


iFS 


321 


k 


10 


1?K 


321 


k 


10 


1 .. 


1 UciB I 


Hr. 





VBr¥ietfdlt‘Pau9B Hf. 



ArMispatuB Nr, 



m/. Nr. 



UttB kBBiBht 
BOB BMi 



ROHDBASCHWARZ 

MONCHEN 




ErBoi^ 

farUtfB 



normgBprSfi 



4258 - 18 3 & 



I SBkBUtBiiUBfB XII 

^ ; ZeileiiQsaiiljla^or (,Gr. ) 



m -, ots*; 100 s 











cm 

StX 

Kenn^ 

zeiohen 


Stuck’- 

zaM 


Banennung 


Sach’Nr. 




Bemerkungen 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


R251 




Schichtwider stand 


VVTii 321 E 020 




R232 




Schichtv/ider stand 


— 


VT.U 


321 E 47 


























R255 




Schichtwider stand 


V(FE 321 k 1,2 




R236 




Schichtwider stand 


WFE 321 k 3,9 




R237 




Schicht-Drehwiderst.- 


WSG 11010/5 k 




R238 




Schichtwider stand 


V/FE 321 k 4,7 






R239 




Schichtwider stand 


WFE 321 k 3,9 




R240 

R241 




Schichtwiderstand 


WFE 321 k 47 






Schichtwider stand 


WPE 321 k 2,2 




ti 

§1 . 
.• § .s» 

III 

• o o 

... ^*8 


R242 




Schichtwiderstand 


WFE 321 k 3,9 




R245 




Schicht-Drehwiderst. 


WSG 11010/5 k 




R244 




Schichtwiderstand 


WE 321 k 1,2 




R245 




Schichtwiderstand 


WFE 321 k 1 




1 S'" 
5|s 

o» ^ 8 

1 ^ 
- 45 *• 

r5 §* 

tt *5* 
.8-8 
«3 § 






























— 






























St18 




Steckerleiste 




snth.in 4238-18 














VervielfStf.-Pause Nr. 






















— 


— 
























<#> 

ROHDE &SCHWARZ 
mOnchen 


And.- 

ZttSt, 


Attd.-Mitttg. 

Nr. 


Datum 


Name 


Usit Nr. 

4238 - 18 Sa 


Uste besteht 
aus Blatt 

Btatt Nr. ^ 


a 


— 


10.65 


Wag 










iiiKi; 


Datum 


Name 










Arbeihpause Nr. 

i. 


gesehrhben ' 


M.6.65 


Wu 










Ersatz] 
far Uste 


bearbeiM 




V/ag 










JOAWMfl / Sehattteiltisie zu 

Zeilenoszillator (Cr.) 


geprOff 














normg9prSft 















m; 0864; 100 S 
























T220 




Si-Trans • 


T221 


■ 


Si-Trans. 


T2a2 




Si-Trans . 


T225 




Si-Trans. 



BSY 52 


GUF 25445 


BSY 52 


G(iF 25445 


BSY 52 


GQF 25445 


BSY 52. 


G(iF 25445 




T224 Si-Trans. -BSY 52 GQF 25445 




42 «; Oe«$: ms 67 







































z 





^ 121:? 




4238-18 



Schichlseite 



■ L“ C - OsziUator 




P-Jmpeckinz - 
I wandler 



• Abkapper 



Zeilenfreqienz 
15625 Hz 



C226 R226 



T221 

BSY52 



T220 

BSY52 



T222 

BSY52 



T223 

BSY52 



R231 .C2325 

8 20 y 10^ 



-Monostabiler Multivibrator 



1 R237 

5k 

Arbeit spunkt 



T224 

BSY52 



R238 R239 

r* 4 7k y J9 k 



A .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19.20 .21 .22 .23.24.25.26.27 .28.29 .30 .31 .32 .33 



T 220 -T 225 




Verzdgerun g 

, ( vordere Sch warzschulter ) 



T225 

2N70a 



Stabilisierung 



Oi# Eintragung der elekiriscbeh If 

von Bouelementen ist unverbmdhch I’! 



hierzu SchaltteiUiste 423 



G*noue Wert# steh# SchoittetHiste 



15 12 9 8/7 



Sfromlotif zu 



2 



S 











r-Jmpeckjnz - 
I wandler 



Abkapper 



-Monostabiler Multivibrator 



Zeilenfrequenz 
15625 Hz 

C226 R226 



T220 

BSY52 



T221 

BSY52 

OiV 

1— 

C227 





y[ R243 




1 


500 

II 


1,2k 


11 . 

C235 


R244 



, ( vordere Schjwarzschulter ) 



T225 

2N706 



T222 

BSY52 



R230 R232 

MOk 4 7 



T223 

BSY52 



R231 .C232! 

820 r 10 ^ 



J R237 

5k 

Arbeit spunkt 



R238 R239 

47k V 39k 



T224 

BSY52 



Stabilisierung 



A .2 .3 . 4 . 5 .6 .7 .6 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .10 .19.20 .21 .22 .23.24.25.26.27 .20.29 .30 .31 .32 .33 



047^ 






n 


h 






R227 


R229 


R235 


R236 


Verzogerung 


II 1 


y 18k 


Y 10k 


1,2k U 


3,9 k M 




♦ 16.5V 5Vss 



♦ 16.5V lOVss 



5.0VSS 



-►1.1V 7Vss 



Oszillogramme gtmessen mit TastteUer Re ^ fOMU.Ce ^ 10 pF 

/ 

Gle/chspannungen gemessen mti Rohrenvolt meter Re ^ 10 MO, ( z.B. URU) 
@ ohne Belastung (Flatten 4230— 19und 
4230-20 heraus gezogen ) 

belostet mit den Flatten 4230-19 und 
4230-20 



D»# Eiotrogung der eleklnsch^ri Werte 
von Boueiementen tst unverbindhch 
G#noue Werte sieh« ScholUo«lli«t€ 



hierzu Schaltteilliste 4230— 10Sa 



Stromiouf zu 




Zeilenoszillator 


(Gr) 



ZeMm.Nr. 

4238 -18S 







5 t 



tauchgelotet nach HVN 230 





6 



1.1.6 U.-1. 1.7 nach dem Tauchloten geklebt nach HVL620 



hierzu Stromlauf 4238 - 18S 
Stuckliste 4238- IdSt 



ROHDE* SCHWARZ 
mOnchcn 


Hatbzeug, Workstojf 


EKD 


Tag 




Nam0 


Aib 4,» 

SmL 




Tag 


Nam 




10.^. 65 


Wh. 


























<<Ti¥.6S 


Scr 
















wmmm 









Untohiierie MaBe 



MaBatab 



1:1 



Zeieha.Nr. 

4238 - 18 



Erioftflr 



Zeiienosziiiafor (Gr.j 



m; »m; so s 



5 A 






































Z^kh^uMf irt yherkffittifm§, 

nh^fuftt Ktnrtr&r#f, cji kf 




SwA-Hf. 


i 


Oamurktmgau 


♦ 


5 1 


€ 







__ j 














C175 




Kf^Kondenoator 


CI76 




Kf-Kondensator 


C177 




Kf -Kondansator 



CO 2/1 000/125 



CO 2/800/125 








I m/. Hf. 

ROHDE &SCHV/ARZ 

mOnchen I c I141B2 



EKE DcUim j Noof 



gwtchrhtyim 



b9arb*iUi 



p9prifi 



»9tmg»pr0fl 



Datum Hama 




U»iu Hf. . 


Uth batiaht 




am 5 


4258 - 19 Sa 


! matt Hr. 

1 


Br$ai)^ 

fSfU»f§ 


SahuitMUth iu 




Austaatilapuls . • (Cr.) 


1 

























(Km« Ztkimmf kf wnr Bftmhim. 

V^nirtrfvMf, Hitf%itu»§ mu itr 

9infb«r Kka<h»9nMttp^flkhtif, . 



vhtfdti.-Fauf Hr. 



UX 

twieh^fi 


smk- . 

«,M Bmmamma 

f J 


Smeh-Nr. 

A K 


69m%rkMg%a 

g 


G 1179 


Si-Diode 1 N 9M 


GPE 2642'' 


. 


GII 813 


Ge-Diode AAY 27 


GCK 15421 


- ■ . - - 






















LI75 


Drossel 


DUP 125/8 


i 


El 76 


Drossel 


DUP 125/8 


i . ■ ' ■ ' 












* 








• 




' . tr 








i , ^ , 


RI73.. 


Schiohtviderstand 


10 




Rili 


Schiohtviderstand 


WPE 521 k 2,2 




S 172 . . 


Sohichtviderstand 


WFK 321 k 5.6 




R178 


Soh.icht-Dreh«ld«rst. 


WSG 11010/5 k 




RI79 


Sohichtwiderstand 


WPE 521 k 22 


! 


R 180 


Schichtwiderstand 


WPE 521 k 27. 




R 181 


Schicht-Drehwlderst. 


WSG 11010/2,5 Ic 




R 182 


Sohiohtwideretand 


WPE 521 k 2,2 




R 183 


Sohichtwiderstand 


WPE 521 k 1 




R 184 


HeiQleiter 


WHD 252/10 k/10 




R 185 


Schichtwiderstand 


WPE 521 k 8,2 




R 186 


' Schicht-Drehwiderst. 


WSG 11010/250 




R 187 


Schichtwiderstand 


WPE 521 k 1,8 




R 188 


Schichtwiderstand 


WPE 521 E 220 





ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 



KKK Datum Nam* 



Wu 

Wag 






gtpr&ft 




Uala Hr. 

4258 - 19 Sa 




Uih 

Blatt 

i BlaU Nr. ^ 

I c. 








fQr UiU 






ICSXZOJUi ISalnUMIi.1* ta 

Austastlmpuls 


(Or.) 




















A •/)/»- 
i9lcben 


JW«*- a 




i ‘ . ■ 

d4m§fk¥tfg§0 


1 


2 3 


♦ 


5 6 




R189 


Schichtwiderstand 


WFE 321 E 270 






H 190 


Schichtwiderstand 


WFE 521 k 10 


— ■ ■ — - — - - 




R192 


Schichtwiderstand 


WFE 321 B 100 




R195 


Schichtwiderstand 


WFE 521 k 1,8 




R194 


Schichtwiderstand 


WFE 321 k 1 




R195 


Schichtwiderstand 


WFE 321 E 33 




R196 


Schichtwiderstand 


WPS 521 E 270 




R197 


Schichtwiderstand 


WFE 52f E 27 




R198 


Schicht>Drehwiderst. 


wso 11010/100 








^ - 




R200 


Schichtwiderstand 


WFE 321 k 47 


^ s ^ 


R201 


Schichtwiderstand 


WFE 321 k 10 












5 S| 

^ 1 ^ N 


R202 


Schichtwiderstand 


WFE 521 k 39 




• £ « 

Ic -5 










S <» « 

S'?: £ 

'5 


R205 


Schichtwiderstand 


WFE 321 E 100 




S .“5 










€:«»•• 
■ 5-^ 

;; ■? 2 


R204. 


Schichtwiderstand 


WFE 321 E lO'O 






R205 


Schichtwid-erstand 


WFE 521 k 1 


4i ** 

N 5* 


























St19 


Steckerleiste 


• - ~ • ■ - - 


enth.in 4238-19 




T175 


Si-Trans. 13SY 52 


GuF 25445 






T176 


Si-Trans. 2 N 708 


C^F 24540 • 




T177 


Si-Trans. BSY 52 


G^F 25445 




T178 


Si-Trans. BSY 52 


GyF 25445 




T179 


Si-Tx'ans. Mil I 614 


Gvti; 25544 




t 100 s 










R183 



»-{ 



Rm 



R179 



RI33 



C 178 + 






R192 



C 179 + 



cm + 



R194 



R195 



R 197 



R196 






R175 



C181 + 

C185 + -# j 



C 183 +1^ ^ 



9tUpQit»9 Hr. 





<$> 




ROHDE & SCHWARZ 
mOnchen 


1CDD 


Datum 


Namo 


g«jT9ichn0t 


9.1.69 


Fre 



Haibxeug, Werksto// 



mKmasam 



btarbtUti 



gtpru/t 



notmgtpr 



Untoianerie Mata 


Zaicbn.Hr, 




4238 - J9 


Matstab 

V1 

. 




Eftalr /. 


Austastimpuls (Or.) 



t0lM;200 H67 






























































S.'S 

^ s 
ils 

— 


W' 

Mfin- 

zeiehen 


Stuck- 

zaht 


Benennung 


Saeh-Nr. 




Bemarkungan 


1 


2 






5 


6 






























— 


































C 250 




Kf-Kondensator 


CKD 2/40/500 




C 251 




Kf-Kondensator 


CKD 2/500/125 




C 252 




Kf-Kondensator 


CKD 2/400/125 




C 255 




Tantalelko 


CEU 36543 u 10 




C 254 




Tantalelko 


CEU 41443 u 22 




C 255 




Tantalelko 


CEU 36343 u 10 




C 256 




Tantalelko 


CEU 36543 u 100 




C 257 




Tantalelko 


CEU 36443 u 47 




C 258 




Tantalelko 


CEU 36543 u 100 




§li 

s ® ^ 
r 5 §» 
5 V 
Q S 

) 
































C 262 


— 




Tantalelko 


CEU 36543 u 100 




C 263 




Kf-Kondensator 


CKG 50053 n 100 






C 264 




Kf-Kondensator 


CKG 50053 n 100 






^265 




Tantalelko 


CEU 36443 u 47 




VervielfSlt.-Pause Nr. 

) 




















































ROHDE & SCHWARZ 

MONCHEN 


And.- 

zuit. 


And.-Mitfig. 

Nr. 


Datum 


Name 


Usit Nr. 

4238 - 20 Sa 


Uaia baaiahi 
aus 4 - 


















Blatt Nr. 

1 


KKK 


Datum 


Nama 


■ 








Arboitspause Nr. 


geschrMen 


24.6.6' 


Wii 


■ 








Eraaf^ 

fSrUtte 


bearbeitet 




Wag 


■ 








SQteJBiOiQ Schaliimliiate zu 

Synchronimpuls (Gr. ) 




geprSft 






■ 








normgeprQfi 






■ 









m; 0864; 100 S 










Z^khMtuMf iff toi**r 

wttk^fvftM V§rw9riM»^ & mmd*n »t 



rMUpwM9 Ur, 



!^iK 

U/X 

Kwtf 

X^khpH 


Stack- 

xahl 


Bcfw»nupg 


S<Kh-Nr. 




Bcmtkung^m 


1 


2 


3 


4 


5 


$ 


G125* 


3 


Ge-Dioda AAY 2? 


GCK 15421 






0125 


1 


Si-Diode DAY 88 


GPi; 20520 






GI25 

, . . 


2 


Ce-Diode AAY 27 


GCiJ 15421 






0125 




Si-Diode 1 N 914 


GFIi 2642 1 






0125 


\ 


Si-Diode 1 N 914 


GFii 26421- 






G12t) 


5 


Ge-Diode AAY 2? 


GCK 15421 












































• 


L250 




Droaael 


DDP 125/8 




L251 




Drosael 


DUP 123/8 






















— — 




..... 




• 








V 


R250 




Schichtwiderstand 


WPE 321 k 10 




# 


R251 




Schiohtwideratand 


WPE 521 k 2,2 






R252 




Schiohtwiderstand 


WFK 521 k 1,8 






R255 




Sohichtwiderstaikd 


WPE 321 k 1,5 






R254 




Schiohtwideratand 


WFE 321 k 10 






R255 




Sohichtwideratand 


WPE 321 k 2,2 






R256 




Sohichtwideratand 


WFE 321 k 5,6 


• 


R257 




Sohicht-Drehwlderat. 


WSG 11010/5 k 






R258 




Schlchtwlderstand 


WPE 321 k 12 






R2^ 


i 

1 


Schiohtwideratand 


WPE 521 k 1 






R260 


* i 


HeiBleit'er 


mi) 232/10 k/10 


m 



ROHDE & SCHWARZ 

MQNCHEN 



EKK 



gwhrhtM 



tnicrtatM 



Q0firS/t 



aormgtfirafi 



Zktlttm 






Nam0 



m 



Wa/? 



And.^ 

X9it 



A»d.-MiWg 

Ur, 



11296 



14162 



i>9fum 



Nam§ 



1C. 65 



o o- 

i.ag 



12.67 



iV/ag 



1.69 



Vag 



Utf§ Mr. 



4258 - 20 Sa 



Ush Mtht 
out Biait 



Btali Ur, 



Erteiii 
far UtU 



/ uhouhim* 

Syaachroniapul® 



(Gr.) 



; 0S6A; 100 S 










Kunn* 


Stick- 

xaht 


Btnomming 


Sook-Hr. 




Bomurkungto 


ithhtn 











R261 Schiohtwiderstand 
R262 Schiohtwiderstand 
R26j Schiohtwiderstand 



WFK 521 k 8,2 
WFE 521 k 27 
WFK 521 k 4,7 



R265 




Schichtwiderstand 


WFiJ 321 k 10 


R266 




Schicht-Srehwiderst. 


WSG MOIO/2,5 h 


R267 




Schichtwiderstand 

« 


WPE 521 k 1,5 


R268 




Schloht-Drehwiderat. 


WSG 11010/250 


R269 




Schichtwiderstand 


WFE 321 k 1,8 


R270 




Schichtwiderstand 


WFB 521 E 220 


R271 




Schiohtwiderstand 


WFE 521 E 100 


R272 




Schichtwiderstand 


WFE 521 k 1,8 


R273 




Schichtwiderstand 


WFE 521 E 270 


R274 




Schichtwiderstand 


WFE 521 k 1 


m3. 




Schichtwiderstand 


WFE 521 E 270 


R276 




Schichtwiderstand 


WFE 521 E 27 


R277 




Sohieht-Drehwiderst. 


WSG 11010/100 


£278 




Schichtwiderstand 


Wra 521 E 55 




1 




- - - - 


R281 




Schichtwiderstand 


WFE 521 k 47 


R282 




Schiohtwiderstand 


WFE 521 E 100 


R285 




Schichtwiderstand 


WFB 521 k 10 


R284 




Schichtwiderstand 


WFE 521 k 59 


R205 




Schichtwiderstand 


WFB 521 E_JOO 


R286 




Schi ch t wi d erst and 


WFE 521 k 4,7 


R287 




Schichtwiderstand 

I 


WFB 321 E 100 



nitllail.-Pmin Nr. 



LM*Nr. 



Utit tttlthl 
out Blaii 



ROHDES SCHWARZ 

mOnchen I e 1144291 5-69 iWag 



Namt 



24.6a65 Wii 



^arbofttt 



feprBft 



normgtprUft 





4258 - 20 Sa 



3*ktlll»IWtl$ t» 

Synchronimpul s 



(Gr.) 















Alir. 



ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen ^ 

Nam§ 



12*67 Wii 



b*arMf9t 



gtprafi 



normg%pHifi 





f r om; 100$ 61 



U*t9 Nr, 


U9f9 M9ht 


4238 - 26 Sa 


999 Biaii 


mail Hr. 

4 


£r$9ti 

fir UH9 , ' 


S9k9itt9ifU9i9 nr 




Synchronimpulfl (Gr.) 









































bearbeitet nach HVN 170(3) 
hierzu 4 238- 2 0.1/1 DV 
4238- 20J/2DV 
4 238 - 20.1/3DV 




bearbeitet aus 4238-20-1.1 
Zeichnung besteht aus 3Blatt 



0 P.'ojekHcn, 
sih-de L 

C](§) 


ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 


Haibzeug, Werksfof/ 


Upfolerierte MaBe 


Zeiehn, Nr. 

i23 8-20.1 Bt.1 


Paute 


MaBsfab 

1:1 


1CDD 


Datum 


Nome 










Er$aii f. 
ZeK^kn 


gezeiehnet 


29.1.69 


Grb 


m 


14162 


29.1.69 




Platte 


'bcftspaute Nr^ 


bearbeitet 
















gepruft 














no/mgepr 




r-^ 











86; 0166; 200 H67 

























5 

1 *= 

I S 




-Trigger -^Umkehrung - 



- Monostabiier Multivibrator 



-Begrenzung. Abschneidung, Endstufe 



-Emitterfolger fur H (S^^)— Impuls — 



R266 

2.5 k 

Vorderf lanke 





C251 G1251 



R254 R255 

10 k Y 2,2 k 




' 4iC252 

R268 I 400 



R270 R271 

2 20 Y 100 



IOh 22p 

C253 C254 

* 17,3 V 



AAY27 10m 



GI252 C255 



C257 

.lev 



J R276 GI254 

1N914 

I Amplitude 



R27A R278 



G1253 X R281 

1N9U X Y 47k 



33 Y loop C263 



30/31 21/22 1/2 



24/25 27/28 19/20 3/4 32/33 





.2 .3 A .5 .6 .7 .8 . 9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19.20.21 .22.23.24.25.26.27.28 .29 .30.31 .32 ..33 



t i t i 



J £ 

i I 

Ic "x 

w 52. 

X X 



33a23iaO292a/9262a»23 22^2(yi910 12 «y9 0/7 6/5 4/3 2/1 



2. ? 

£ ♦ 



Ml 4|r eWi tTi ec hen Hferlie 

ie u e l —MK fUH m>eer^ifi#IMh . 

» 




(7) 

L» ii». @ 

♦ loop ap j 




TSAAbscbUfO 
an Bu 3.4 



O^iUogramm^ gemtsfn mit TastUHer : R» * lOMd.Ct ^WpF 
(Utkh i p t m un gt n gtme^n mit RUhrenvottmtUr Rtgt 10M£L^(z.B.URU) 



Nerzu SchanttMiste 423«-20Sa 



III I f 

wiriMMy n 



SynchronimpiXs ( Gr. ) 



4238-20S 













tauchgeldtet nach HVN230 



® -S' 



ifi 

?N 

III 

rif 



iSO-Prohkthn, 
M9ihode £ 



O 



V9rYi9lfd(t.-Pau$9 
Nr. 



Arb9iftpau99 Nr. 



■ 




^ KLL 3080^ (2 Stuck) 

^ Schlitzrichtung der Ldtdse 



-1.1.6 und -1.1.7 nach dem Tauchldten geklebt nach HVL 620 
C262 nach dem Tauchldten geldtet nach HVM230 




hierzu 



4238 -20S 
4238 -20St 



ROHDE A SCHWARZ 

mOnchem 



\1CDD 



Datum 



Name 



Hatbzeug, Werksfoff 



Andr 

zust. 



And MitHg. 
Nr. 



Datum 



Name 



Untoterierte Mate I Zekhn, Nr 



Matsfab 



1:1 



4238-20 



Ertalz f. 
Zefchn, 



gezeiehnnt 



18.12.681 



Grb. 



14162 



18.12.68 



QrtL 



bear bet t9t 



geftruft 



V'-' 



Synchronimpuls (6r.) 



3V0;1Vb>.50S6? 



1 



2 



normgepr, 

5 



8 


















Banannung 


Seelh^r, 




Bamarkwgn 


3 


4 


5 


€ 




C506 



C 5 D 7 



C508 



G 130 



Q 130 



TantalelK.0 



Tantalelko 



Tantalelko 




GI3O7 Si-Diode 1 N 914 



Si-Diode 1 N 914 



¥l$r¥MfdU.-Paun Nr. 



GI 5 O 



ROHDE & SCHWARZ I a 1 1 5 296 
mOnchen 



Datum Nama 



CKU 41445 u 22 



CKU 41445 u 22 



GEU 41445 u 22 






Z-Diode Z 7 


GEE 26540 E 7,5 




Z-Diode Z 7 


GEE 26540 E 7,5 




Si-Diode 1 N 914 


GFE 26421 




Si-Diode 1 N 


GFE 26421 




GFE 26421 



GFK 26421 



lM»Nr. 





8.68 Wag 



ArbtHtpmnNr. | g««c*rfrtwi | 12.6? | V'u 



baarbatfai 



gaprOft 



normgaprQft 




4238 - 21 Sa 



LMabaahht 
au9 3 BMt 

BMfMr. 



SSRdMb I ScfialttaitlMa zu 

Netzteil-Regelplatte _+ 18V (Gr. ) 



42«; Oe$S; 100 S 67 












































Stuch 

zahl 



Bwnmng 



Sach-Nr. 



Bemerkungen 



G 1509 Z-Diode Z 7 



GI3I 



Z-Diode Z 7 



GEi; 263,40 E 7,5 

GEE 26540 E 7,5 













H 301 




Schic.htviderstand 


WFE 521 £ 560 




H 302 




- 

Schichtwidaratand 


WPB 321 E 560 




R 303 




Sohichtwider stand 


WFE 321 k 2,7 




R 304 




Schichtwiderstand 


WFB 321 E 18 




R 505 




Schiehtwiderstand 


WPE 52-1 E 560 




R 506 




Schichtwiderstand 


WPB 521 k 2,7 




mi 




Schicht-Drehwiderst. 


WSG 11010/500 















H ^12 




Schicht-Drehwiderst, 


WSG 11010/500 


, 


R 313 




Schichtwiderstand 


WPE 321 k 2,7 




R 314 




Schichtwiderstand 


WPE 521 £ 560 




R 515 




Schichtwiderstand 


WPE 321 E 18 




R 316 




Schichtwiderstand 


WPE 321 E 560 




R 317 




Schichtwiderstand 


WPE 321 k 2,7 




R 318 




Schichtwiderstand 


WPB 321 E 560 


■ 



VervhtfdU.-Pause Nr. 




ROHDE &SCHWARZ 
mOnchen 


EKE 


Datum 


Name 


gesehrieben 


24 . 6.65 


Wii 


bearbeitef 




Wag 


geprUft 






normgeprSft 







And.- And.-Mittig. 
zu$i. Nr. 



Datum Name 



Lfite besteht 
aui Btatt 




4238 - 21 Sa 

Ersatz] 
fur Lists 



mtmm l ScheltteilUste zu 

Netzteil-Regelplatte 




















Bm^rkmign 




1 





42B; 0666: 100$ 67 







































5 



6 



8 



f T306 

2 N 3053 



Geregelte Spannung 

* fdV R312 



poo C306' 



T305 

B5Y52 



I 

0 R3O1 

560 



T301 

2 N 3053 



GI303 

1 N9U 

T302 

BSY 52 



R307 

- 3V o — 500 

Geregelte Spannung 

t -ldV 

1 



4238-21 



Die Eintragung der elektrischen Werte 
von Bauelementen ist unverbindlich . 
Genaue Werte siehe Schalttellliste. 



Glei'chspannungen gemessen m’lt Rohren voltmeter. Re ^fO M{l(z.B.URU) 



hlerzu Schaltteilliste 4238- 21 Sa 



Stromlauf zu 



Zeichn. Nr, 



Netzteil-RegeLpLatte ±18V (Gr.) 



4238-21S 



5 



6 



8 











▼ 7 



0 T 



tauchgelotet nach HVN 230 



B 



S|:?l 

•S = :s 



^ I 



s: 

•5*5^ ^ 

^ ^ o , 

ii^ 

Hfi 

5 ^ 4s , 
^ o» ^ I 

II 




-1.1.6 u.- 1.1.7 nach dem Tauchloten geklebt nach HVL 620 



hierzu Stromtauf 4236- 21 S 
Stiickliste 4236-21St 



Verviel/dif. -Pause Nr. 



Arbeitspause Nr. 



301; 0165 50 S A 1 



# 

ROHDE t SCHWARZ 

mOnchen 


Halbzeug, Werkstoff 


Untohrierte MaBe 


Zeichn. Nr. 

4238-21 


MaBstab 


EKD 


■ ■ 

Tag 


Name 


And.- 

zusi. 


ind-MIttlg. 

Nr. 


Tag 


Name 


Ersatz /Or 
Zekbnung 


geiehhnet 


15.6.65 


Ln 


a 


— 


10.6.65 


Ln 


Netzteil - Regelplatte fldV(Gr.) 


bearbeitef 














geprOfi 














normgepr. 














A 6 


7 B 












Stack- 

zahi 


Bwmmtzg 


Soek-Nr. 


2 


9 


4 




G1J1 



G151 



G151 



G131 




G1J1 



G151 



Si-Gl. SID 02 N 



Si-Gl. SID 02 N 



Si-Gl. SID -02 N 



Si-Gl, SID 02 N 



Si-Gl. SID 02 N 



Si-Gl. SID 02 N 



Si-GI. SID 02 N 



Si-Gl. SID 02 N 




St22 



GKli 


28841 


GKK 


28841 


GKj] 


28841 


GKE 


28841 


GKE 


28041 


GKE 


28841 • 


GKE 


ro 

CD 

CD 



GKE 28841 



Nr, 




ROHDE&SCHWARZ 

mOnchen 



ArMtpamHr. | »•«>*»#•*«» | 12.67 I 




Daium I Nam9 



/ Schatti9iiU9(9 zu 

Gleichricnterplatte ^ 18V >(Gr.) 



\za; 0666: iOOS 67 









































B 



I"" 

S' 5 

I -8 • 

& § :c 
S '? 

• 5 » ^ 

III 

^ ^ to 

|-?| 

If1 

III 

rli 

If 

S -s •*== 

<i» o> •• 

5 P 



Vervhifdlt.- Pause Nr. 



Arbeitspause Nr. 



301; 0165; 50 S A 1 



tauchgelotet nach HVN 230 




-1.1.6 und -1.1.7 nach dem Tauchidten geklebt nach HVL 620 



hierzu Strom lauf 423 8-22 S 
Stuckliste 4236-22 St 



<#> 

ROHDE i SCHWARZ 

mOnchen 


Halbzeug, Werkstoff 


Untolarierte MaBe 


Zeichn. Nr 

4236 -22 


MaBstab 

1:1 


EKD 


Tag 


Name 


And.- 

zusf. 


And-mUg. 

Nr. 


Tag 


Name 


^9l^9Hi9| 


gezekhnet 


14.6.65 


Wk. 


■ 








Gleichrichterpl atte ± 16V (Gr. ) 


bevbettet 






■ 








gaprOft 


■^S 


S(T 


■ 








normgepr. 






9 








A 6 


7 8 
















tauchgeldtet nach HVN 230 




hierzu StCickliste 4236 - 25 St 



Vervielfd’* -Pause 

) 



Arbeiispause Nr. 




ROHDE & SCHWARZ 



MUNCHEN 



EKD 


Tag 


Name 


gezeichnet 


25.6.65 


Lz. 


bearbeiiei 






gepruft 




So 


normgepr. 








Unfolerierfe MaBe 


Zeichn. Nr, 

4236 -25 


MaBsfab 

1:1 




Eraaii f, 
Zeiehe, 


+ 2V Netzteilplatte (Gr.) 



*24; 0265; 100 




























Zeichn. Nr. 

Z wischenbo d en (Gr.) 4238-45 P 














Schlttaaelliete fiir ^R&S-SachnimBera 

Sofem Bauelemente^ deren Klartaxt aus dieser Lists era ichtllch slad^ ZoB* 
als fieparaturteile , beschafft werdsa sollen and sofem disse Beachaffuag 
nlcBt fiber E&S erfolgt, wird eopfohlen, neben den elektrischon Eigenscfiaf- 
ten auch die mechanischen ^i^mesaxingen anzu^ben^ die iron dem defekt gevor- 
denen Bauelenent zu entnehoien sind. 



Sachnunmernsy s ten • 

Jedea Feld symbol is iert 
einen Buchstaben oder eine c 

Zahl. I 

— 0) S 

Zahl Oder Buchstabe erscheint -g ^ 

I h 

immer, werm schraf fieri, 

y.Zy 

nicht immer, wenn gestrichelt 
Buch- 

stabsn Benennung 
gruppe 



K o n densatoren 



If i Kap.in Tol. "onn | | 

s b> Zahlen^ nF o.pF _ in % | 

niTn IvTTTTA /rrn !vrr. /r;^- 



/ I ! I / I I / 1 I I I 

i Li_Lj/ LL_Ly LLL.J 



Abktirzungserlauterung 



a - Normal toleranz z*B. 2% die 
Angabe der Toleranz entf^It 
in diesen FSUlen in R^S 

S Saohnummer* 

• Nennspannung z.B. 500» 
die Angabe der Nennspannung 
entfgllt in diesen F£lllen 
in der RAS^tSachnummer . 

Bemerkungen 






R6S - Sac hnumii^G rn 



gleichartige Zahlen oder Buchstaben stehen 
in dieser Lists untereinander. 



GBR Keram* Bypass-^ CBH 1 ^ |Kap.pF| 
kondeasator 



. , I »10QQpF • u i,e kV 

COB Ringfcondensa^ j GCB 92 / |ks^«pf| 

tor L_>i(X)c^ u 1 kv 



l^etw ^ V- I 
Fabrikat Siei^s 

versilberter Keraaikring fur 
OurchfUhrun gen 



CCE Keramikkon- 
densator 



CCE 94 / lKap.pF 



mteiw 500 V- I 

TrapezseKeibe vsrsilbert 



CCP Plattenkon- 
densator 



£ 80 

Werkstoff KER 310 



»o "o 



CCG I Keramikkon- 
i densator 



VT o • 



Keramo Scheiben 

kondenaator mit 
parallelen Drabtan- 
schlUssen, U 500 V- 



TK-Reihe 

bzw» EDK-Masse/Klasse 

11 - P lOO/lB 
41 - N 33/lB 
55 - N 150/IB 
68 - H 750/IB 
75 - N1 500/IB 
91 « £ 2000/11 
94 - £4000/11 
96 - £6000 




Kapazitat in pF 



C-Ioleranz in ~ fo 



442; 1060; 100x!00Dmj -ROHDE & SCHWARZ, MUNCHEN 




Sachnummernsys ten . 

Jedes Feld symbol isiert 
einen Buchstaben Oder eine 
Zahl. 



inner, wenn schraf fieri, 



! Biich- 

staben- Benennung 
gruppe 



loch 

CCG Eeramlkkon- 
densator 



CCH Karamikkon-* 
densator 



K o n d e n s a t o r e n 



Zahl Oder Buchstabe erscheint 



g Kap.in Tol., 
Zahlen <o o.pF in % 



Nenn 

in 

/V o.kV 



2 9$ 

T! S I I 



Abkurzungserlauterung 



nicht inner; wenn gestrichelt I 



L11J.U/ 



/ j _ 

1/1 ' 1 ' / I ! I I /• I 

1/ L1_Lj/ LLLy LJ_J_J 



Nornaltoleranz z.B, 2% die! 
Angabe der Toleranz entfaUt; 
in diasen Fallen in der 
Saohnunmer. 

Nannspannung z.B. 500» 
die Angabe der Nennspannung 
entfallt in diasen Fallon 
in der RdS-^Sachnummer. 



RcsS-Sachnunciern 

gleichartige Zahlen Oder Buchstaben stehen 



Bemerkungen 



in dieser Liste untereinander. 



Keranio ' 

Waffelkondenaator 
mit parallelen Draht- 
anschliissen 





Nerm 




40 - 30 V- 
50 - 100 V- 
52 - 125 ?- 



HDK-Masse 



96-6 6000 
98 - e 10000 



C— Toleranz 



0 - i + 100 bis - 20 



KapazltSt in nF 



Keram. 

Rohrkondensator 
mit radialen Braht- 
aaschlilsaen, U - 500 V- 



Tk-Re ihe /K1 as s © 

11 « P 100/IB 

12 - P 100/lA 

31 - NP O/IB 

32 - HP O/IA 
42 - H 33/lC 

48 - N 75/IB 

49 - H 75/IA 
56 - H 150/lA 
59 - N 220/lA 
62 - K 530/lA 
65 - H 470/lA 

68 « H 750/IB 

69 - N 750/lA 



Kapazit§.t in pF 



C-Toleranz 
in I ^ 



; 1060 ; 100 x 100 Dm; ROH DE & SCHWARZ, MU NCH E N 




Sachnunmornsy s ten • 

Jedee Feld symbol is iert 
einen Buchstaben Oder eine 
Zahl* 



o n d 



I 

iF 



Tol. g ^ 

j * /V o?kV = 

/ '-r— 1-1 / j-.'-i-i / t— '-T-i 
r I ! I / I I / I I I I 
Li_Lj/ LL_Ly LLJLJ 



Abkurzungserlauterung 

0 - Nornaltoleranz z.B. 2* di« 
Angab« der Tolerant entflAlt 
in diesen Fdllan in der Rd& 

S Saohnummer • 

- Nennspannung i.Be 500- 
die Angabe der Nennspannung 
entfSllt in diesen F^len 
in der R&StSachnunaer . 




4; 
to o 

c o, 

® o *: 

E c 5 ' 

. O) N 

i i 2 



7894 

. A 



iii oSy 



SacHnummar n system. 

Jades Feld symbol is iert 
einen Buchstaben Oder eine 
Zahl. 



1 Buch- 

3tab9fi- Benenniing 



loch 

CCK Keramik- 

kondensator 



CCL Keraaik- 
koadensator 



CCW Top:Ocondezi- 
sator 



K o n d e n s a t o r e n 



Abkilrzungserlauterung 



Zahl Oder Buchstabe erscheini 

immer, warm schraf fieri, 
nicht immer; wenn gestrichelt 



X S J Kap.in Tol. g . 

J Zahlen^ jiF o.pF in % , 

iTTT7 1 !\////a /rri“l / rni / r;"T 

\Ma Y^/Aj lLLj/ lllj/ llI 



T I 

2 % I 



- Normal toleranz z.B. 2 % dic| 
Angabe der Toleranz entf^lt| 
in diesan Fallen in der Rc&^l 
Saohnummer. | 

• Nennspannung z.B. 500- I 
die Angabe der Nennspannung | 



entf^llt in diesen Fallen 
in der RAS»Sachnummer . 



BocS-Sachnumincrn 



gleichartige Zahlen Oder Buchstaben stehen 
in dieser Llste untereinander. 



Bemerkungen 



Keram, — 

Roh.rkondensator 
mit radialen Draht- 
ans chilis sen 



Nenn 

67,- 700 V- 
Tk-Reihe/Klasse 



11 - P 100/IB 
51 - NP O/IB 
55 - H 150/IB 
68 - N 750/lB 



C-Toleranz 

6 - - 12,5 ^ 
Kapazltdt in pF 




CCL 11 j |Kap.pF| / jjrt. *{ 



CCL 55 / lfap»pF| j 
CCL 68 / 



/ Itoi. >n 



^Kafifi 


IK^eihe/ 


T 


V- 


Klasse 


% 




P 100/IB 




700 


N 150/IB 


Uq 




n 75Q/1B 





|K<p,pF| / [r<d«Jl] j |SM. w| 



e 80 

Ifertcstoff KER 310 



, 1060: 100x100 Dm: ROHDE & SCHWARZ. MONCHEN 



0).2 

.Is 

^ o> 

iS *2 • 

=5 §-2> 
£ 

E f ^ 



c c . 

0 3“ 
.2 O 

01 ^ 

:§ .- 

•^1. 

01 

tt >o 

Q S 



2TEK-Mh 

R 7894 

Bl. 

15 .ii .67 




Sachnummernsysten • 

Jedee Feld symbol isiert 
einen Buchstaben oder eine 
Zahl, 

Zahl Oder Buchstabe erscheint 
immer, wenn schraf fieri, 



Si 

5 

(0 

X 

I 



nicht immer, wenn gestrichelt 



Buch- 



staben- 

gruppe 



Benennimg 



Kondensatore, n 
£ 



I 

i 



8.J5 



Nenn 



J Kap.in Tol. ^ 

Zahiw ^^ uF o.pF ^ in % ^ ^ 

kiIj/^^/[lg/ [E/rr 



LLJ_J 



R(iS - S ec hnuEEie r n 



gleichartige Zahlen oder Buchstaben stehen 
in dieser Lists untereinander. 



GED 

CEE 

CEG 



Elektroly%- 

kondenaator 



Elekttoly t- 
kondensator 



CE 

T 




O Q 



Abku rzungserlauterung 

I T I - Normal toleranz z.B. 2% die 
\2 % I Angabe der Toleranz entfNlli 
in diesen F^len in der R&S 
Saohnummer • 

• Nennspannung 2 * 8 . 500- 
die Angabe der Nennspannung 
entfallt in diesen FfiOllen 
in der ft&StSachnummer , 

Bemerkungen 





/ 



o o 



Art 

D « Rohr mit axialen 
Brab tans ohltia sen 

£ - Sondbecher adt 
einseltlgen 
Lotfahnen 

Q » Rondbecher mit 

Befeatigungagevlode 
M 16 X 1,5 ein- 
aeitigen Anaobldasen 



Ausfiihrung 



2 

3 

5 

6 



\ 



far normals 
/ Anforderung 




21 

22 



fUr erhbhte 
Anforderong 



Kapaaitdt in |iF 



"..nn 




442; 1060; 100x100 Dm; ROHDE & SCHWARZ. MONCHEN 




Sachnummernsy stem . 

Jedes Feld symbol isiert 
einen Buchstaben oder eine 
Zahl. 

Zahl Oder Buchstabe erscheini 
immer, wenn schraffiert, 
nicht immer, wenn gestricheli 



stabenj. Benennung 
gruppe 



CFM Df-Kondenaatoa 



2rEN-Mh 

fi 7894 

Bl. 7 

15 . ^.'67 



CFR Ker, Df-Kon- 
denaator 




Kondensat o r e n 



Zahlen 



J Kap.in 



^ s L- I 



ABkilrzungserlautening 



U1J-J.J/ 



I -g uF o.pF in » 

“/ /V o.kV , 

1 / V7///A /rri“i ! rn"] / 



/ I ! I / • ' I I 

1/ Li_Lj/ LL-uj 



I I I / I 



H<«S - S ac hnuQEie rn 

gleichartige Zahlen oder Buch&taben stehen 
in dieser Liste untereinander. 



• Normal toleranz z.B. 2 % die 
Angabe der Toleranz entWlt 
in diesen Fiillen in der R£& 
Saohnuffloer. 

■ Nennapannung z.B, 500^ 
die Angabe der Nennspannung 
entfdllt in diesen Fftllen 
in der R&S-tSachnuiwier. 

Bemerkimgea 



Durchfiihmnga- 

kondeasator mit 
M 5 3e 0,5 Oewinde- 
tiille und Drahtan- 
achltissen 

U„ 

lenn 

64 - 500 7 - 

Tk~Reihe bzw. 

HDK-Mas 3 e /Klaa a e 

11 - P 100/IB 

51 » NP O/IB 

55 - N 150/IB 

68 - N 750/IB 

75 - ,N 1500/IB 

86-6 700 

91-6 2000 
94 - e 4000 

C-Toleranz 

2 - 1 + 50 bia - 20 % 
5 - - 20 

4 - I 10 /o 

5 - : 5 

6 - : 2 ^ 

KapaaitSt 

p - pP 

a » nF 



Kero BurchfUhrungs- 
kondenaator mlt 
Oevindettille und 
Lotfahnen 

Bauform 



o / * o j • 



KapaziUt 
in pF 



-■2; lOdO; m«m Dm; ROHDE & SCHWARZ, MONCHEN 



Sachnuomorn&ys t«n • 

Jedes Feld symbol isiert 
einen Buchstaben Oder eine 
Zahl. 



Kondensator e n 



Zahl ( 
Immer, 
nicht 


>der Buchstabe erscheini 
wenn schraffiert, 
immer, wenn gestrichelt ^ 


Buch- 

staber 

grupp€ 


Benennung 


CFS 


Keramiscber 

DP-Kondensator 



II I Tol. I I 

J b. Zahlen.g* uF o.pF in X ^ ^ | 

^ 3 ]iE/^/YTu/[m/ rrij 



Abkurzungserjauterung 

0 - Normal tolerani z.B. 2 s cii<_ 
Angaba der Toleranz enttaii 
in diesen Fallen in der RiS:.. 
Saohnummer • 



M I ; TV/ 
U 1 A.U/ 



U « Nennspannung z.B, SOO- 
500V die Angabe der Nennspannunq 
entfallt in diesen F<illen 
in der R<SStSachnummer ^ 



R«S - Sac hnunune rn 

alsichartige Zahlen oder Buchstaben stshen 
in dieeer Lists untereinander. 



Bemerkungen 



K«p.pF 



Gewinds 



Kap.pF 



Gewinde 



Qlimmer- 

kondeosator 



Glimmer- 

kondensator 
Fabrikat Jahre 

Art 



» J "O 

•- t c 
.S « 3 

e> i o 

C ^ O 

? 5 
§» 

II* 

Q S 



CGV Verklatschungs- 

kojadenaator J » Jahre-Mica-*Arkt^ kims t haras- 

vergossen, TK - 5 ^>is 
50 X 10~®/®G 

T m Jahre-Mioa-Stratf kunstbairs- 
▼ergossen, TK ilOO x lO"y®C 

U - Jahre-Mica-Bur^ mit Konststoff 
umhlillt 



Verklatschnngakoaideiuiator 



Nenn' 



500 V- 
500 V- 
1000 7 - 
2000 V- 



Ausftthrung^ Baofom — 
bei CG0 an 5. Stelle 



TK • 10-®/oc 



0 - i 200 

1 »il00 

2 - - 20 bis + 100 
5 - - 0 bis 70 



C-Toleranz 



4 - <rio ^ 

5 - 5 ^ 

6 - -- 2,5% 

7 - 1 % 

8 - ii 0,5% 



Kapazitdt 
n - nF 
p - pF 



, 1060 ; 100 x 100 Dm; ROHDE & SCHWARZ, MO NCH E N 





Sac hnufluner n system. 

Jedes Feld symbol isiert 
einen Buchstaben Oder eine 
Zahl. 

Zahl Oder Buchstabe erscheint 

immer, wenn schraf fieri, 
nicht immer, wenn gestrichelt 

Buch- I 

ataben Benennung 

aruppe 



CHF Platten- 

kondensator 



K o n d e n s a t o r e n 



a ^ J Tol. 

,3 b> Zahlen^ tiF o.pF in » „ 

6/ / /V o.kV 



&J! 2 % I 

s I J 



Abkdrzungserlauterung 



Toi. i 

* ,V o?kV ^ 

I / ;~i — I — I / f—' — I — I / i—> — T“i 
/lll/lll/lll I 

1/ LlLj/ L!_l_y LL^J 



CKD KT-Kondensa- 
tor 



R«S - SachnuEunG rn 

gleichartige Zahlen Oder Buchstaben steheh 
in dieser Liste untereinander. 



1 / 3000 / 10 



* Normal toleranz z«B« 2% die 
Angabe der Toleranz entf^illt 
in diesen Fallen in der RdsJ 
Saohnummer. 

« Nennspannung z.B. 500- 
die Angabe der Nennspannung 
entfallt in diesen F£Qlen 
in der RAStSachnummer . 

Bemerkungen 



3000 pF ^ 60 ^ 

- 20 * 
H0K-4Cerafliik 
Fabrikat Reaista 



/o# / ♦♦♦ 

/-r/ n“/ “T" 



Styroflex- 

koadenaator^ axlale 
Drahta&a ohXiisse 
Fabrikat Slemeua 



Baxiform 

1 - B 31110 A 

2 - B 31310 A 

Kapazltdt in pP 

Toleranz in ^ Oder pF 

(^entf&llt bei normal toleranz 
i 10 Oder i 1 pP) 



\enn 



ROHDE & SCHWARZ, MUNCHEN 





Sachnulwntrn sy 6 t«ii . 

Jedes Feld symbol is iert 
einen Buchstaben Oder eine 
Zahl. 

Zahl Oder Buchstabe erscheint 
iminer, wenn schraf fieri, 
nicht immer/ wenn gestrichelt 

Buch- 

staben- Benemuing 
gruppe 



Kondensa t o r a n 



I I I Kap.in Tol. "f" | | 

J ^ Zahlan.^ liF o.pF in * „ ^ 

_ o / / / V 0 • KV . 



AbkurzTingserlatttening 



I2 % I 



( ' I I I 

1 1 I I I / 
UIJ-LJ/ 



1 / Ll_i.j/ LLLJy LLi_J 



■ RpeS - S ac hnuniEie r n 

gleichartige Zahlen Oder Buchstaban stahen 
in diasar Lista untarainander. 



■ Noraaltolaranz z«6. 2% die 
Angaba der Toleranz entfdlt 
in diasan Fllllan in dar R&S- 
Saohnuimiar. 

“ Nannspannung z.B. 500- 
die Angaba dar Nannspannung 
entfailt in diasan Fallen 
in der R&SnSachnumiier. 

Bemerkungen 



noch 

CEB Ef-Kondimsator 

CEE 

CEP 

CEG 

CEE 

CEL 



.s> fi 
a ■! • 

H § 

£ e 
^ ® *g. 

• 01 N 



Eu&stfolien- 

Eondensator 



(Bielektrlkum und Balag) 

B ■» Polys tyrol-Polie 
tmd Metall-Folie 

E - Polykarboaat-Folla 
und Metall-Polla 

P — Polykarbonat-Polie, 
metallisBert 

G - Polyastor-Polie, 
metallislert 

E «» Palyester-Polia 
und Hatall-Polie 
( fUr gedruokta Sehaltg-) 

L » mehrXagiga lAokaebiahtp 
metalllaiart 
(Pabrlkat Slenans) 




fiann 



50 7 - 
63 V- 

100 V- 
125 7 - 
I60 T- 
250 y- 
400 V- 
500 V- 
650 7 - 
1000 7- 



Eapazitdt 

u m 
a » nP 
p - pP 



AusfGhrungy Bauform 



C-Toleranz 

3 -r - 20 % 

4 -i 10 

5 - 5 fo 

6 2 , 5 ?^ 



r ^ ^ 

i 0,596 

i 1 pp 



; 1060; 100x100 Dm; ROHDE & SCHWARZ, MUNCHEN 



SachnuiMiarnsy sten • 

Jed 68 Feld symbol is iert 
einen Buchstaben oder eine 
Zahl. 



Buch- 

staben- Benennvuig 
gruppe 



CMM MP-Motor- 

kondensator 



CMQ MP- 

Eondensator 



CMR MP- 

Kondensator 



Eondensatoren 

S 



Abkurz\ingserlauterung 



Zahl Oder Buchstabe erscheint 



immer, wenn schraf fieri, 
nicht immer/ wenn gestrichelt 



I I I Kap.ln Tol. g I 

S {>> Zahlen -g pF o.pF in » ^ | 

^ [i]iij/^/LrG/[ffi/r[ij 



a * Normal to leranz z«6« 2/^ diei 
Angabe der Toleranz entfallt 
in diesen Fallen in dor Rdu 

a * Saohnummer* 

- Nennspannung z.B. 500* 
die Angabe der Nennspannung | 
entfallt in diesen Fallen 
in der RdS";Sachnuwmer. 



- S ac hnunme r n 



gleichartige Zahlen oder Buchstaben stehen 
in dieser Liste untereinander* 



Bemerkungen 



/ > 0 ,5 yf ^20% 
pF I j [spg^V 
0,5 pF 1 10 * 

CMM O • « 4 



l^^4%>toT-4<onden8ator 
ia Bundbeoher 



"Nexm~ 



54 - 160 V 
60 - 500 V 
62 - 400 V 
65 - 450 V 
64 - 500 V 



Ausfilhrung, 

Bauform 



G-Toleranz 



4 - - 10 % 



Kapazitat 
in liP 



vie CMM 



MB^ondensator 
ia Reohiedcbecher 



/" > 0 ^5 tjF - 20 JK ! 
|>^.uF| I I Sp9«V J j7r^ 
^->0,5 pF - 10 St 



^-Kon den sator 
ia Rtmdbecher 



CMR . • 



Henn 



160 V 
550 V 
500 V 
800 V 
2 kV 



Ausfiihrung) 

Bauform 



C-Toleranz 

« ♦ 50 . 

2 “ 20 

5 - - 20 /e 

4 10 5^ 



Kapazitdt 
in pF 



1060 : 100 x 100 Dm : 



ROHDE & SCHWARZ. MnNCHPM 




irv.’O, !G0 a '00 0 . 



ROHDE « SCHWARZ, MONCHEN 





R 7894 
»X. 14’ 




Sachnunmernay 8 ten / 
Jede8 Feld symbol is iert 
einen Buchstaben oder eine 
Zahl. 


Zahl Oder Buchstabe erscheini 

immer, wenn sohraffiert, 
nicht immer/ wenn gestrichelt 


Buch- 

staben 

gruppe 


■ Benennung 


CPM 


Papier- 

Kondensator 


CPE 


Papier- 

Kondensator 


CEP 


Papier- 

Kondenaator 



Kondensatoren 

' 9 



5 Kap.in Tol. 



I Zahien -g tiF o.pF in » J | 

M LjUIj/B^/LLG/ [ ll]/lL 1 ] 



- Normaltoleranz z.B. 2% die 
Angabe der Toleranz entfallt 
in diesen F^len in der R&S 
Saohnumaier • 

• Nennspannung z.B, 500* 
die Angabe der Nennspannung 
entfallt in diesen Fallen 
in der RdStSachnuamer. 



R&S - S echnunne rn 

gleichartige Zahien Oder Buchstaben stehen 



Bemerkungen 



in dieser Liste untereinander. 



I ! I SpgV I 



Papi er-^y pa ss-4<onden8a tor 
ia ^letalirohr dicht geldtei 



< 10*000 pF 

n~] 



cm 






T 

- 10 % 



Kap.pF| I [ Spg.V 



I Papierkondensator 
I im Keramikrohr, dicht geldtei, 
I Ldtfahnen 



CXD DY/- 

Kondensator 



CXD 500/3 



Doppelwulst mit Sonderarioatur 
300 pF - 20 X, 3 kV, £40, 
Werkstoff KER 331 



GXP I Platten- 

kondensator 



|Kap.pF|/ |Tol. X|/|Spg.kV| 



€ 40 

Werkstoff KER 331 



CXT Topf- 

kondensator 



B • 61e<^lafisoH 
F - Ke?*aiiikflan 60 h 



I /l I . — ^ yj — — — F » Ke?*aiiikflan60h 

I i-Tol.% ,/ Spg.kV 1 1 B Oder F 

I I * * €40, Werkstoff KER 331 



CXW Topf-- 

kondensator 



/i 



Kep.pF| ^/ |ToX. %i/ |Sp9*kV| ^/ j F Oder M 



F • FuBflansch 
M • Mitteiflansoh 



iterkptoff KER 331 



2TEH-1Q1 



i$«2«67 




tQ 60 ; lOOxJO O Dn; RO HDE & SCHWARZ, MUNCHEN 




Sachnummerniiystem, 

Jedes Feld symbol isiert 
einen BucHstaben oder 
eine Zahl, 

Zahl Oder Buchstabe erscheint 
immer^wenn schraf fieri 

nicht iramer, wenn gestrichelt 



gruppe 



Benenrmng 



WD I Drahtwider- 
wTvn ! stand 



WDP ! Brahtwider- 
i stand 



Wider s t a n d e 



<2 Wider St. Tol. Belast, 
in* in. 



R&S-Sachnummern 

gleichartige Zahlen oder Buchstaben stehen in 
dieser Liste untereinander. 



Wid.fl I /iBel-W 



/f— 



I Wid.a I / [Tol 






WDP 21 j/ lwid.Ql /^oUsT} 



WOF . 21 

T T 



Pr§2.-4^aht- 

wideretand 

Baufona 

Fabr.Resista Rdo 

Nennlast 

2 « 0,5 W 

3 - 1,0 » 

Wider atandstoleranz 

0,0291 



Abkiir zungs e r 1 aut erung 



C3 



• Normal toleranz z«B«29( 
die Angabe der Toleranz 
entf^lt in dieaen 
Fallen in der RAS-^ch- 



/frn 



Bemerkungen 



Orahtviderstand nach 
DIN 41411* --C^N 41 ^ 
tei Nefmle0,5 1 
> 5 Q end Netmlasi 
2-.. 50 W 



bei WideretSnden 
<50 und Nennlast 
2-^50 W 



Aboessungsvariation 



Fabr. Resieta 
PrSzi siona-Orahtwider stand 
Kunstharz uagossen 
Nennlast 0,1^ W 



Widerstandairert 

k ^ kQ 

E - 0 



WDP 51 l [^.u\ pou%] 

WDP 41 /liEiEI 

WDP 51 / | Wid.^ /llBiliJ 



(tesgleibNen Nennlast 0,25 W 
desgieichen Nennlast 0,33 W 



desgleichen Nennlast 0,5 W 
tfinge • 23 m 



2TEN-Mh 
R 7894 

-Bl. 15 
15.2 67 



WDG Drahtwider- 
stand 



WDN Drahtnetz- 
widerstand 



WDP 61 



WDP 71 



wid 4 i| 



Wid.Ql /rrolTjn 

1 , l__ 1 



desgleichen Nennlast 0,5 W 
LSnge • 33 oa 

desgleichen Nennlast 1 W 






T Glasierter 

♦10 N Orah^i der stand 



Heizgitter 



;i7; 1060; 100x100 Dm; ROHDE & SCHWARZ, MUNCHEN 




Sachnufljmern by 8 tem • 
Jedos F^ld symbolisiert 
einen Buchstaben oder 
eine Zahl. 



Wider s t a n d e 



Abkiir zungs e r 1 aut ertmg 



Zahl Oder Buchatabe erschein 
imroer.wenn schraf fieri 



Zahlan J widerst. Tol. 
u.evtla . wert in j. or 



m 






oucnsT. Q, 

-j -llLiJJ/ 



Tol* Belast^ 
in % in W 

/hti /rTT" 



,/frM 



• Norewiltoleranz z.B*2% 
die Angabe der Tolerant 
entf^llt in diesen 
Fallen in der RdS-Sach- 
numiner • 



Buch* 

staben 

gruppe 


■ 

Benennung 


RacS-Sachnummern 

gleichartige Zahlen oder Buchstaben stehen in 
dieser Liste untereinander* 


Bemerkungen 


WP 


Schicht- 

widerstand 


WF |wid.fl /jTol.Xl/lSol.wl 


^ Kohleschichtwiderstand, 

4551 Abiaeasungen nach 

DIN 41404- -OIN 41408 

1 


WFE 


Schicht- 

widerstand 


WFE . . . 2.. 

XI 1 1 E 


j 



Schichtwid^^- 
stand (fest) 
mlt axialen 
Anschlussen 



Art, 

Nennlast 

2 • Miniatur 

3 « Standard 0,5« 

5 • Last 1,0ir 

6 • Hochc^ 1,0tf 



Widerstandstolerarue 

2 « ♦ 5 as 

3 « 2 as 

4 • T 1 

5 - ^,5as 

6 - +0,3as 



AusfUhrunq 

t • OberflSoHe laokiert 



Wi der standswert 

M • MQ 
k - ka 
£ - ii 



WPG Schicht- 

widerstand 



Schicht- 
»iderstan d 
Standausf uhrun 9 
fur qedruckte 
Schaliung, 

Nennlaat 0,t25tf 



Ab«isaungen/ 
Raster 
6x5x15 / 2,5 



VlderatendatolTana 

2 - ♦ 5% 

3 - IP 2% 

4 - + las 



Videratandaeert 

iT-ns 

£ * fl 



WFK Schicht- 

widerstand 



Fabr* Resists 
Kohleschichtwiderstand 
unbekappt mit metal li- 
sierten Enden 



WFK QJ] / jWid.fl I /riol.lH 




Kennziffer fiir Art, 
Ausfiihrung u.Lackierg. 



; 1060; looxioo Dm; ROHDE & SCHWARZ, MUNCHEN 



Sachnummerniiystem, 
Jedos Feld symbol isiert 
einen Buchstaben odar 
eine Zahl. 



W i d e r s t a n d e 



Zahl Oder Buchsiabe erscheinti o a 



immer^wenn schraf fieri 
nicht immer, wenn gestricheli 



•§ % Zahlen J 1,/iderst. Tol. Belast 

rinni/'fe^/n-ri/rTT 



Li J_U4' I 



I /HTl /rT“i~‘' /n~n 

I/LLIJ/ LJ L_j/uLU 



Buch- 

stabetv Benennung 



vmG I Draht-Dreh- 
I widerstand 



WRG nj] / [ilia] 



WRW I Wendel- 

! Potentiometer 



WS Schichtdreh- 
widerstand 



Baufo rro i 

Nenniast 1 W 



linearer \ 

Widerstandsveriauf 



Ausfuhmng I 

0*fur Norraalverdrahtung 
1^fur gedruckte ScHalii^gen 



W ellen ende 

< 2 roo, geschlitzt 



Widerst an dwert 
k^kQ 
£ - Q 



WRW []] 



J 



A bmessun gen^ 

Baufor®, 

Linearit^ts* 
toleranz j^0,25Si 



Wi der Stan ds- 
toleranz + 3 



Nennlaat 1,5 tf 
Widerstandsvert in kfi 



; WS 5122 F/ |Wid,o| 
I WS 5126 / l Wid.al 

I WS 5226 / I Wid a 

WS 5526 / j Wid.a 

WS 6126 /[ Wid.g I 



Abkiir zungs e rlaut erung 



rn 

1 2 ^ I 



Normal toleranz j 

die Angabe der Toleranz 
entfMllt in diesen 
Fallen in der RAS-Sach~ 
nummer • 



R&S -S ac hnummern 

gleichartige Zahlen oder Buchstaben stehen in 
dieser Liste untereinander* 



Beinerkungen 



Kennziffer fiir Liefe- 
rant und Ausfiihrung 



Nenniast WRG 2 - 1 W 
WRG 3 -0,5W 



I Kennziffer fur Liefe- 
i rant und Ausfiihrung 



Nenniast V»U 2 - 2 W 
kra 22 • 5 W 



Kurve u. 
Nenniast 

lin. log. 


Wellenausfuhrung 


0,8 


• 


X 12 rani 

geschlitzt 


1 — 

0,8 




Ir - 32 ffl® 




0,4 


1 - 32 mni 




0,4 


1 ^ 32 fflo 


I 

i 2 

j 


- 


1 * 32 mm 



1060; 100 X 100 Dr 




Sachnummer nt»y s tem • 
Jedos Feld symbol is iert 
einen Buchstaben oder 
eine Zahl, 



Zahl Oder Buchstabe erscheint a a J Widerst. Tol. Belast* o 



immer^wenn schraf fieri 
nicht immer, wenn gestrichelt 



noch 

ws 



Such- 

sfabervj Benennung 

gruope 



Wide r s t a n d e 



5 



eg fe. in' 



Buchst. o. 

niTTi/i 

uJ_u4' 



in se in W 



<g 



1 /ni'! /n“n 

I/liJJ/ li_i_i/li_u 



R&S -Sachnummern 

gleichartige Zahlen oder Buchstaben stehen in 
diesor Liste untereinander. 



Schichtdreh- 
! widerstand 



Abkiir zungs e r 1 au t erung 



G3 



• Normal tol eranz z*B.25lS 
die Angabe dor Toleranz| 
entfdllt in diesen 
F£lllen in der R<SS*Saoh-| 
nummer • 



Bemerkungen 



Kurve und 
Nermlast 



lin» 

y 



ws 7122 F 



WS 



7126 /[w^ 



t),4 



0,4 



WS 7222 F 



j\ Wid.O I 



WS 



7226 /[w^ 



qj , 



Jo ■? - 

% o § 

E c 

> a 

« if 

i J 2 



iTi 5 "g 

C K ^ 
^ 

r. c 

■ ij jU S' 

S' ^ o 
^5 

r ^ t? 

o I 



ws 7326 



ws 



9122 p /[tt^ 



; 9.2 



ws 



9126 xid.al 



; 0,2 



WS 



9226 /[w^ 



log. 

W 



0,2 



0,2 



0,2 



0,1 



Wellenaui ^’Uhri q 



1 - 12 «a 
geachlitzt 



1 » 32 mn 



1 » 12 nMi 
geschlitzt 



32 tm 



1 » 32*ima/ 



1 - 12 0w 
geschlitzt 



1-32 



I • 32 mm 



WSD Schichtdreh- 
widerstand 



WSD 



U] 



7T 
I I 
iJ 



/[wid.ij 



SonderschichtdrehwicterstSnde 
verschiedener Bauform 

(Ooppel; Oreifaoh; Vierfach** 
Tandem mit Schaltmr, of fen, 
einldtbar) 

Kennziffer fUr Bauform und evil. 
W ider standswer t 



WSG 



Schichtdreh- 

widerstand 



WSD Ijr] 



dto. mit geschlitzter Achae 



WS6 



Schichtdreh- 



miderstand 

(Kmramik) 



/fwi^ 



2TEN-Mh 

R 7894 

31. 19 
15 >67 




I Bauform | ' | 1 I 

11 • fur gedruckte Schaltung 

20 - fur f4ormalverdrahtung | Nermlast 

21 » fur Normalverdrahtung ) 1 W 

91 - fiir gedruckte So^ialtun 9 ,flennlast 0,2y 

Widerstanda- 

j verlauf linear 

AusfOhr ung 

I Vellenende 

I 0 - ohne Welle (Schlitz > 2,5 x 0,7) 

1 - 12 tmn lang, geschlitzt 

2 - 32 mm lang, glatt 



2, 1G60; 100x100 Dm; 



ROHDE & SCHWARZ, MUNCHEN 





Sac h nummer n by 8 tern . 
Jedos Feld symbol isiert 
einen Buchstaben oder 
eine Zahl. 



Wider s t a n d e 



Abkurzungserlauterimg 



Zahl Oder Buchatabe erscheint 
immer.wonn schraf fieri 



nicht immer, wenn gestrichelt 



Zahlan | Tol. Balast, 

u.ovtZ.-gwert in 55 

n~lT'n V////A /HTf /r-r-r- 
LiJ_U_/ W/Z/Aj llLi/ 



0 



I /rrn 

l/l_LU 



• Normal toleranz 2 aB* 2 S *5 
die Angabe der Toleranz 
entfSllt in diesen 
Fallen in der R4S-Sach- 
nummer • 



Buch- 

staben' 

gruppe 



Beneimiing 



R&S-Saohnummern 

gleichartige Zahlen oder Buchstaben stehen in 
dieser Liste untereinander* 



Bemerkungen 



WSE Schichtdreh- 
widerstand 



WSH [J] 



WUC Varistor 



^ ”0 

I 

E e ^ 

. 01 

II § 

S £ c 
-S>^ -S 

lu 5 ^ 



WV Abgreifbarer 
Drahtwider- 
stand 



Kennziffer fiir 
Bauform und Dampfung 



Wider stand 



GraBe, 




Nennlaet 




(bei A t - 


80°C) 


3 0,5 W 




4-i 1 W 




5-> 2 W 




6-> 3 W 




B-Wert 




(Spannung bei J • 1A) 


03 - 15V 


16 - 180V 


04 - 18V 


17 - 220V 


05 - 22V 


18 - 270V 


06 - 27V 


19 - 330V 


07 - 33V 


20 - 390V 


08 - 39V 


21 - 470V 


09 - 47V 


22 - 560V 


10 • 56V 


23 - 680V 


11 - 68V 


24 • 820V 


12 - 82V 


25 -1000V 


13 -100V 


26 -1200V 


14 -120V 


27 -1500V 


15 -150V 




Exponent 




3-0,3 « 1/3,3 



4 • 0,255 «• 1/4 

5 - 0,215 “ 1/4,6 

6 - - 1/6 

7 - 0,175 - 1/5,7 



Ausfuhrung 



Nennlast 



WV 4 / [wilF] 

WV 6 /| Wid.fi I 



WV 6 j \ Wid.fl 

WV 1 2 /| wid.Q I 



WV 25 

v/vD 50 



48 :nm 



; 1060; lOOx 100 Dm; 



ROHDE & SCHWARZ. MONCHEN 



ZusammensteU - Vorschrift Nr R 16823 

zur deutschen e n g l i st h’e n ' Gerate O ' ramJgg i aic 
E tw gate- R a l i i iie n Ai i t ay g r i - Beschreibung fiir 



Typ SPP 



BN 4238/2 



FNr. P 2345/1... 40 



Zusammenstellung ....... nach Pos.-Nr. 

Umschlag K art on mit Ru 



Umschlagbeschriftung 
Register 



1 Kunsts'toffordner 60 mm 



auf Rucken nach Vorlage R 16822 B1.55 




Titelblatt 



Hinweisblatt 

Begohreibung 

Sohaitteilliste 






Stroialauf 



6 Pos.-Plan 



Sohaitteilliste 



Sach-Nr 



R 16822 



R 14300 
R 16822 
4258/2 Sa 



Btatt-Nr AZ Bemerkung 





20 


ft 


21 


Stromlauf 


22 


Pos.-Plan 


5 KWB 


Name 


Datum 

1 


bearb. 


Sentwich 


2.12.69 


geschr. 




2.12.69 


gepriift 




i-'f?. ^7 




Liste besteht aus 5 Blatt ^ 16823 B1.1 



4463/768 BI.1 





















































SohalttellliBte 

H 



Stromlaaf 

Po3.-Plan 

Schalttellliste 



4238>1.1 Sa 

H 



42?e-1,1 s 
4238-1.1 
4258-1.2 Sa 



Stromlauf 

Pos.-Plan 

Sohaltteilliste 



4238-1.2 S 

4236 - 1 .2 

4236-1 .3 Sa 

II 



Stromlauf 

Pos.-Plan 

Sohaltteilliste 



423 8 -1.5 S 

_^238-L^_.. 

4238/2-1.4 Sa 



44 


Stromlauf 


42.38/ 2-1.4 s 


45 


Pos.-Plan 


4258/2-1 .4 


46 


Sohaltteilliste 


4238-1.5 Sa 


47 


M 


II 


48 


If 


If 


49 


Stromlauf 


4238-1.5 S 


50 


Pos.-Plan 


4238-1.5 


51 


Schalttellliste 


4258-1.6 Sa 


52 


ft 


M 



Blatt-Nr. AZ 



1 



S tr o ml 

Pos.-Plan 

Sohaltteilliste 



Stromlauf 

Pos.-Plan 

Sohaltteilliste 



4236-1.6 S 
4238 - 1.6 
4238-1.7 Sa 



1236-1.7 S 




4463/1167 Bl.2 



















POSr 

Nr. 


Teil 


Sach.-Nr. 


Blatt-Nr. 


AZ 


Bemerkung 


64 


SchalttelXliste 


. 4238-1.8 Sa 


4 


d 




65 


Stromlauf 


4238-1.8 S 




c 




66 


Pos.-Plan 


4238-1.8 




d 




67 


Sohaltteilliste 


4238-1.9 Sa 


1 


c 




68 


n 


tl 


2 


b 




69 


tt 


II 


3 


d 




70 


stromlauf 


4238-1.9 S 




b 




71 


Pos«-Plan 


4238-1.9 




a 




72 


Sohaltteilliste 


4238-1.10 Sa 


1 


b 




7? 


ri 


tl 


2 


a 




74 


ri 


It 


3 


b 




75 


stromlauf 


4238-1.10 S 




a 




76 


Pos.-Plan 




4238-1.10 




_ 




77 


Sohaltteilliste 


4238/2-3 Sa 


1 






78 


tl 


M 


2 






79 


It 


It 


3 






80 


H 


ft 


. 4 






81 


stromlauf 


4238/2-3 s 




a 




82 


Pos.-Plan 


4238-5 P 




- 




83 


Sohaltteilliste 


4238-3-1 Sa 


1 


f 




84 


tt 


H 


2 


e 




85 


H 

! 


tt 


5 


e 




86 


Stromlauf 


4238-5.1 S 




b 




87 


Pos.-Plan 


4238-3.1 




b 




88 


Schaltteilllate 


4258-3.2 Sa 


1 


b 




89 


w 


ft 


2 


d 




90 


ft 


If 


3 


e 




91 


Stromlauf 


4238-3.2 S 




c 




92 


Pos.-Plan 


4238-3.2.1 




c 




93 


Sohaltteilliste 


4238-5.3 Sa 


1 


a 




94 


It 


tt 


2 


c 




95 


Stromlauf 


4238-3.3 S 




a 




96 


Pos.-Plan 


4238-5.3 








97 


Pos.-Plan 


4238-3.5 




a 




98 


Pos.-Plan 


4238-3.6 




b 




99 


Sohaltteilliste 


4258/2-3.8 Sa 


1 






100 


tt 


It 


2 






101 


tt 


1 

H 


3 


a 




102 


It 


If 


4 


a 




103 


Stromlauf 


4238/2-5.8 S 








104 


Pos.-Plan 


4238/2-5.8 


























R 16825 BI.3 



4463/1167 Bl.2 











Teil 


Sach.-Nr. 


Blatt-Nr. 


AZ 


Bemerkung 


105 


Schaltteilliate 


4238/2-14 Sa 


1 






106 


ft 


If 


2 


m 




107 


II 


It 


3 


m 




108 


M 


tf 




mm 




109 


tl 


ft 


_5 


m, 




110 


Stromlauf 


4238 / 2-14 s 








111 


Pos.-Plan 


4238/2-14 








112 


Sohaltteilliste 


4238 / 2-15 Sa 


1 






113 


tf 


M 


2 






114 


tl 


ft 


3 






115 


ft 


tl 


4 


m. 




1i6 


Stromlauf 


4238/2-15 S 








117 


Pos.-Plan 


4238/2-15 




■w 





118 


Sohaltteilliste 


4258-16 Sa 


1 


a 




119 


It 


tl 


2 


a 




120 


Stromlauf 


4258-16 S 




0 




121 


Poe. -Plan 


4238-16 




h 




122 


Sohaltteilliste 


4238-17 Sa 


n 

1 






125 


It 


It 


2 


0 




124 


II 


ft 


3 


b 




125 


ft 


It 


4 


a 




126 


Stromlauf 


4258-17 S 




a 




127 


Pos.-Plan 


4238-17 








128 


Sohaltteilliste 


4258-18 Sa 


1 


a 




129 


ft 


It 


2 


0 




150 


ft 


tt 


5 


a 




131 


tl 


. ft 


4 


a 




152 


Stromlauf 


4238-18 S 




b 




135 


Pos.-Plan 


4238»18 








134 


Sohaltteilliste 


4258-19 S 


1 


C 




135 


tl 


ft 


2 


0 




156 


ft 


tt 


5 


0 




137 


Stromlauf 


4238-19 S 




0 




158 


Poe. -Plan 


4238-19 




b 




139 


Sohaltteilliste 


4258-20 


1 








M 


tl 


2 


a 






tf 


tf 


3 


0 




1^1 


It 


It 


4 


d 






Stromlauf 


4238-20 S 




6 




IB 


Pos.-Plan 


4238-20 




0 




IB 


Sohaltteilliste 


4258-21 Sa 


1 


b 






R 16823 BI .4 



A463/1167 Bl.2 










Teil 



Sach.-Nr. 



Blatt-Nr 



Bemerkung 



Sohaltteilliste 



42?a-21 Sa 

•I 



Stromlauf 


4238-21 S 


Poa. -Plan 


4238-21 


Schalttailiiste 


4238-22 Sa 


Stromlauf 


4238-22 S 


Pos.-Plan 


4238-22 


Pos.-Plan 


4238-25 


Pos. -Plan 


4238-44 P 


Pos.-Plan 


4238-45 P 


SchlUsselllste 


R 7894 


Zus.-Vorschrift 


R 16825 








R 16823 BI .5 



I 



4463/1167 Bl.2 












